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Prioritet Romfnr. Romnavn RFP status Kommentar

1 13.12.017 Kjøkken, kantine Unik 

1 13.12.018 Salgsområde Unik 

1 13.12.021 Oppvask Unik 

1 13.12.005 Lager, varevogner Unik Kun utstyrsliste

1 13.12.014 Lager, tørrmat SRMAL Kun utstyrsliste

1 13.12.020 Lager, kjøl SRMAL Kun utstyrsliste

1 13.12.006 Lager, frys SRMAL Kun utstyrsliste

1 13.12.007 Renhold Standard Kun utstyrsliste

1 13.12.004 Avfall Standard Kun utstyrsliste

1 13.12.019 Kantine, besøkende Unik 

1 13.12.026 Kantine, personal Unik 

1 13.12.001 Kiosk Unik 

1 13.12.003 Kafé Unik 

1 13.12.022 Kafé, sitteområde Unik Kun utstyrsliste

2 13.12.002 Lager, kiosk Avledet Kun utstyrsliste

2 13.05.001 Kjøkken, desentralt Avledet infeksjonsmedisin

2 13.05.014 Kjøkken, desentralt Avledet intermediær

2 13.05.009 Kjøkken, desentralt Standard Føde

2 13.05.043 Oppvask, buffet Standard Føde

2 13.05.045 Oppvask, buffet Avledet Intermediær

2 13.05.050 Oppvask, buffet Avledet infeksjonsmedisin

3 13.05.057 Kjøkken, PHA SRMAL Kun utstyrsliste

3 13.05.058 Kjøkken, PHA SRMAL Kun utstyrsliste. 2 rom: 13.05.058 og .059

3 13.05.060 Oppvask, PHA Avledet Kun utstyrsliste

3 13.05.061 Oppvask, PHA Avledet Kun utstyrsliste. 2 rom: 13.05.061 og .062

3 13.05.063 Lager, kjøl PHA SRMAL Kun utstyrsliste

3 13.05.064 Lager, kjøl PHA SRMAL Kun utstyrsliste. 2 rom: 13.05.064 og .065

3 13.05.066 Lager, mat PHA SRMAL Kun utstyrsliste

3 13.05.067 Lager, mat PHA SRMAL Kun utstyrsliste. 2 rom: 13.05.067 og .068

3 13.0.069 Lager, vogner PHA Avledet Kun utstyrsliste

Medvirkningsgruppe: NSA Kantine og kjøkken



93.01.058
Rørføringssone HSI

(0.0 m²)

93.01.057
Teknikk rør, HSI

(0.0 m²)

80.04.143
Trapperom
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09.01.035Laboratorium, MR(40.0 m²)

09.01.033
Teknikk, MR, fremtidig areal

(10.0 m²)

09.01.021Teknikk, MR(10.0 m²)
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09.01.028Forberedelse, MR(28.0 m²)

09.01.024Manøverrom(18.0 m²)

09.01.025Manøverrom(18.0 m²)

09.01.026Manøverrom(18.0 m²)

09.01.094WC, HC, pasient(5.0 m²)
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09.01.034Manøverrom(12.0 m²)09.01.022Teknikk, MR(10.0 m²)

09.01.019Laboratorium, MR(40.0 m²)

94.03.007UF-EL Gr.2

09.01.089
Lager, rent
(15.0 m²)

09.01.088Lager, kontrast(15.0 m²) 09.01.020
Laboratorium, MR

(40.0 m²)

09.01.032
Granskning, MR, 4 plasser

(24.0 m²)

09.01.091Lager, utstyr(15.0 m²)

09.01.087Møte, demonstrasjon(50.0 m²)
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09.01.027
Venteplass, MR

(10.0 m²)

94.02.043
UF-EL
(0.0 m²)

93.03.094
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

93.03.243
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

09.01.100WC, HC, HC, personal(5.0 m²)

93.03.093Sjakt, VVS(0.0 m²)

09.01.008Teknikk, CT(8.0 m²)

09.01.064
Laboratorium, intervensjon

(60.0 m²)

09.01.004Laboratorium, CT(40.0 m²)

09.01.003Laboratorium, CT(40.0 m²)

09.01.011Manøverrom(18.0 m²)

09.01.099WC, HC, pasient(5.0 m²)

09.01.007Teknikk, CT(8.0 m²)

09.01.006Teknikk, CT(8.0 m²)

99.99.006
IA, Disp.

09.01.015Omkledning, CT(2.0 m²)

09.01.016Omkledning, CT(2.0 m²)

09.01.013
Granskning, CT, 4 plasser

(24.0 m²)

09.01.012Manøverrom(12.0 m²)

09.01.002Laboratorium, CT(40.0 m²)

09.01.070Teknikk, intervensjon(8.0 m²)
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94.03.013UF-EL Gr.2

09.01.068
Granskning, intervensjon, 4

plasser(24.0 m²)
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09.02.004
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

09.01.081Kontor, 2 personer(12.0 m²)

09.01.085Pause, stort(45.0 m²)

09.01.077Arbeidsrom, tverrfaglig(18.0 m²)

09.01.067
Manøverrom
(18.0 m²)

09.01.065
Laboratorium, intervensjon

(60.0 m²)

09.01.069
Teknikk, intervensjon

(8.0 m²)

09.01.106WC, HC, HC, personal(5.0 m²)

09.01.101
WC, pasient
(2.0 m²)

09.01.095
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)
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09.02.024
Laboratorium, pacemaker

(50.0 m²)

09.02.003
Granskning, 2 plasser

(12.0 m²)

09.02.027
Manøverrom
(12.0 m²)

09.02.029
Teknikk
(10.0 m²)

09.02.019
WC, besøkende

(2.0 m²)

94.03.018
UF-EL Gr.2

09.02.018
WC, HC, personal

(5.0 m²)

93.03.247
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

93.03.067
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

93.03.068
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

09.02.021
WC, personal

(2.0 m²)

09.02.020
WC, personal

(2.0 m²)

04.01.334
Lager, rene skop

(10.0 m²)

04.01.174
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
(20.0 m²)

93.03.066
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

04.02.161
Stillerom, lite
(2.0 m²)

15.01.004
Undersøkelse, kliniske

studier
(20.0 m²)

04.01.041
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.079
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.170
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
(20.0 m²)

04.01.012
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

80.05.212
Heis, Seng
(0.0 m²)

94.02.006
UF-EL
(0.0 m²)

04.01.249
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

04
.0
1.
22
3

Ar
be
id
ss
ta
sj
on
, y
tre
 s
on
e

(6
.0
 m
²)

04.01.038
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.275
Arbeidsrom, tverrfaglig stort

(24.0 m²)

04.01.316
Stillerom, lite
(2.0 m²)

04.01.030
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

93.03.073
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

04.01.205
Lager, tøy
(2.0 m²)

04.02.135
Lager, utstyr
(10.0 m²)

04.01.125
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

04.01.338
WC, pasient
(2.0 m²)

04.01.237
WC, personal

(2.0 m²)

80.05.218
Heis, Seng
(0.0 m²)

80.05.219
Heis, Seng
(0.0 m²)

80.07.006
AGV-rom
(0.0 m²) 13.10.011

Miljøstasjon, avfall
(10.0 m²)

94.02.111
UF-EL
(0.0 m²)

04.01.006
Isolat, kontaktsmitte

undersøkelse
(16.0 m²)

04.01.007
Isolat, kontaktsmitte

undersøkelse
(16.0 m²)

04.01.184
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

04.01.185
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

04.01.298
Forrom, kontaktsmitte

(4.0 m²)
04.01.299

Forrom, kontaktsmitte
(4.0 m²)

93.03.006
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

80.04.021
Trapperom
(0.0 m²)

04.01.010
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.032
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.018
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.027
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.021
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.280
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
endoskopi
(25.0 m²)

04.01.113
Venteplass, desentralt

(30.0 m²)

04.01.017
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.016
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.015
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.014
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.02.133
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

93.03.072
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

04.01.309
Legemidler
(2.0 m²)

04.01.203
Lager, tøy
(2.0 m²)

95.03.028
Teknisk rom, KR, IKT

(0.0 m²)

04.02.131
Arbeidsstasjon, indre sone

liten
(12.0 m²)

04.02.124
Arbeidsstasjon, ytre sone

(6.0 m²)

93.03.071
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

04.01.206
Lager, rent, lite

(2.0 m²)

04.02.169
Lager, rent, lite

(2.0 m²)

04.01.070
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.025
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²) 04.01.273

Lager, utstyr
(15.0 m²)

04.02.132
Tekjøkken, pasient

(5.0 m²)

04.01.190
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

04.01.186
Desinfeksjon
(8.0 m²)

04.01.212
Lager, rent
(15.0 m²)

04.02.129
WC, pasient
(2.0 m²)

04.01.230
WC, personal

(2.0 m²)

04.01.089
Manøverrom, ERCP

(12.0 m²)
94.03.006
UF-EL Gr.2

04.01.100
Hvileplasser
(40.0 m²)

04.01.288
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
uro-/hysteroskopi

(25.0 m²)

04.01.213
Lager, rene skop

(17.0 m²)

95.03.029
Teknisk rom, KR, IKT

(0.0 m²)04.01.108
Lager, rene skop

(15.0 m²)

04.01.104
Desinfeksjon
(9.0 m²)

04.01.283
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
uroskopi
(25.0 m²)

04.01.107
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

93.03.074
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

04.01.109
WC, personal

(2.0 m²)

04.01.110
WC, personal

(2.0 m²)

04.01.095
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
endoskopi
(30.0 m²)

04.01.094
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
endoskopi
(25.0 m²)04.01.293

WC, pasient
(2.0 m²)

04.01.103
WC, HC, personal

(5.0 m²)

04.01.216
Lager, urene skop

(8.0 m²)

04.01.111
Pause
(25.0 m²)

93.03.075
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

93.03.076
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

94.03.005
UF-EL Gr.2

04.01.093
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
endoskopi
(30.0 m²)

04.01.278
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
endoskopi
(25.0 m²)

04.01.105
Arbeidsstasjon, indre sone

liten
(12.0 m²)

04.01.106
Arbeidsstasjon, ytre sone

(6.0 m²)

04.01.244
Ekspedisjon
(15.0 m²)

93.03.490
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

04.01.123
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

04.01.281
Isolat, luftsmitte

undersøkelse bronkoskopi
(35.0 m²)

04.01.090
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
bronkoskopi
(30.0 m²)

04.01.116
Venteplass, desentralt

(7.0 m²)

04.02.136
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

93.03.077
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

04.01.279
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
endoskopi
(25.0 m²)

04.01.289
WC, pasient
(2.0 m²)

04.01.290
WC, pasient
(2.0 m²)

04.01.335
WC, besøkende

(2.0 m²)

04.01.296
Bad, luftsmitte

(6.0 m²)

04.01.297
Sluse, luftsmitte

(5.0 m²)

04.01.054
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.137
WC, besøkende

(2.0 m²)

04.01.138
WC, besøkende

(2.0 m²)

80.05.216
Heis, uren
(0.0 m²)

80.05.217
Heis, uren
(0.0 m²)

80.06.032
Korridor, Poliklinikk
Dagbehandling

(0.0 m²)

94.02.110
UF-EL
(0.0 m²)

04.01.114
Venteplass, desentralt

(30.0 m²)

80.02.006
Korridor
(0.0 m²)

04.01.274
Venteplass, sentralt

(35.0 m²)

80.05.214
Heis, Seng
(0.0 m²)

80.05.215
Heis, Seng
(0.0 m²)

80.04.020
Trapperom
(0.0 m²)

13.10.010
Miljøstasjon, avfall

(10.0 m²)

80.07.017
AGV-rom
(0.0 m²)

94.02.086
UF-EL
(0.0 m²)

93.03.083
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

09.01.093
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)
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11.03.001
Arbeidsrom, lager

(47.0 m²)

11.03.005
Publikumsutsalg

(131.0 m²)

11.03.006
Samtale
(12.0 m²)

11.03.004
Kontor
(24.0 m²)

11.03.002
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

11.03.009
Pause
(15.0 m²)

13.06.007
Vaktsentral, arbeidsplass, 2

personer
(35.0 m²)

13.13.001
Resepsjon, vestibyle

(30.0 m²)

13.13.003
WC, personal

(2.0 m²)

13.13.002
Kopi

(5.0 m²)

13.06.008
Tekjøkken, personal

(5.0 m²)

13.06.003
Resepsjon, 1 plass

(6.0 m²)

94.02.084
UF-EL
(0.0 m²)

13.06.002
Kontor, 5 personer

(30.0 m²)

13.06.001
Arbeidsrom
(5.0 m²)

93.03.084
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

80.04.019
Trapperom
(0.0 m²)

13.13.004
Helsetorg
(50.0 m²)

13.13.008
Venteplass
(50.0 m²)94.02.085

UF-EL
(0.0 m²)

?

93.03.601
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

13.12.019
Kantine, besøkende

(140.0 m²)

13.12.018
Salgsområde
(115.0 m²)

13.12.017
Kjøkken, kantine

(55.0 m²)

13.12.014
Lager, tørrmat
(20.0 m²)

13.12.021
Oppvask
(40.0 m²)

13.13.006
Oppstillingsplass,

forflytningshjelpemidler
(20.0 m²)

13.12.005
Lager, varevogner

(10.0 m²)

93.03.026
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

13.12.020
Lager, kjøl
(30.0 m²)

13.12.004
Avfall

(10.0 m²)

13.12.007
Renhold
(4.0 m²)

13.12.006
Lager, frys
(10.0 m²)

95.03.031
Teknisk rom, KR, IKT

(0.0 m²) 80.07.037
Sengeautomat

(0.0 m²)

93.03.088
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

13.12.022
Kafé

(30.0 m²)

13.13.007
Utreiseområde

(55.0 m²)

13.12.003
Kafé

(70.0 m²)

13.12.001
Kiosk

(50.0 m²)

13.12.002
Lager, kiosk
(20.0 m²)

13.13.020
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

13.13.015
WC, besøkende

(2.0 m²)

13.13.016
WC, besøkende

(2.0 m²)

13.13.017
WC, besøkende

(2.0 m²)
13.13.018

WC, besøkende
(2.0 m²)

13.13.010
Forrom, wc
(12.0 m²)

13.13.011
WC, besøkende

(2.0 m²) 93.03.180
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

93.03.087
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

13.13.019
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

13.13.012
WC, besøkende

(2.0 m²)

13.13.013
WC, besøkende

(2.0 m²)

13.13.014
WC, besøkende

(2.0 m²)

80.04.018
Trapperom
(0.0 m²)

80.05.242
Heis, Person
(0.0 m²)

80.05.241
Heis, Person
(0.0 m²)

80.03.017
Forrom, Heis/Rømning

(0.0 m²)

15.02.007
Seminarrom, 80 plasser

(160.0 m²)

12.01.014
Treningssal
(30.0 m²)

12.01.019
Bad, pasient
(2.0 m²)

12.01.017
Omkledning, pasient

(10.0 m²)12.01.020
Bad, pasient
(2.0 m²)

12.01.018
Omkledning, pasient

(10.0 m²)

12.01.016
Bad, HC, pasient

(5.0 m²)

94.02.019
UF-EL
(0.0 m²)13.01.007

Sykehuskirke
(30.0 m²)

80.06.097
Korridor, Klinisk Service

(0.0 m²)

94.02.020
UF-EL
(0.0 m²)

40.01.001
Leietaker
(0.0 m²)

15.02.011
Auditorium, 150 plasser

(195.0 m²)

15.02.094
Læringssenter

(50.0 m²)

15.02.003
Smågrupperom

(25.0 m²)

15.02.023
Vrimleområde, studenter

(70.0 m²) 80.04.152
Trapperom
(0.0 m²)

80.06.036
Korridor,

Forskning/Undervisning
(0.0 m²)

80.06.035
Korridor, Prøvetakning/Lab

(0.0 m²)

10.02.019
Pause
(25.0 m²)

10.02.024
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

10.02.025
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

93.03.097
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

10.02.009
Prøvetaking
(10.0 m²)

10.02.005
Prøvetaking
(10.0 m²)

10.02.006
Prøvetaking
(10.0 m²)

10.02.007
Prøvetaking
(10.0 m²)

10.02.014
Prøvetaking
(10.0 m²)

10.02.010
Prøvetaking
(10.0 m²)

10.02.004
Prøvetaking
(10.0 m²)

10.02.001
Prøvetaking
(10.0 m²)

10.02.012
Prøvetaking
(10.0 m²)

10.02.002
Prøvetaking
(10.0 m²)

10.02.003
Prøvetaking
(10.0 m²)

10.02.023
Laboratorium, prøvetaking

(20.0 m²) 15.02.064
Forrom, wc
(25.0 m²)

93.03.105
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

10.02.020
WC, HC, HC, personal

(5.0 m²)

10.02.021
WC, HC, personal

(5.0 m²)

10.02.011
Prøvetaking
(10.0 m²)

10.02.008
Prøvetaking
(10.0 m²)

10.02.015
Prøvetaking
(10.0 m²)

10.02.013
Prøvetaking
(10.0 m²)

10.02.022
Prøvetaking
(15.0 m²)

15.02.001
Undervisning, radiologi

(195.0 m²)

94.02.062
UF-EL
(0.0 m²)

15.02.005
Seminarrom, 80 plasser

(160.0 m²)

15.02.016
Kurssal, mikroskopi

(308.0 m²)

80.05.084
Heis, Person
(0.0 m²)

80.05.091
Heis, Person
(0.0 m²)

80.04.045
Trapperom
(0.0 m²)
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13.02.005
Bad, personal

(5.0 m²)

80.04.051
Trapperom
(0.0 m²)

94.02.061
UF-EL
(0.0 m²)

13.02.041
WC, personal

(2.0 m²)

04.02.112
WC, personal

(2.0 m²)

04.02.110
Lager, utstyr
(15.0 m²)

93.03.099
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

04.02.104
Dagplass, medisin, 5

plasser
(50.0 m²)

04.02.117
Dagplass, medisin, 5

plasser
(50.0 m²)

04.02.100
Dagplass, medisin

(15.0 m²)

04.02.105
Dagplass, medisin, 5

plasser
(50.0 m²)

10.03.006
Laboratorium, PNA, lite

(4.0 m²)

04.02.107
Tekjøkken, pasient

(5.0 m²)

04.02.108
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

04.01.028
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.02.119
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

04.02.116
Undersøkelse og

behandling, samtale
(16.0 m²)

04.02.115
Arbeidsstasjon, indre sone

liten
(12.0 m²)

04.02.103
Dagplass, medisin, 3

plasser
(30.0 m²)

04.02.102
Arbeidsstasjon, ytre sone

(6.0 m²)

04.02.113
WC, personal

(2.0 m²)

04.02.156
Legemidler
(2.0 m²)

04.02.121
WC, besøkende

(2.0 m²)

04.01.181
Undersøkelse og

behandling
(12.0 m²)

04.01.182
Undersøkelse og

behandling
(12.0 m²)

04.01.180
Undersøkelse og

behandling
(12.0 m²)

04.02.111
Venteplass
(6.0 m²)

04.02.122
WC, besøkende

(2.0 m²)

93.03.092
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

94.02.044
UF-EL
(0.0 m²)

10.02.017
WC, HC, HC, besøkende

(5.0 m²)

10.02.018
WC, besøkende

(2.0 m²)

10.02.016
Venteplass
(33.0 m²)

80.07.036
Sengeautomat

(0.0 m²)

95.03.032
Teknisk rom, KR, IKT

(0.0 m²)

93.03.091
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

04.01.318
Stillerom, lite
(2.0 m²)

04.02.106
Desinfeksjon
(8.0 m²)

04.02.109
Lager, rent
(15.0 m²)

80.05.047
Heis, Seng
(0.0 m²)

80.05.046
Heis, Seng
(0.0 m²)

80.07.007
AGV-rom
(0.0 m²)

13.07.018
Renhold
(4.0 m²)

04.01.075
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.072
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.042
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

09.01.080Kontor, 2 personer(12.0 m²)

09.01.083Kontor, 2 personer(12.0 m²)
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04.01.277
Arbeidsrom, tverrfaglig stort

(24.0 m²)

04.02.157
Farmasitun, sammenstilling

(30.0 m²)

80.05.093
Heis, Person
(0.0 m²)

80.05.095
Heis, Person
(0.0 m²)

80.05.094
Heis, Person
(0.0 m²)

80.04.017
Trapperom
(0.0 m²)

13.10.014
Miljøstasjon, avfall

(10.0 m²)

80.07.008
AGV-rom
(0.0 m²)

04.02.165
Farmasitun, lager

(15.0 m²)

04.02.164
Farmasitun, tilberedning

(15.0 m²)

93.03.090
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

94.02.018
UF-EL
(0.0 m²)

80.05.155
Heis, Seng
(0.0 m²)

80.05.156
Heis, Seng
(0.0 m²)

15.02.002
Undervisning, ultralyd

(120.0 m²)

13.03.008
Verksted, medisinsk

teknologi
(30.0 m²)

09.01.053
Laboratorium,
gjennomlysning

(40.0 m²)

09.01.056
Manøverrom
(12.0 m²)

09.01.072
Forberedelse, intervensjon

(30.0 m²)

80.05.006
Heis, Akutt
(0.0 m²)

80.05.005
Heis, Akutt
(0.0 m²)

93.03.081
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

15.01.013
Smågrupperom

(25.0 m²)

93.03.070
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

09.02.006
Laboratorium, PCI

(50.0 m²)

09.02.014
Teknikk, PCI
(10.0 m²)

94.03.015
UF-EL Gr.2

09.01.092
Lager, utstyr
(15.0 m²)

04.01.282
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
uroskopi
(25.0 m²)

09.02.008
Lager

(13.0 m²)

09.02.002
Arbeidsrom, anestesi

(16.0 m²)

93.03.069
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

80.05.054
Heis, ren
(0.0 m²)

80.05.057
Heis, ren
(0.0 m²)

94.02.007
UF-EL
(0.0 m²)

04.01.295
WC, pasient
(2.0 m²)

94.03.014
UF-EL Gr.2

94.03.019
UF-EL Gr.2

09.02.013
Pause
(15.0 m²)

09.02.028
Teknikk
(10.0 m²)

09.02.025
Laboratorium, pacemaker

(50.0 m²)

09.02.026
Manøverrom
(18.0 m²)

09.02.010
Manøverrom
(18.0 m²)

09.02.007
Laboratorium, PCI

(50.0 m²)

09.02.012
Manøverrom
(12.0 m²)

09.02.011
Manøverrom
(18.0 m²)

09.02.005
Laboratorium, PCI

(50.0 m²)

94.03.017
UF-EL Gr.2

09.02.015
Teknikk, PCI
(10.0 m²)

09.02.016
Teknikk, PCI
(10.0 m²)

94.03.016
UF-EL Gr.2

04.01.284
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
uroskopi
(25.0 m²)

04.01.285
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
uroskopi
(25.0 m²)

04.01.286
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
uroskopi
(25.0 m²)

04.01.287
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
uroskopi
(25.0 m²)

09.01.037
Laboratorium, generell

røntgen
(50.0 m²)

09.01.086
Desinfeksjon
(8.0 m²)

09.01.090
Lager, rent
(15.0 m²)

09.01.046
Manøverrom
(12.0 m²)

09.01.045
Manøverrom
(12.0 m²)

09.01.054
Granskning,

gjennomlysning, 4 plasser
(24.0 m²)

09.01.052
Laboratorium,
gjennomlysning

(40.0 m²)94.02.017
UF-EL
(0.0 m²)

93.03.079
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

09.01.107
Teknikk, gjennomlysning

(4.0 m²)
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09.01.098
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

09.01.055
Manøverrom
(12.0 m²)

09.01.063
Laboratorium, ultralyd

(24.0 m²)

09.01.039
Laboratorium, generell

røntgen
(30.0 m²)

09.01.109
Legemidler
(2.0 m²)

09.01.096
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

09.01.103
WC, personal

(2.0 m²)

09.01.104
WC, personal

(2.0 m²)

93.03.078
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

09.01.041
Laboratorium, generell

røntgen
(30.0 m²)

09.01.043
Manøverrom
(12.0 m²)

09.01.044
Manøverrom
(12.0 m²)

09.01.078
Arbeidsrom, tverrfaglig

(18.0 m²)

09.01.062
Laboratorium, ultralyd

(24.0 m²)

09.01.059
Laboratorium, ultralyd

(24.0 m²)

09.01.061
Laboratorium, ultralyd

(24.0 m²)

09.01.073
Ekspedisjon
(16.0 m²)

95.03.030
Teknisk rom, KR, IKT

(0.0 m²)

09.01.047
Granskning, generell
røntgen, 4 plasser

(24.0 m²)

09.01.040
Laboratorium, generell

røntgen
(30.0 m²)

09.01.010Manøverrom(18.0 m²)

09.01.023
Teknikk, MR
(10.0 m²)

09.01.058
Omkledning,

gjennomlysning
(2.0 m²)

09.01.074
Venteplass
(18.0 m²)

09.01.079
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

80.04.013
Trapperom
(0.0 m²)

14.01.009
Grupperom, stort

(25.0 m²)

80.04.022
Trapperom
(0.0 m²)

04.01.294
WC, pasient
(2.0 m²)

04.01.292
WC, pasient
(2.0 m²)

04.01.291
WC, pasient
(2.0 m²)

93.03.082
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

93.03.085
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

80.06.045
Korridor, Kjøkken/Kantine

(0.0 m²)

80.07.081
Avfallssjakt
(0.0 m²)

80.06.019
Korridor, Undervisning

(0.0 m²)

94.03.008
UF-EL Gr.2

94.03.009UF-EL Gr.2

94.03.012
UF-EL Gr.2

80.07.136
Rørpost

94.02.048
UF-EL

04.02.128
Observasjonsplass, 7

plasser
(74.0 m²)

09.01.114
Venteplass
(10.0 m²)

09.01.115
Granskning, ultralyd

(24.0 m²)

09.01.116Nisje(1.0 m²)

09.01.117Nisje(1.0 m²)

04.01.315
Stillerom, lite
(2.0 m²)

04.01.035
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.083
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.173
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
(20.0 m²)

04.01.269
Pause
(30.0 m²)

04.01.056
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.313
Stillerom, lite
(2.0 m²)

04.01.325
WC, personal

(2.0 m²)

04.01.092
Undersøkelse og

behandling, mikroskopi og
farging
(8.0 m²)

04.02.137
Observasjonsplass, 7

plasser
(70.0 m²)

04.01.215
Lager, rent
(15.0 m²)

04.01.337
WC, pasient
(2.0 m²)

04.01.267
Pause
(30.0 m²)

04.01.102
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
ERCP

(56.0 m²)
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04.01.158
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
(30.0 m²)

04.01.168
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
(20.0 m²)

04.01.169
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
(20.0 m²)

04.01.171
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
(20.0 m²)

04
.0
1.
25
3

Ar
be
id
ss
ta
sj
on
, i
nd
re
 s
on
e

lit
en

(1
2.
0 
m
²)

04.01.033
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.005
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)
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04.01.129
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

04.01.231
WC, HC, HC, personal

(5.0 m²)

80.07.148
Rørpost

13.07.055
Renhold
(4.0 m²)

04.01.266
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

04.01.004
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.046
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.040
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.336
WC, besøkende

(2.0 m²)

04.01.091
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
pusteprøver, blodprøver

(16.0 m²)

04.01.328
Lager, urene skop

(5.0 m²)

04.01.263
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

04.01.244
Ekspedisjon
(15.0 m²)

04.01.330
Venteplass, sentralt

(15.0 m²)

04.02.166
Dagplass, medisin, 2

plasser
(20.0 m²)

04.02.101
Dagplass, medisin

(15.0 m²)

04.02.118
Dagplass, medisin, 5

plasser
(50.0 m²)

04.02.167
Pause
(20.0 m²) 04.02.168

Pause
(20.0 m²)

04.01.246
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

04.01.248
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

04.01.066
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.002
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.029
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.013
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.02.120
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

04.01.229
WC, personal

(2.0 m²)

09.02.035
Lager, utstyr
(16.0 m²)

09.02.031
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

09.02.032
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

09.02.034
Oppstillingsplass,

akuttutstyr
(2.0 m²)

13.07.054
Renhold
(4.0 m²)

14.01.001
Undersøkelse, kliniske

studier
(20.0 m²)

14.01.063
Arbeidsstasjon, indre sone

(15.0 m²)

Undersøkelse, kliniske
studier
(10.0 m²)

15.01.001
Undersøkelse, kliniske

studier
(20.0 m²)

04.02.162
Stillerom, lite
(2.0 m²)

80.07.151
AGV-rom

13.06.006
WC, HC
(5.0 m²)
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Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: As indicated
Dato:      09.05.2023
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10.01.001
Laboratorium, akuttmottak

(30.0 m²)
14.01.058

Undersøkelse, kliniske
studier

(15.0 m²)

14.01.060
Undersøkelse, kliniske

studier
(10.0 m²)

14.01.067
Prøvefordeling, forskning

(10.0 m²)

14.01.068
Lager, forskning

(10.0 m²)

04.01.192
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
(20.0 m²)

04.01.177
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
(20.0 m²)

04.01.172
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
(20.0 m²)

04.01.057
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.069
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.060
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.061
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.062
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.063
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.058
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.059
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.048
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.049
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.051
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.052
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.055
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.064
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.065
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.008
Isolat, kontaktsmitte

undersøkelse
(16.0 m²)

04.01.009
Isolat, kontaktsmitte

undersøkelse
(16.0 m²)

04.01.115
Venteplass, desentralt

(30.0 m²)

04.01.145
WC, pasient

(2.0 m²)
04.01.146

WC, pasient
(2.0 m²)

04.01.147
WC, besøkende

(2.0 m²)

04.01.126
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

04.01.127
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

04.01.133
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

04.01.134
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

04.01.148
WC, besøkende

(2.0 m²)

04.01.149
WC, pasient

(2.0 m²)

04.01.187
Desinfeksjon

(8.0 m²)

04.01.217
Lager, rent
(15.0 m²)

04.01.207
Lager, rent, lite

(2.0 m²)

04.01.198
Lager, tøy
(2.0 m²)

04.01.222
Lager, utstyr

(15.0 m²)

04.01.236
Ekspedisjon

(30.0 m²)

04.01.241
Arbeidsrom, tverrfaglig stort

(24.0 m²)

04.01.255
Arbeidsstasjon, indre sone

liten
(12.0 m²)

04.01.256
Arbeidsstasjon, indre sone

liten
(12.0 m²)

04.01.225
Arbeidsstasjon, ytre sone

(6.0 m²)

04.01.226
Arbeidsstasjon, ytre sone

(6.0 m²)

04.01.233
WC, personal

(2.0 m²)

04.01.234
WC, personal

(2.0 m²)

04.01.235
WC, personal

(2.0 m²)

09.01.001
Laboratorium, CT

(55.0 m²)

09.01.005
Teknikk, CT

(8.0 m²)

09.01.009
Manøverrom

(12.0 m²)

09.01.038
Laboratorium, generell

røntgen
(30.0 m²)

09.01.042
Manøverrom

(18.0 m²)

13.07.003
Renhold
(4.0 m²)

13.07.032
Oppstillingsplass,

renholdsmaskiner og vogner
(100.0 m²)

13.07.033
Lager, kjøl
(16.0 m²)

13.07.034
Vaskerom, kluter, mopper,

vogner
(60.0 m²)

13.07.035
Lager, renholdsartikler

(10.0 m²)

13.07.036
Lager, utstyr

(12.0 m²)

13.07.037
Pause, stort, stort

(40.0 m²)

13.07.038
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

13.07.039
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

13.07.040
Arbeidsrom
(14.0 m²)

13.07.041
WC, HC, HC, personal

(5.0 m²)

13.05.002
Kjøkken, desentralt

(10.0 m²)

03.01.066
Undersøkelse, akuttrom

(36.0 m²)

03.01.029
Undersøkelse, akuttrom

(40.0 m²)

03.01.053
Observasjon, retriage

(130.0 m²) 03.01.058
Observasjon, avklaring

(100.0 m²)

03.01.031
Undersøkelse, triage

(19.0 m²)

03.01.026
Undersøkelse

(16.0 m²)

03.01.027
Undersøkelse

(16.0 m²)

03.01.057
Undersøkelse

(16.0 m²)

03.01.060
Undersøkelse

(16.0 m²)

03.01.061
Undersøkelse

(16.0 m²)
03.01.062

Undersøkelse
(16.0 m²)

03.01.030
Undersøkelse

(16.0 m²)

03.01.084
Undersøkelse

(16.0 m²)

03.01.085
Undersøkelse

(16.0 m²)

03.01.086
Undersøkelse

(16.0 m²)

03.01.050
Undersøkelse

(16.0 m²)

03.01.016
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

03.01.015
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.073
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.074
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.075
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.076
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.077
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.078
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.079
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.080
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.081
WC, pasient

(2.0 m²)

03.01.059
Behandling, spesialrom

(20.0 m²)

03.01.009
Behandling, spesialrom

(20.0 m²)

03.01.010
Behandling, spesialrom

(20.0 m²)

03.01.017
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

03.01.018
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

03.01.019
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

03.01.032
Undersøkelse, kontaktsmitte

(16.0 m²)

03.01.011
Behandling, avrusning

(20.0 m²)

03.01.012
Bad

(10.0 m²)

03.01.024
Samtale
(12.0 m²)

03.01.028
Ambulanseinngang

(40.0 m²)

03.01.006
Desinfeksjon,

ambulanseutstyr
(16.0 m²)

03.01.020
Lager, utstyr

(15.0 m²)

03.01.049
Venteplass

(6.0 m²)

03.01.082
WC, besøkende

(2.0 m²)

03.01.083
WC, besøkende

(2.0 m²)

03.01.044
WC, besøkende

(2.0 m²)

03.01.045
WC, besøkende

(2.0 m²)

03.01.046
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

03.01.068
Desinfeksjon

(8.0 m²)

03.01.063
Lager, utstyr

(15.0 m²)

03.01.064
Lager, utstyr

(15.0 m²)

03.01.041
Lager, rent
(10.0 m²)

03.01.069
Lager, rent
(10.0 m²)

03.01.070
Lager, rent
(10.0 m²)

03.01.089
Lager, tøy
(5.0 m²)

03.01.090
Lager, tøy
(5.0 m²)

03.01.054
Oppstillingsplass, utstyr

(3.0 m²)

03.01.055
Oppstillingsplass, utstyr

(3.0 m²)

03.01.056
Oppstillingsplass, utstyr

(3.0 m²)

03.01.007
Oppstillingsplass, utstyr

(3.0 m²)

03.01.008
Oppstillingsplass, utstyr

(3.0 m²)

03.01.091
Oppstillingsplass,

akuttutstyr
(2.0 m²)

03.01.038
Ekspedisjon

(18.0 m²)

03.01.033
Arbeidsstasjon

(28.0 m²) 03.01.088
Arbeidsrom, tverrfaglig

(18.0 m²)

03.01.051
Arbeidsrom,

tverrfaglig/team, stort
(36.0 m²)

03.01.052
Arbeidsrom, tverrfaglig

(18.0 m²)

03.01.039
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

03.01.040
Kopi

(4.0 m²)

03.01.065
Arbeidsrom,

tverrfaglig/team, stort
(24.0 m²)

03.01.036
Pause, stort

(45.0 m²)

03.01.042
WC, HC, personal

(5.0 m²)

03.01.043
WC, personal

(2.0 m²)

03.01.071
WC, personal

(2.0 m²)

03.01.072
WC, personal

(2.0 m²)

03.02.031
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.058
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.060
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.062
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.030
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.032
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.033
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.034
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.035
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.036
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.037
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.039
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.041
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.043
Observasjon

(15.0 m²)

03.02.012
WC, pasient

(2.0 m²)

03.02.013
WC, pasient

(2.0 m²)

03.02.016
WC, pasient

(2.0 m²)

03.02.017
WC, pasient

(2.0 m²)

03.02.018
WC, pasient

(2.0 m²)

03.02.019
WC, pasient

(2.0 m²)

03.02.020
WC, pasient

(2.0 m²)

03.02.021
WC, pasient

(2.0 m²)

03.02.022
Bad

(5.0 m²)

03.02.023
Bad

(5.0 m²)

03.02.024
Bad

(5.0 m²)

03.02.025
Bad

(5.0 m²)

03.02.026
Bad

(5.0 m²)

03.02.027
Bad

(5.0 m²)

03.02.052
Bad

(5.0 m²)

03.01.112
Isolat, luftsmitte

(18.0 m²)

03.01.113
Isolat, luftsmitte

(18.0 m²)

03.01.114
Sluse, luftsmitte

(5.0 m²)

03.01.115
Sluse, luftsmitte

(5.0 m²)

03.01.116
Bad, luftsmitte

(6.0 m²)

03.01.117
Bad, luftsmitte

(6.0 m²)

03.02.002
Lager, utstyr

(15.0 m²)

03.02.009
Lager, rent
(15.0 m²)

03.02.006
Desinfeksjon

(8.0 m²)
03.02.014

Arbeidsstasjon, ytre sone
(16.0 m²)

03.02.051
Arbeidsrom, tverrfaglig

(18.0 m²)

03.02.008
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

03.02.046
Pause

(25.0 m²)

03.02.049
WC, personal

(2.0 m²)

03.02.010
WC, personal

(2.0 m²)

03.02.011
WC, HC, personal

(5.0 m²)

03.01.104
Undersøkelse, akuttrom

(36.0 m²)

03.01.105
Isolat, luftsmitte akuttrom

(36.0 m²)

03.01.106
Undersøkelse, triage

(19.0 m²)

03.01.107
Undersøkelse, triage

(19.0 m²)

13.02.044
Garderobe, personal

(85.0 m²)

13.02.047
Garderobe, personal

(85.0 m²)

13.02.048
Garderobe, personal

(85.0 m²)

13.02.049
Garderobe, personal

(85.0 m²)

13.02.050
Garderobe, personal

(85.0 m²)

13.02.052
Garderobe, personal

(85.0 m²)

13.02.053
Garderobe, personal

(85.0 m²)

13.02.054
Garderobe, personal

(85.0 m²)

13.02.055
Garderobe, personal

(85.0 m²)

13.02.056
Garderobe, personal

(85.0 m²)

13.02.058
Garderobe, personal

(85.0 m²)

13.02.061
Garderobe, personal

(85.0 m²)

13.02.062
Garderobe, personal

(85.0 m²)

13.02.068
Dusj, personalgarderobe

(8.0 m²)

13.02.069
Dusj, personalgarderobe

(8.0 m²)

13.02.073
Dusj, personalgarderobe

(8.0 m²)

13.02.074
Dusj, personalgarderobe

(8.0 m²)

13.02.078
Dusj, personalgarderobe

(8.0 m²)

13.02.079
Dusj, personalgarderobe

(8.0 m²)

13.02.080
Dusj, personalgarderobe

(8.0 m²)

13.02.083
Dusj, personalgarderobe

(8.0 m²)

13.02.085
Dusj, personalgarderobe

(8.0 m²)

13.02.086
Dusj, personalgarderobe

(8.0 m²)

13.02.087
Dusj, personalgarderobe

(8.0 m²)

13.02.089
Dusj, personalgarderobe

(8.0 m²)

13.02.090
WC, personal

(2.0 m²)

13.02.091
WC, personal

(2.0 m²)

13.02.093
WC, personal

(2.0 m²)

13.02.094
WC, personal

(2.0 m²)

13.02.096
WC, personal

(2.0 m²)

13.02.097
WC, personal

(2.0 m²)

13.02.100
WC, personal

(2.0 m²)

13.02.106
WC, personal

(2.0 m²)

13.02.109
WC, personal

(2.0 m²)

13.02.112
WC, personal

(2.0 m²)

13.02.114
WC, personal

(2.0 m²)

13.02.117
WC, HC, personal

(5.0 m²)

13.02.118
WC, HC, personal

(5.0 m²)

13.02.119
WC, HC, personal

(5.0 m²)

13.02.122
WC, HC, personal

(5.0 m²)

13.02.123
WC, HC, personal

(5.0 m²)

13.02.127
WC, HC, personal

(5.0 m²)

13.02.129
WC, HC, personal

(5.0 m²)

13.02.130
WC, HC, personal

(5.0 m²)

13.02.135
WC, HC, personal

(5.0 m²)

13.02.136
WC, HC, personal

(5.0 m²)

13.06.009
Teknisk driftsentral, 8

arbeidsplasser
(48.0 m²)

13.06.011
Pause

(15.0 m²)
13.06.012

Kontor, 2 personer
(12.0 m²)

13.06.013
Kontor, 6 personer

(36.0 m²)

13.06.014
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

13.06.015
Stillerom
(5.0 m²)

13.06.016
Stillerom
(5.0 m²)

13.06.020
Lager, VVS
(15.0 m²)

13.06.021
WC, personal

(2.0 m²)

13.06.023
WC, HC, personal

(5.0 m²)

13.06.024
Lager, utstyr

(24.0 m²)

13.11.001
Vaktrom
(25.0 m²)

13.11.003
Kontor, 4 personer

(24.0 m²)

13.11.004
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

13.11.005
Kopi

(5.0 m²)

13.11.008
Lager

(15.0 m²) 13.12.009
Dusj, personal

(2.0 m²)

13.12.010
Dusj, personal

(2.0 m²)

13.12.011
Garderobe, personal

(10.0 m²)

13.12.012
Garderobe, personal

(10.0 m²)

13.08.001
Lager, tøy/rekvisita

(20.0 m²)

13.08.006
Oppstillingsplass, rene

senger
(50.0 m²)

13.08.007
Oppstillingsplass, urene

senger
(50.0 m²)

13.08.002
Lager, rent
(10.0 m²)

13.08.009
Vaskerom, kuvøser

(23.0 m²)

13.08.008
Vaskerom, senger

(105.0 m²)

13.08.010
Sengeredning

(40.0 m²)

13.08.011
Verksted, senger

(40.0 m²)

13.08.003
Lager, urent

(18.0 m²)
13.08.005

Lager, kuvøser
(20.0 m²)

13.01.009
Bønnerom
(15.0 m²)

13.10.003
Miljøstasjon, avfall

(10.0 m²)

94.02.004
UF-EL
(0.0 m²)

94.02.109
UF-EL
(0.0 m²)

94.02.108
UF-EL
(0.0 m²)

10.03.003
Laboratorium, PNA, nisje

(3.0 m²)

10.03.004
Laboratorium, PNA, nisje

(3.0 m²)

03.02.063
Isolat, kontaktsmitte

(15.0 m²)

03.02.064
Isolat, kontaktsmitte

(15.0 m²)

03.02.067
Bad, kontaktsmitte

(6.0 m²)

03.02.068
Bad, kontaktsmitte

(6.0 m²)
03.02.065

Forrom, kontaktsmitte
(4.0 m²)

03.02.066
Forrom, kontaktsmitte

(4.0 m²)

13.06.017
Kopi

(4.0 m²)

03.01.035
Oppstillingsplass,

akuttutstyr
(2.0 m²)

03.01.108
Sluse, luftsmitte

(5.0 m²)

03.01.067
Bad, kontaktsmitte

(6.0 m²)

03.01.014
Forrom, kontaktsmitte

(4.0 m²)

13.02.143
Tøyutlevering

(80.0 m²)

13.02.081
Dusj, personalgarderobe

(8.0 m²)

15.02.013
Garderobe, 80 plasser

(51.0 m²)

13.01.016
Lager, kjøl
(55.0 m²)

13.01.015
Pynterom
(20.0 m²)

02.07.038
Undersøkelse, mottak

(20.0 m²)

02.07.039
Undersøkelse, mottak

(20.0 m²)

14.01.002
Undersøkelse, kliniske

studier
(20.0 m²)

14.01.064
Arbeidsstasjon, indre sone

(15.0 m²)

14.01.005
Grupperom, stort

(25.0 m²)

15.01.011
Smågrupperom

(25.0 m²)

80.04.023
Trapperom

(0.0 m²)

80.04.027
Trapperom

(0.0 m²)

80.04.025
Trapperom

(0.0 m²)

80.04.026
Trapperom

(0.0 m²)

80.04.029
Trapperom

(0.0 m²)

80.04.030
Trapperom

(0.0 m²)

80.04.031
Trapperom

(0.0 m²)

80.04.032
Trapperom

(0.0 m²)

04.01.197
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

13.01.011
Venterom, inngangshall

(10.0 m²)

13.01.008
Visningsrom, rituell vask

(16.0 m²)

04.01.043
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

03.01.110
Venteplass
(12.0 m²)

03.01.111
Tekjøkken, pasient

(5.0 m²)

80.04.033
Trapperom

(0.0 m²)

80.04.046
Trapperom

(0.0 m²)

80.04.047
Trapperom

(0.0 m²)

80.05.003
Heis, Akutt

(0.0 m²)

80.05.004
Heis, Akutt

(0.0 m²)

80.05.043
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.044
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.088
Heis, Person

(0.0 m²)

80.05.089
Heis, Person

(0.0 m²)

80.05.090
Heis, Person

(0.0 m²)

80.05.152
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.153
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.204
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.205
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.206
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.207
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.208
Heis, uren
(0.0 m²)

80.05.209
Heis, uren
(0.0 m²)

80.05.210
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.211
Heis, Seng

(0.0 m²)

80.05.239
Heis, Person

(0.0 m²)

80.05.240
Heis, Person

(0.0 m²)

80.03.059
Forrom, akuttheis

(0.0 m²)

80.07.028
Sengeautomat

(0.0 m²)

80.07.029
Sengeautomat

(0.0 m²)

80.07.001
AGV-rom
(0.0 m²)

80.07.002
AGV-rom
(0.0 m²)

80.07.003
AGV-rom
(0.0 m²)

80.07.004
AGV-rom
(0.0 m²)

93.03.308
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.309
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.310
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.311
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.312
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.313
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.314
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.315
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.316
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.317
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.318
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.319
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.320
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.321
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.322
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.323
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.328
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.329
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.331
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.332
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.333
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.334
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.335
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.337
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.338
Sjakt, VVS

(0.0 m²)93.01.064
Teknikk, kjøling

94.02.042
UF-EL
(0.0 m²)

94.02.081
UF-EL
(0.0 m²)

94.02.014
UF-EL
(0.0 m²)

94.02.041
UF-EL
(0.0 m²)

95.03.023
Teknisk rom, KR, IKT

(0.0 m²)

95.03.024
Teknisk rom, KR, IKT

(0.0 m²)

95.03.026
Teknisk rom, KR, IKT

(0.0 m²)

80.06.061
Korridor, Poliklinikk

(0.0 m²)

80.06.062
Korridor, Observasjon

(0.0 m²)

80.06.063
Korridor, Observasjon

(0.0 m²)

80.06.067
Korridor, Poliklinikk

(0.0 m²)

80.06.068
Korridor, Garderobe

(0.0 m²)

80.06.070
Korridor, Renhold

(0.0 m²)

80.06.074
Korridor, Teknisk

Driftssentral
(0.0 m²)

80.06.075
Korridor, Teknisk

Driftssentral
(0.0 m²)

80.02.010
Korridor
(0.0 m²)

80.02.011
Korridor
(0.0 m²)

80.02.012
Korridor
(0.0 m²)

80.06.076
Korridor, Garderobe

(0.0 m²)

93.03.479
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

94.02.082
UF-EL
(0.0 m²)

94.02.083
UF-EL
(0.0 m²)

94.02.015
UF-EL
(0.0 m²)

80.07.083
Avfallssjakt

(0.0 m²)

04.01.301
Forrom, kontaktsmitte

(4.0 m²)

04.01.300
Forrom, kontaktsmitte

(4.0 m²)

94.02.016
UF-EL
(0.0 m²)

04.01.304
Venteplass
(50.0 m²)

04.01.036
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.252
Lager, rent
(15.0 m²)

13.01.014
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

15.02.069
Garderobe, 80 plasser

(51.0 m²)

15.02.070
Dusj

(8.0 m²)
15.02.071

Dusj
(8.0 m²)

15.02.072
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

15.02.073
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

03.01.109
Farmasitun, sammenstilling

(30.0 m²)

03.02.069
Legemidler

(2.0 m²)

80.06.065
Korridor, Akutt

(0.0 m²)

80.06.066
Korridor, Akutt

(0.0 m²)

80.01.001
Kulvert, transport

80.01.002
Kulvert, transport

80.01.004
Kulvert, teknisk

80.02.008
Kulvert, transport

80.02.005
Kulvert, transport

80.02.017
Kulvert, teknisk

80.04.054
Trapperom

(0.0 m²)

04.01.199
Lager, tøy
(2.0 m²)

04.01.200
Lager, tøy
(2.0 m²)

13.02.095
WC, personal

(2.0 m²)

14.01.057
Undersøkelse, kliniske

studier
(15.0 m²)

13.06.022
WC, personal

(2.0 m²)

13.06.010
Lager

(20.0 m²)

80.05.045
Heis, ren
(0.0 m²)

04.01.044
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

03.02.070
Stillerom
(8.0 m²)

13.10.002
Miljøstasjon, avfall

(10.0 m²)
13.10.005

Miljøstasjon, avfall
(10.0 m²)

80.06.037
Korridor, Kontorer

(0.0 m²)

80.05.264
Heis, Person

(0.0 m²)

80.05.092
Heis, Person

(0.0 m²)

80.04.108
Trapperom

(0.0 m²)

93.03.017
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.270
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.104
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

80.06.064
Korridor, Akutt

(0.0 m²)

40.01.004
Leietaker
(0.0 m²)

94.01.009
Transformatorrom

94.01.008
Transformatorrom

94.01.166
Bryterrom

93.03.481
Sjakt, VVS

93.03.447
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

93.03.473
Sjakt, VVS

(0.0 m²)

04.01.221
Lager, utstyr

(15.0 m²)

04.01.238
WC, personal

(2.0 m²)

04.01.270
WC, HC, personal

(5.0 m²)

72.01.002
Sanering

72.01.001
Ambulansehall

04.01.308
Legemidler

(2.0 m²)

94.03.001
UF-EL Gr.2

94.03.002
UF-EL Gr.2 94.03.003

UF-EL Gr.2

94.03.004
UF-EL Gr.2

93.01.065
Ventilasjonsrom,
ambulansehall

10.03.005
Laboratorium, PNA, lite

(4.0 m²)

94.01.020
HF-EL

94.01.023
HF-EL

93.03.476
Sjakt, VVS

13.02.070
Dusj, personalgarderobe

(8.0 m²)

13.02.113
WC, personal

(2.0 m²)

13.02.132
WC, HC, personal

(5.0 m²)

94.02.171
UF-EL

93.03.406
Sjakt, VVS

93.03.475
Sjakt, VVS

94.01.079
Nødlyssentral

13.02.134
WC, HC, personal

(5.0 m²)

13.12.008
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

13.12.013
Pause

(15.0 m²)

13.02.092
WC, personal

(2.0 m²)

13.02.046
Garderobe, personal

(85.0 m²)

13.02.057
Garderobe, personal

(85.0 m²)

13.02.121
WC, HC, personal

(5.0 m²)

13.02.101
WC, personal

(2.0 m²)

13.02.076
Dusj, personalgarderobe

(8.0 m²)

13.02.072
Dusj, personalgarderobe

(8.0 m²)

13.02.104
WC, personal

(2.0 m²)

80.04.142
Trapperom

(0.0 m²)

13.02.059
Garderobe, personal

(85.0 m²)

13.02.150
Dusj, personalgarderobe

(8.0 m²)

13.02.137
WC, HC, personal

(5.0 m²)

13.02.108
WC, personal

(2.0 m²)

13.02.098
WC, personal

(2.0 m²)
13.02.139

WC, HC, personal
(5.0 m²)

13.02.149
Dusj, personalgarderobe

(8.0 m²)

13.02.060
Garderobe, personal

(85.0 m²)

13.02.105
WC, personal

(2.0 m²)

13.02.145
Garderobe, personal

(85.0 m²)

13.02.131
WC, HC, personal

(5.0 m²)

13.02.034
Overnatting, personal

(8.0 m²) 13.02.030
Overnatting, personal

(8.0 m²)

13.01.012
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

13.01.013
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

04.01.312
Stillerom
(5.0 m²)

04.01.311
Stillerom
(5.0 m²)

04.01.193
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
(20.0 m²)

13.02.116
WC, HC, personal

(5.0 m²)

80.07.095
Rørpost

80.07.096
Rørpost

80.06.129
Korridor, fødeinngang

13.02.021
Overnatting, personal

(8.0 m²)

13.02.XXX
Lager, tøy

13.02.031
Overnatting, personal

(8.0 m²)

13.02.012
Overnatting, personal

(8.0 m²)

13.02.032
Overnatting, personal

(8.0 m²)
13.02.043

Konsultasjon/kontor
(12.0 m²)

13.02.003
Bad, personal

(5.0 m²)

13.02.154
Tøyutlevering

(60.0 m²)

13.06.012
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

04.01.157
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
(30.0 m²)

04.01.037
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.047
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.068
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.264
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

13.02.103
WC, personal

(2.0 m²)

13.12.015
WC, personal

(2.0 m²)

13.12.016
WC, personal

(2.0 m²)

14.01.008
Grupperom, stort

(25.0 m²)

13.02.039
WC, personal

(2.0 m²)

13.02.040
WC, personal

(2.0 m²)

04.01.020
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

80.02.007
Kulvert, transport

03.01.120
Dusj

(2.0 m²) 03.01.119
WC, personal

(2.0 m²)

04.01.247
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

13.07.042
WC, personal

(2.0 m²)

13.07.043
WC, personal

(2.0 m²)

04.01.031
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

95.03.025
Teknisk rom, KR, IKT

16.02.002
Møte, stort
(35.0 m²)

16.02.020
Møte

(25.0 m²)

16.02.027
Møte

(25.0 m²)

16.02.038
Møte

(20.0 m²)

13.02.102
WC, personal

(2.0 m²)

03.01.123
Arbeidsrom,

tverrfaglig/team, stort
(24.0 m²)

03.01.124
Arbeidsstasjon

(12.0 m²)

03.01.025
Samtale
(12.0 m²)

03.01.125
Arbeidsstasjon

(12.0 m²)

03.01.121
Farmasitun, tilberedning

(15.0 m²)

03.01.122
Farmasitun, lager

(15.0 m²)

03.01.118
Stillerom
(2.0 m²)

80.07.112
Rørpost
(0.0 m²)

99.99.003
IA, Disp.

03.02.071
Stillerom, lite

(2.0 m²)

13.01.010
Kapell

(20.0 m²)

04.01.003
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.011
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

95.03.047
Teknisk rom, KR, IKT

95.03.049
Teknisk rom, KR, IKT

94.02.173
UF-EL

94.02.077
UF-EL

94.01.022
HF-EL

04.01.326
Pause, stort

(30.0 m²)

15.01.005
Undersøkelse, kliniske

studier
(20.0 m²)

04.01.268
Pause

(30.0 m²)

80.06.380
Korridor

94.02.222
UF-EL

94.02.172
UF-EL

80.07.129
Rørpost

16.02.022
Møte

(25.0 m²)

80.03.050
Vindfang

13.06.019
Lager, utstyr

(30.0 m²)

13.06.018
Lager, urent

(14.0 m²)

13.11.009
Post

(24.0 m²)

16.02.001
Møte, stort
(40.0 m²)

03.02.072
Arbeidsstasjon, indre sone

(22.0 m²)

03.02.073
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

80.03.004
Korridor

13.07.052
Renhold
(4.0 m²)

13.07.053
Renhold
(4.0 m²)

94.02.005
UF-EL

94.01.001
Transformatorrom 94.01.002

Transformatorrom
94.01.003

Transformatorrom
94.01.159
Bryterrom

94.01.160
Bryterrom

94.01.161
Bryterrom

80.05.132
Heis, ren

80.05.136
Heis, ren

02.07.069
Bad, HC, PHA

(6.0 m²)
02.07.070

Arbeidsstasjon
(14.0 m²)

09.01.126
Teknikk, CT

(8.0 m²)

09.01.127
Manøverrom

(18.0 m²) 09.01.125
Laboratorium, CT

(55.0 m²)

09.01.128
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

13.08.004
Vaskerom, senger

(20.0 m²)

80.07.143
Rørpost

80.07.144
Rørpost

93.03.388
Sjakt, VVS

80.03.016
Korridor

80.06.318
Korridor, Personalservice

80.06.317
Korridor, Personalservice

80.06.073
Korridor

80.06.331
Korridor, Akutt

80.06.093
Korridor, Akutt

80.06.054
Korridor, Akutt

80.06.332
Korridor, Observasjon

80.06.334
Korridor, Akutt

80.06.333
Korridor, Akutt

80.03.074
Forrom, heis

80.03.075
Forrom, heis

80.06.386
Korridor

80.06.385
Korridor

80.06.384
Korridor

80.06.382
Korridor

80.06.383
Korridor

03.01.126
Legemidler

(2.0 m²)

80.06.343
Korridor, Akutt

80.06.344
Korridor, Akutt

80.03.015
Korridor

80.03.070
Korridor

13.08.012
WC, personal

(2.0 m²)

13.08.013
WC, personal

(2.0 m²)

13.02.179
WC, personal

13.02.178
WC, personal

13.02.180
WC, personal

13.02.177
WC, personal

13.02.176
WC, personal

94.02.225
UF-EL

04.01.310
Stillerom
(5.0 m²)

04.01.050
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.081
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.265
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

94.02.224
UF-EL

80.03.113
Korridor

80.06.363
Korridor

80.06.364
Korridor

80.06.369
Korridor

80.06.365
Korridor

80.06.366
Korridor

80.06.370
Korridor

80.06.367
Korridor

80.06.368
Korridor

80.06.371
Korridor

80.06.372
Korridor

80.06.373
Korridor

80.06.374
Korridor

94.01.151
Teknisk sjakt, Strømskinner

94.01.141
Teknisk sjakt, Strømskinner

94.01.145
Teknisk sjakt, Strømskinner

03.01.127
WC, personal

(2.0 m²)

13.02.067
Dusj, personalgarderobe

(8.0 m²) 13.02.071
Dusj, personalgarderobe

(8.0 m²)

Dusj, personalgarderobe
(8.0 m²)

13.02.077
Dusj, personalgarderobe

(8.0 m²)

Dusj, personalgarderobe
(8.0 m²)

Dusj, personalgarderobe
(8.0 m²)

13.02.088
Dusj, personalgarderobe

(8.0 m²)

WC, besøkende
(2.0 m²)

WC, besøkende
(2.0 m²)

80.06.381
Korridor

95.06.001
Sjakt IKT

80.06.378
Korridor, Akutt

03.01.128
Arbeidsrom, tverrfaglig/team

(13.0 m²)

03.02.077
Lager, tøy
(2.0 m²)

03.02.078
Lager, tøy
(2.0 m²)

14.01.061
Undersøkelse, kliniske

studier
(10.0 m²)
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09.01.068
Granskning, intervensjon, 4

plasser(24.0 m²)

09.01.067
Manøverrom
(18.0 m²)

09.01.065
Laboratorium, intervensjon

(60.0 m²)

13.13.003
WC, personal

(2.0 m²)

13.13.004
Helsetorg
(50.0 m²)

13.13.008
Venteplass
(50.0 m²)94.02.085

UF-EL
(0.0 m²)

?

93.03.601
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

13.12.019
Kantine, besøkende

(140.0 m²)

13.12.018
Salgsområde
(115.0 m²)

13.12.017
Kjøkken, kantine

(55.0 m²)

13.12.014
Lager, tørrmat
(20.0 m²)

13.12.021
Oppvask
(40.0 m²)

13.12.005
Lager, varevogner

(10.0 m²)

93.03.026
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

13.12.020
Lager, kjøl
(30.0 m²)

13.12.004
Avfall

(10.0 m²)

13.12.007
Renhold
(4.0 m²)

13.12.006
Lager, frys
(10.0 m²)

95.03.031
Teknisk rom, KR, IKT

(0.0 m²) 80.07.037
Sengeautomat

(0.0 m²)

93.03.088
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

13.12.022
Kafé

(30.0 m²)

13.13.007
Utreiseområde

(55.0 m²)

13.12.003
Kafé

(70.0 m²)

13.12.001
Kiosk

(50.0 m²)

13.12.002
Lager, kiosk
(20.0 m²)

13.13.020
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

13.13.015
WC, besøkende

(2.0 m²)

13.13.016
WC, besøkende

(2.0 m²)

13.13.017
WC, besøkende

(2.0 m²)
13.13.018

WC, besøkende
(2.0 m²)

13.13.010
Forrom, wc
(12.0 m²)

13.13.011
WC, besøkende

(2.0 m²) 93.03.180
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

93.03.087
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

13.13.019
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

13.13.012
WC, besøkende

(2.0 m²)

13.13.013
WC, besøkende

(2.0 m²)

13.13.014
WC, besøkende

(2.0 m²)

80.04.018
Trapperom
(0.0 m²)

80.05.242
Heis, Person
(0.0 m²)

80.05.241
Heis, Person
(0.0 m²)

80.03.017
Forrom, Heis/Rømning

(0.0 m²)

12.01.014
Treningssal
(30.0 m²)

12.01.019
Bad, pasient
(2.0 m²)

12.01.017
Omkledning, pasient

(10.0 m²)12.01.020
Bad, pasient
(2.0 m²)

12.01.018
Omkledning, pasient

(10.0 m²)

12.01.016
Bad, HC, pasient

(5.0 m²)

94.02.019
UF-EL
(0.0 m²)13.01.007

Sykehuskirke
(30.0 m²)

80.06.097
Korridor, Klinisk Service

(0.0 m²)

10.02.013
Prøvetaking
(10.0 m²)

10.02.022
Prøvetaking
(15.0 m²)

80.07.007
AGV-rom
(0.0 m²)

04.02.157
Farmasitun, sammenstilling

(30.0 m²)

80.05.093
Heis, Person
(0.0 m²)

80.05.095
Heis, Person
(0.0 m²)

80.05.094
Heis, Person
(0.0 m²)

80.04.017
Trapperom
(0.0 m²)

13.10.014
Miljøstasjon, avfall

(10.0 m²)

80.07.008
AGV-rom
(0.0 m²)

04.02.165
Farmasitun, lager

(15.0 m²)

04.02.164
Farmasitun, tilberedning

(15.0 m²)

93.03.090
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

94.02.018
UF-EL
(0.0 m²)

80.05.155
Heis, Seng
(0.0 m²)

80.05.156
Heis, Seng
(0.0 m²)

09.01.072
Forberedelse, intervensjon

(30.0 m²)

09.01.073
Ekspedisjon
(16.0 m²)

09.01.074
Venteplass
(18.0 m²)

80.06.045
Korridor, Kjøkken/Kantine

(0.0 m²)

80.07.081
Avfallssjakt
(0.0 m²)

80.07.136
Rørpost

04.02.120
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

13.06.006
WC, HC
(5.0 m²)
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09.01.067
Manøverrom
(18.0 m²)

09.01.068
Granskning, intervensjon, 4

plasser
(24.0 m²)

09.01.072
Forberedelse, intervensjon

(30.0 m²)

09.01.073
Ekspedisjon
(16.0 m²)

09.01.074
Venteplass
(18.0 m²)

12.01.019
Bad, pasient
(2.0 m²)12.01.020

Bad, pasient
(2.0 m²)

13.13.016
WC, besøkende

(2.0 m²)

13.13.010
Forrom, wc
(12.0 m²)

13.13.017
WC, besøkende

(2.0 m²)

13.13.012
WC, besøkende

(2.0 m²)

13.13.008
Venteplass
(50.0 m²)

13.13.007
Utreiseområde

(55.0 m²)

13.13.021
WC, besøkende

(2.0 m²)

13.13.004
Helsetorg
(50.0 m²)

10.02.022
Prøvetaking
(15.0 m²)

13.12.001
Kiosk

(50.0 m²)

13.12.002
Lager, kiosk
(20.0 m²)

13.12.003
Kafé

(70.0 m²)

13.12.007
Renhold
(4.0 m²)

13.12.020
Lager, kjøl
(30.0 m²)

13.12.014
Lager, tørrmat
(20.0 m²)

13.12.005
Lager, varevogner

(10.0 m²)

13.12.004
Avfall

(10.0 m²)

13.12.006
Lager, frys
(10.0 m²)

13.12.017
Kjøkken, kantine

(55.0 m²)

13.12.018
Salgsområde
(115.0 m²)

13.12.021
Oppvask
(40.0 m²)

13.12.019
Kantine, besøkende

(140.0 m²)

12.01.017
Omkledning, pasient

(10.0 m²)

12.01.018
Omkledning, pasient

(10.0 m²)

12.01.016
Bad, HC, pasient

(5.0 m²)

80.04.017
Trapperom
(0.0 m²)

80.04.018
Trapperom
(0.0 m²)

13.01.007
Sykehuskirke
(30.0 m²)

80.05.093
Heis, Person
(0.0 m²)

80.05.094
Heis, Person
(0.0 m²)

80.05.095
Heis, Person
(0.0 m²)

80.05.155
Heis, Seng
(0.0 m²)

80.05.156
Heis, Seng
(0.0 m²)

80.05.241
Heis, Person
(0.0 m²)

80.05.242
Heis, Person
(0.0 m²)

04.02.157
Farmasitun, sammenstilling

(30.0 m²)

80.07.008
AGV-rom
(0.0 m²)

93.03.087
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

93.03.088
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

93.03.090
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

80.06.038
Korridor, Kjøkken/Kantine

(0.0 m²)

80.06.045
Korridor, Kjøkken/Kantine

(0.0 m²)

94.02.085
UF-EL
(0.0 m²)

95.03.031
Teknisk rom, KR, IKT

(0.0 m²)

80.07.037
Sengeautomat

(0.0 m²)

80.07.081
Avfallssjakt
(0.0 m²)

94.02.018
UF-EL
(0.0 m²)

94.02.019
UF-EL
(0.0 m²)

13.13.011
WC, besøkende

(2.0 m²)

13.13.013
WC, besøkende

(2.0 m²)

13.13.014
WC, besøkende

(2.0 m²)

13.13.015
WC, besøkende

(2.0 m²)

13.13.019
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

13.13.020
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

13.13.003
WC, personal

(2.0 m²)

13.12.022
Kafé

(30.0 m²)

13.10.014
Miljøstasjon, avfall

(10.0 m²)

93.03.601
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

93.03.026
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

93.03.180
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

13.13.018
WC, besøkende

(2.0 m²)

80.03.003
Korridor
(0.0 m²)

80.03.017
Forrom, Heis/Rømning

(0.0 m²)

13.02.024
Overnatting, personal

(8.0 m²)

80.06.097
Korridor, Klinisk Service

(0.0 m²)

?

12.01.014
Treningssal
(30.0 m²)

04.02.120
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

04.02.164
Farmasitun, tilberedning

(15.0 m²)

04.02.165
Farmasitun, lager

(15.0 m²)

80.07.136
Rørpost

12.01.033
Lager, utstyr
(5.0 m²)

13.01.017
Refleksjon, livssynsåpent

(9.0 m²)

13.07.044
Renhold
(4.0 m²)

80.04.146
Trapperom

13.13.009
Forrom, wc
(12.0 m²)

15.02.185
Møte

(30.0 m²)

13.12.026
Kantine, personal

(110.0 m²)

15.02.009
Seminarrom, 80 plasser

(160.0 m²)80.03.103
Forrom, heis

13.06.006
WC, HC
(5.0 m²)

09.01.xx1
Pause

94.01.142
Teknisk sjakt, Strømskinner

94.01.146
Teknisk sjakt, Strømskinner

80.06.387
Korridor

13.12.001, 13.12.002 og 13.12.003

13.12.017, 13.12.018 og 13.12.021

13.12.019, 13.12.26

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 200

Dato:      05/04/23

13.12 -  Kantine og kjøkken

Nye Aker

Oversiktsplan medvirkning - PLAN 01 - Kantine og kjøkken



13.12.017
Kjøkken, kantine

(55.0 m²)

13.12.018
Salgsområde
(115.0 m²)

13.12.021
Oppvask
(40.0 m²)

Kasse

AvfallInnlevering oppvask

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50

Dato:      09.05.23

13.12.017, 13.12.018 og 13.12.021 -  Kjøkken, salgsområde og oppvask Planutsnitt (1 av 2)

Nye Aker

Planutsnitt 13.12.017, 13.12.18 og 12.12.021 Kjøkken, salgsområde og oppvask



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål:

Dato:      09.05.23

13.12.017, 13.12.018 og 13.12.021. -  Kjøkken, salgsområde og oppvask Aksonometri (2 av2)

Nye Aker

13.12.017, 13.12.018, 13.12.021 Kjøkken, salgsområde og oppvask



Avklaringspunkter til rom

13.12.017 KJØKKEN, KANTINE

Avklaringen gjelder

UNHA
Typewritten Text
Vil forelsått løsning gi en god flyt i rommet? Kan dere vurdere om løsningen vil være god i forhold til det dere kan se for dere å produsere. 

UNHA
Typewritten Text
Hvor åpent/lukket skal kjøkkenet være mot salgsområdet? 



Avklaringspunkter til rom

13.12.018 SALGSOMRÅDE

Avklaringen gjelder

UNHA
Typewritten Text
Vurder flyt i salgsområdet, i forhold til plassering av utstyr etc. 



Avklaringspunkter til rom

13.12.021 OPPVASK

Avklaringen gjelder

UNHA
Typewritten Text
Vurder flyt i forhold til plassert utstyr i løsningsforslag. 



13.12.019
Kantine, besøkende

160.9 m²
(140.0 m²)

13.12.026
Kantine, personal

99.7 m²
(110.0 m²)

[GBA.005.14]
Bord, robust d=800 b=800 h=720

[GBA.005.12]
Bord, møtebord, rundt Ø 1000

[GPZ.001.02]
Stol, kantine

[GPZ.001.02]
Stol, kantine

[GBA.005.14]
Bord, robust d=800 b=800 h=720

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50

Dato:      09.05.23

13.12.019, 13.12.26 -  Kantine,  personal og besøkende Planutsnitt (1 av2)

Nye Aker

Planutsnitt 13.12.019 og 13.12.026 Kantine



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål:

Dato:      09.05.23

13.12.019, 13.12.26. -  Kantine,  personal og besøkende Aksonometri (2 av2)

Nye Aker

13.12.019 og 13.12.026 Kantine ,personal og besøkende



Avklaringspunkter til rom

13.12.019 KANTINE, BESØKENDE

Avklaringen gjelder

1 Hva er gjennomsnittlig antall personer i rommet over to timer?Dimensjoneringsforutsetning mhp klimatisering. 



Avklaringspunkter til rom

13.12.026 KANTINE, PERSONAL

Avklaringen gjelder

1 I hvilke sammenhenger skal arealet brukes sammen med publikumsarealet? 

2 Hvilke type arrangementer skal det legges opp til i rommet? f.eks presntasjoner, seminarer, fester etc? 

3 Annen bruk? 

4  -Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?

5 Hva er gjennomsnittlig antall personer i rommet over to timer? Dimensjoneringsforutsetning mhp klimatisering



13.12.003
Kafé

(70.0 m²)

13.12.001
Kiosk

(50.0 m²)

13.12.002
Lager, kiosk

(20.0 m²)

[090.005.01.3]
Skjerm, PC, standard, 32"

[090.005.01.3]
Skjerm, PC, standard, 32"

[091.008]
Pakke, PC – Vegghengt

[061.001.05]
Trillebord, 50 x 70 x 85 cm ( BXDXH)
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[FHA.002.04]
Hylle, laminat, tre i høyden, d=400
b=1200
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[FSI.004.02]
Overskap, kjøkken, d=600 b=600
h=350

[GMZ.106]
Kurvvogn for oppvask

[GOZ.008.01]
Sofa, 2-seter

[GOZ.008.06]
Sofa, 3-seter, robust

[GBA.005.03]
Bord, sofabord rundt d=600 h=520

UTGANG 
til forplassen

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 13.12.001, 13.12.002 og 13.12.003 -  Kiosk, lager og kafe
Planutsnitt (1 av2)

Nye AkerDato:      09.05.23

Planutsnitt 13.12.001, 13.12.002 og 13.12.003 Kiosk, Lager og Kafe



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: 13.12.001, 13.12.002 og 13.12.003. -  Kiosk, lager og kafe
Aksonemetri (2 av2)

Nye AkerDato:      09.05.23

13.12.001, 13.12.002 og 13.12.003 Kiosk, Lager og Kafe





Avklaringspunkter til rom

13.12.001 KIOSK

Avklaringen gjelder

1 Hvem skal drifte kiosken? Er det samme drifter for kafe og kiosk? 

2 Skal det være mulig å stenge av kiosken fra vestibylen? Hvilke åpningstider vil kiosken ha i forhold til kafeen. 

3 Hva skal selges i kiosken Beskrivelse av produkter vil avdekke hvilke innredning det er behov for. 

4  -Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet? 



Avklaringspunkter til rom

13.12.002 LAGER, KIOSK

Avklaringen gjelder

1 Hva skal lagres? Beskrivelse av produkter og utstyr vil avdekke hvilken innredning rommet bør ha. 

2 Hvem skal ha tilgang til lageret? Vil påvirke plassering av dør inn til lageret 

3 Skal kafeen bruke lageret? 



Avklaringspunkter til rom

13.12.003 KAFÉ

Avklaringen gjelder

1 Hvem skal drifte kafeen? 

Er det samme drifter for kafe og kiosk? 

Er det samme drifter for kafe og kantine?

2 Skal det produseres enkel mat i kafeen? I såfall, hva skal produseres? 

3 Hva skal selges i kafeen? En beskrivelse av dette vil avdekke hvilken innredning som skal inn i kafeen. 

4 Er det behov for kjøling og frys for produkter? Kan kafeen ha tilgang til kantinens fasiliteter?

5 Skal det være mulig å stenge av salgsdisken i kafeen? 



Avklaringspunkter til rom

13.12.022 KAFÉ, SITTEOMRÅDE

Avklaringen gjelder

1 Variasjon sitteplasser: Skal det være en blanding av sofa, benker eller stoler etc. 

2 Avryddingsstasjon: Er det behov for en avryddingstasjon i nærhet? 

3 Inntegnet er et forslag tll møblering - ser dette greit ut? 

4 Hva er gjennomsnittlig antall personer i rommet over to timer? Dimensjoneringsforutsetning mhp limatisering



Avklaringspunkter til rom

13.12.005 LAGER, VAREVOGNER

Avklaringen gjelder

1 Hva skal oppbevares i dette lageret? Legger til grunn at det er møtemat på vogner/tomme vogner (etter møtemat er tømt) 

som skal lagres her. Er det behov for kjøling i fbm dette? 



Avklaringspunkter til rom

13.12.006 LAGER, FRYS

Avklaringen gjelder

UNHA
Typewritten Text
Er plassering av lageret ok i forhold til flyt. Hva skal lagres her? 



Avklaringspunkter til rom

13.12.014 LAGER, TØRRMAT

Avklaringen gjelder

UNHA
Typewritten Text
Vurder plassering av lageret i forhold til flyt. Hva skal lagres her? 



Avklaringspunkter til rom

13.12.020 LAGER, KJØL

Avklaringen gjelder

UNHA
Typewritten Text
Vurder flyt i forhold til plassering av rommet. Hva skal lagres her? 



Avklaringspunkter til rom

13.12.007 RENHOLD

Avklaringen gjelder

UNHA
Typewritten Text
Er det spesielle krav til utstyr i renholdsrommet? 



Avklaringspunkter til rom

13.12.004 AVFALL

Avklaringen gjelder

1 Skal det være kjølt rom? Evnt. kjølt ned til 14 grader? 


	Blank Page



