
Dato: 14-11-2023

NYE RIKSHOSPITALET
MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT - MØTE 3

Gruppe H  Operasjon



Dato: 14-11-2023

Gruppe H - Operasjon - Medvirkning F3 2023

03001-F3-J0-H_a Forside
03001-F3-J0-H_b Innhold
03001-F3-J0-H_c Oversikt av rom til medvirkning etasje 03
03001-F3-J0-H_d Oversikt av rom til medvirkning etasje 04
03001-F3-J0-H_e Funksjoner etasje 03
03001-F3-J0-H_f Funksjoner etasje 04
03001-F3-J0-H_h CFU diagram
03001-J0-H_uff_104 Funksjonstyper Etasje 03
03001-J0-H_uff_105 Funksjonstyper Etasje 04

Målet med møtet er å få avklaret om utstyr i rommene tilstrekkelig 
for å ivareta flyten og funksjonen i rommet, samt om utstyret er 
hensiktsmessig plassert i forhold arbeidsprosessene i rommet.

Programmert areal (areal i parentes): Rommets planlagte areal 
slik det er programmert innenfor arealrammen for å ivareta 
rommet funksjon.

Prosjektert areal (areal uten parentes): Rommets tegnede areal 
slik det er innplassert og tilpasset det enkelte bygg. Det 
prosjekterte arealet kan derfor avvike noe fra programmert areal, 
men skal fortsatt ivareta rommets funksjon.

Rom 08.01.015_a Operasjon, endoskopi - Plan
Rom 08.01.015_b Operasjon, endoskopi - 3D
Rom 08.01.187 Forberedelse, steril oppdekning
Rom 08.01.016_a Operasjon Robot - Plan
Rom 08.01.016_b Operasjon - 3D
Rom 08.01.018_a Operasjon urologi - Plan
Rom 08.01.018_b Operasjon - 3D
Rom 08.01.019_a Operasjon sectio - Plan
Rom 08.01.019_b Operasjon - 3D
Rom 08.01.007_a Operasjon implantat - Plan
Rom 08.01.007_b Operasjon - 3D
Rom 08.01.047 Desinfeksjon
Rom 08.01.183 Laboratorium preparat Preparatrom
Rom 08.01.191 Renhold
Rom 08.01.185 Lager væske
Rom 08.01.094 Lager sterilt
Rom 08.01.188 Lager forbruksvarer Forbruksvarer
Rom 08.01.193 Lager, leiringsutstyr
Rom 08.01.154 Garderobe Personal
Rom 08.01.186 Møte stort



Oversiktstegning medvirkningsmøte F3

Rom som er behandlet i medvirkning tidligere og avklaret

Rom som har vært behandlet tidligere og som behandles 
videre eller ønskes endelig avklaring og bekreftelse på

Rom som ikke tidligere har vært behandlet

UF-EL
94.02.027
8,4 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.026
6,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.024
8,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.030
7,8 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.021
6,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.712
VVS
9,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.713
VVS
19,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.717
VVS
14,6 m²  / (0 m²)

Heis 09
80.05.015
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Heis 10
80.05.014
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.017
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 06
80.05.022
person
7,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.016
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 14
80.05.012
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 13
80.05.013
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.015
19,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.014
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 05
80.05.020
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 03
80.05.019
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Heis 08
80.05.023
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 07
80.05.024
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.013
17,6 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.012
17,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.720
VVS
21,1 m²  / (0 m²)

Heis 12
80.05.018
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 04
80.05.016
seng
8,6 m²  / (0 m²)Trapperom

80.04.011
17,6 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.010
17,6 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.012
44,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.731
VVS
7,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.711
VVS
6,3 m²  / (0 m²)

Heis 11
80.05.256
person
7,8 m²  / (0 m²)

Sluse
80.06.013
12,5 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.004
agv
25,1 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.032
agv
26,3 m²  / (0 m²)

Heis 15
80.05.238
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Heis 01
80.05.126
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.015
17,0 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.017
19,3 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.013
61,3 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.108
27,2 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.109
61,0 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.110
27,2 m²  / (0 m²)

Sluse
80.03.159
Not Enclosed  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.160
42,3 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.028
6,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.498
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.121
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.702
VVS
4,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.722
VVS
6,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.718
VVS
4,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.706
VVS
21,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.025
7,0 m²  / (0 m²)

Sengeautomat
80.07.067
17,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.495
VVS
16,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.708
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.721
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Isolat
07.01.050
luftsmitte intensiv
24,5 m²  / (25 m²)

Sluse
07.01.065
luftsmitte
5,5 m²  / (5 m²)

Sluse
07.01.063
luftsmitte
5,5 m²  / (5 m²)

Isolat
07.01.054
luftsmitte intensiv
24,8 m²  / (25 m²)

Sluse
07.01.067
luftsmitte
5,2 m²  / (5 m²)Isolat

07.01.053
luftsmitte intensiv
25,0 m²  / (25 m²)

Sluse
07.01.068
luftsmitte
5,2 m²  / (5 m²)

Sengerom
07.01.025
intensiv
28,2 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.001
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Lager
07.01.116
tøy
2,1 m²  / (2 m²) Arbeidsstasjon

07.01.102
ytre sone
7,7 m²  / (6 m²)

Sengerom
07.01.015
intensiv
25,4 m²  / (25 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.076
1,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.911
VVS
14,4 m²  / (0 m²)

Opphold
07.01.138
pårørende
17,1 m²  / (20 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.074
1,4 m²  / (0 m²)

WC
08.02.074
1,8 m²  / (2 m²)

Overvåkingsplass
08.02.002
4 plasser
46,9 m²  / (50 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.113
1,4 m²  / (0 m²)

Verksted
13.03.029
medisinsk teknologi
37,7 m²  / (40 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.006
1,4 m²  / (0 m²)

MTU/IKT
08.01.081
4,0 m²  / (2 m²)

Arbeidsrom
08.01.128
tverrfaglig
18,3 m²  / (18 m²)

MTU/IKT
08.01.064
2,0 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.004
1,8 m²  / (0 m²)

Forberedelse
08.01.046
anestesi
16,5 m²  / (20 m²)

MTU/IKT
08.01.082
2,0 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.065
1,8 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.080
22,7 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.130
1,5 m²  / (0 m²)

Desinfeksjon
08.01.047
9,9 m²  / (10 m²)

Arbeidsstasjon
08.01.158
kommandosentral
18,3 m²  / (12 m²)

Heis 17
80.05.325
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Heis 02
80.05.314
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.043
1 plass
15,3 m²  / (15 m²)

Desinfeksjon
08.02.070
8,8 m²  / (8 m²)

Lager
08.02.065
utstyr
14,3 m²  / (15 m²)

Arbeidsrom
08.02.058
tverrfaglig
17,8 m²  / (18 m²)

Isolat
07.01.056
luftsmitte intensiv
25,0 m²  / (25 m²)

Desinfeksjon
07.01.097
8,7 m²  / (8 m²)

Lager
07.01.126
rent
14,5 m²  / (15 m²)

WC
08.02.075
1,8 m²  / (2 m²)

Rørpost
80.07.132
1,5 m²  / (0 m²)

MTU/IKT
08.01.066
1,9 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.102
1,9 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.099
1,4 m²  / (0 m²)

MTU/IKT
08.01.065
1,9 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
08.01.063
2,1 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.001
1,4 m²  / (0 m²)

MTU/IKT
08.01.062
1,9 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.123
2,0 m²  / (0 m²)

Sluse
80.03.032
12,2 m²  / (0 m²)

Lager
08.02.087
rent
14,6 m²  / (15 m²)

WC
08.01.144
2,0 m²  / (2 m²)

WC
08.01.146
5,1 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
08.01.078
4,0 m²  / (2 m²)

Kontor
08.01.135
2 personer
12,3 m²  / (12 m²)

Kontor
08.01.132
2 personer
12,3 m²  / (12 m²)

Diktering
08.01.139
2,5 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.165
110,5 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.164
70,3 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.166
44,1 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.163
24,1 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.159
25,0 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.157
96,0 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.169
18,6 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.170
61,1 m²  / (0 m²)

Laboratorium
10.03.026
PNA lite
3,9 m²  / (4 m²)

Laboratorium
10.03.025
PNA
9,2 m²  / (6 m²)

Ekspedisjon
08.02.086
11,0 m²  / (12 m²)

Samtale
08.02.090
7,9 m²  / (12 m²)

Samtale
07.01.140
12,4 m²  / (12 m²)

Sluse
80.03.129
51,4 m²  / (0 m²)

Avfall
13.10.024
miljøstasjon
10,3 m²  / (10 m²)

Legemidler
08.01.182
5,2 m²  / (4 m²)

Renhold
13.07.006
4,5 m²  / (4 m²)

Diktering
08.01.136
2,4 m²  / (2 m²)

Pause
08.02.089
25,1 m²  / (25 m²)

Korridor
80.06.194
24,7 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.020
2,0 m²  / (0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.033
3,0 m²  / (0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.034
3,1 m²  / (0 m²)

Avfall
13.10.013
miljøstasjon
9,8 m²  / (10 m²)

Sjakt
93.03.648
VVS
17,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.520
VVS
13,7 m²  / (0 m²)

Sengerom
07.01.195
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Pause
08.01.141
stort
42,4 m²  / (40 m²)

WC
07.01.171
HC
4,8 m²  / (5 m²)

WC
07.01.174
HC
4,5 m²  / (5 m²)

WC
07.01.183
1,5 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.219
63,0 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.011
1,4 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.171
2,1 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.176
2,3 m²  / (0 m²)

WC
07.01.176
1,9 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.030
1,9 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.059
110,2 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.134
6,0 m²  / (0 m²)

WC/dusj
08.01.150
3,2 m²  / (5 m²)

Sluse
80.06.129
heis
20,1 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.079
1,4 m²  / (0 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.103
indre sone
20,2 m²  / (22 m²)

Forberedelse
08.01.044
anestesi
35,7 m²  / (20 m²)

Kontor
08.02.052
2 personer
11,5 m²  / (12 m²)

MTU/IKT
08.01.164
1,9 m²  / (2 m²)

WC
07.01.173
HC
6,3 m²  / (5 m²)

WC
07.01.185
4,9 m²  / (2 m²)

Garderobe
08.01.154
personal
6,1 m²  / (15 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.083
3,7 m²

Heis 19
80.05.270
seng og person
9,7 m²

Heis 18
80.05.062
seng og person
9,7 m²

Korridor
80.06.343
24,6 m²

Korridor
80.06.344
58,7 m²

Korridor
80.06.341
43,8 m²

Sjakt
93.03.281
VVS
6,6 m²

Sjakt
93.03.279
VVS
6,2 m²

Sjakt
93.03.099
VVS
16,0 m²

Overvåkingsplass
08.02.045
1 plass
17,0 m²  / (15 m²)

Overvåkingsplass
08.02.007
6 plasser
83,4 m²  / (75 m²)

Korridor
80.06.334
37,6 m²

MTU/IKT
08.01.079
2,1 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
08.01.067
2,0 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.071
2,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.085
2,1 m²

Pause
07.01.145
37,3 m²  / (40 m²)

Sengerom
07.01.010
intensiv
31,2 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.011
intensiv
30,2 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.016
intensiv
29,5 m²  / (25 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.101
ytre sone
7,9 m²  / (6 m²)

Sengerom
07.01.017
intensiv
27,2 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.194
intensiv
27,2 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.019
intensiv
26,5 m²  / (25 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.204
indre sone
20,2 m²  / (22 m²)

Møte
07.01.149
stort
37,8 m²  / (40 m²)

Arbeidsrom
07.01.110
tverrfaglig stort
20,0 m²  / (24 m²)

Kontor
07.01.155
2 personer
11,1 m²  / (12 m²)

Kontor
07.01.158
2 personer
13,5 m²  / (12 m²)

Kontor
07.01.159
2 personer
11,6 m²  / (12 m²)

Desinfeksjon
07.01.099
11,3 m²  / (8 m²)

Lager
07.01.091
forbruksvarer
16,8 m²  / (15 m²)

Arbeidsrom
07.01.112
tverrfaglig stort
21,3 m²  / (24 m²)

Lager
07.01.131
utstyr
16,6 m²  / (20 m²)

Sengerom
07.01.006
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.008
intensiv
26,4 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.014
intensiv
26,4 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.021
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.022
intensiv
25,4 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.026
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.024
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.036
intensiv
25,4 m²  / (25 m²)

Arbeidsrom
07.01.111
tverrfaglig stort
22,5 m²  / (24 m²)

Pause
07.01.146
40,6 m²  / (40 m²)

Sengerom
07.01.196
intensiv
25,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.197
intensiv
25,5 m²  / (25 m²)

Renhold
13.07.026
4,1 m²  / (4 m²)

Lager
07.01.123
rent, lite
0,9 m²  / (2 m²)

Lager
07.01.186
utstyr
3,7 m²  / (5 m²)WC

07.01.179
2,9 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.023
1,3 m²

Lager
07.01.189
utstyr
8,7 m²  / (5 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.025
1,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.010
1,6 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.013
2,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.014
1,3 m²

Arbeidsrom
07.01.113
tverrfaglig stort
23,3 m²  / (24 m²)

Lager
07.01.092
forbruksvarer
14,9 m²  / (15 m²)

Møte
08.01.142
stort
29,7 m²  / (40 m²)

Operasjon
08.01.012
55,9 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.011
59,9 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.007
55,9 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.008
59,9 m²  / (60 m²)

Forberedelse
08.01.039
steril oppdekning
31,8 m²  / (20 m²)

Operasjon
08.01.021
61,4 m²  / (60 m²)

Behandling
08.01.177
asfyksi
42,8 m²  / (20 m²)

Operasjon
08.01.019
61,6 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.009
62,1 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.010
62,0 m²  / (60 m²)

Sengerom
07.01.040
intensiv
25,8 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.042
intensiv
25,9 m²  / (25 m²)

Venteplass
08.03.001
11,7 m²  / (15 m²)

Kontor
07.01.151
2 personer
14,9 m²  / (12 m²)

Stillerom
07.01.209
4,9 m²  / (5 m²)

Stillerom
07.01.210
5,1 m²  / (5 m²)

Stillerom
07.01.213
lite
2,8 m²  / (2 m²)

Kontor
07.01.161
2 personer
12,1 m²  / (12 m²)

Operasjon
08.01.014
58,7 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.015
61,8 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.017
62,1 m²  / (60 m²)

Forberedelse
08.01.187
steril oppdekning
17,1 m²  / (20 m²)

Garderobe
08.03.002
pasienter
6,7 m²  / (11 m²)

Venteplass
08.03.003
29,5 m²  / (15 m²)

WC
08.03.006
HC
5,2 m²  / (5 m²)

WC
08.03.004
3,9 m²  / (2 m²)

Lager
08.03.010
pasienteiendeler
2,5 m²  / (4 m²)

Arbeidsstasjon
08.03.009
ytre sone
6,0 m²  / (12 m²)

Arbeidsrom
08.01.126
tverrfaglig
31,9 m²  / (18 m²)

Arbeidsrom
08.01.129
tverrfaglig
19,0 m²  / (18 m²)

WC
08.03.005
1,9 m²  / (2 m²)

Legemidler
08.02.080
2,4 m²  / (4 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.104
1,2 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.082
1,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.110
1,4 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.081
1,5 m²

Korridor
80.06.329
19,7 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.078
2,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.077
2,1 m²

Lager
08.01.085
utstyr
16,8 m²  / (25 m²)

Operasjon
08.01.020
62,1 m²  / (60 m²)

MTU/IKT
08.01.083
1,9 m²  / (2 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.055
2,5 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.075
1,7 m²

Laboratorium
08.01.084
preparatrom
13,9 m²  / (10 m²)

Korridor
80.06.333
117,7 m²

Oppstillingsplass
08.01.108
seng
1,8 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.111
seng
1,8 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.110
seng
2,2 m²  / (2 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.051
2,2 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.105
seng
2,7 m²  / (2 m²)

Lager
08.01.088
utstyr
26,3 m²  / (25 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.060
2,3 m²  / (2 m²)

Lager
08.01.096
væske
4,8 m²  / (6 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.114
1,3 m²

Sjakt
93.03.447
VVS
5,3 m²

Sjakt
93.03.549
VVS
5,3 m²

Korridor
80.06.358
24,5 m²

Sjakt
93.03.417
VVS
6,5 m²

Lager
08.01.094
sterilt
47,4 m²  / (50 m²)

WC/dusj
08.01.149
1,8 m²  / (5 m²)

WC
07.01.166
HC
1,9 m²  / (5 m²)

WC
07.01.184
2,3 m²  / (2 m²)

Legemidler
08.01.178
3,9 m²  / (4 m²)

Lager
08.01.184
væske
2,8 m²  / (6 m²)

Overvåkingsplass
08.02.042
1 plass
15,2 m²  / (15 m²)

Overvåkingsplass
08.02.006
6 plasser
69,0 m²  / (75 m²)

WC
16.01.319
2,1 m²  / (2 m²)

WC
16.01.318
2,1 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.042
1,9 m²

Oppstillingsplass
08.01.102
seng
2,7 m²  / (2 m²)

Opphold
07.01.216
lek
21,8 m²  / (10 m²)

Undersøkelse og behandling
08.03.011
15,1 m²  / (16 m²)

Lager
08.01.193
leiringsutstyr
30,8 m²

Overnatting
13.02.007
personal
9,7 m²  / (9 m²)

Korridor
80.03.025
85,1 m²

IA
99.99.160
2,1 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.053
2,2 m²  / (2 m²)

Tekjøkken, pasient
07.01.220
8,2 m²  / (5 m²)

WC
07.01.182
1,5 m²  / (2 m²)

Vognoppstilling
13.15.002
forsyning sterilt gods
16,6 m²  / (30 m²)

Vognoppstilling
13.15.005
forsyning sterilt gods
16,8 m²  / (20 m²)

Sjakt
93.03.353
VVS
5,7 m²

Sjakt
93.03.304
VVS
2,4 m²

Sjakt
93.03.753
VVS
3,1 m²

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.036
3,5 m²  / (3 m²)

Oppstillingsplass
08.01.100
seng
2,7 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.125
utstyr
3,4 m²  / (2 m²)

IA
99.99.137
4,7 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.005
1,4 m²

IA
99.99.108
2,4 m²  / (0 m²)
IA
99.99.082
2,4 m²  / (0 m²)

IA
99.99.114
2,2 m²  / (0 m²)

IA
99.99.112
4,8 m²  / (0 m²)

Nisje
80.06.428
sitte
1,7 m²

Korridor
80.03.250
79,9 m²

Oppstilling senger
80.07.202
14,4 m²

Korridor
80.03.300
24,7 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.031
1,4 m²

Renhold
08.01.192
7,4 m²  / (4 m²)

Kontor
07.01.162
2 personer
9,2 m²  / (12 m²)

Lager
07.01.124
rent, lite
1,3 m²  / (2 m²)

Nisje
80.06.421
sitte
3,0 m²

Oppstillingsplass
07.02.008
akuttutstyr
1,0 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.340
25,7 m²

Omkledning
08.03.012
1,7 m²  / (2 m²)

Omkledning
08.03.013
1,5 m²  / (2 m²)

Overnatting
13.02.006
personal
10,5 m²  / (9 m²)

IA
99.99.015
1,9 m²

IA
99.99.006
8,4 m²

Forrom
13.15.010
forsyning sterilt gods
11,1 m²

Lagerautomat
80.07.216
6,0 m²

Avfall
13.10.057
miljøstasjon
20,2 m²

Lager
08.01.188
forbruksvarer
12,1 m²  / (15 m²)

Grupperom
14.02.024
9,6 m²  / (10 m²)

Overvåkingsplass
08.02.093
4 plasser
49,4 m²  / (50 m²)

Korridor
80.03.326
14,5 m²

IA
99.99.003
2,9 m²

Sengerom
07.01.048
intensiv
26,5 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.044
intensiv
26,0 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.032
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.030
intensiv
26,8 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.020
intensiv
26,5 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.018
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Sjakt
93.03.716
VVS
14,6 m²  / (0 m²)

Bad
08.02.047
12,4 m²  / (10 m²)

Lager
07.01.129
rent
19,2 m²  / (15 m²)
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etasje 03



Oversiktstegning medvirkningsmøte F3

Rom som er behandlet i medvirkning tidligere og avklaret

Rom som har vært behandlet tidligere og som behandles 
videre eller ønskes endelig avklaring og bekreftelse på

Rom som ikke tidligere har vært behandlet

Avfall
13.10.017
miljøstasjon
10,3 m²  / (10 m²)

UF-EL
94.02.017
6,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.016
8,4 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.015
6,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.013
8,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.014
7,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.012
7,9 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.645
VVS
21,1 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.644
VVS
14,6 m²  / (0 m²)

Desinfeksjon
07.01.096
8,7 m²  / (8 m²)

Isolat
07.01.049
luftsmitte intensiv
25,0 m²  / (25 m²)

Isolat
07.01.051
luftsmitte intensiv
25,0 m²  / (25 m²)

Isolat
07.01.052
luftsmitte intensiv
24,8 m²  / (25 m²)

Sluse
07.01.061
luftsmitte
5,2 m²  / (5 m²)

Sluse
07.01.062
luftsmitte
5,5 m²  / (5 m²)

Sluse
07.01.064
luftsmitte
5,5 m²  / (5 m²)

Heis 02
80.05.029
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Heis 09
80.05.030
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Heis 11
80.05.037
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 15
80.05.036
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.638
VVS
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 14
80.05.026
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 13
80.05.025
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.024
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 03
80.05.034
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Heis 07
80.05.028
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 08
80.05.027
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.023
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 05
80.05.033
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 06
80.05.032
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 04
80.05.031
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.022
19,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.021
19,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.655
VVS
7,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.020
17,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.656
VVS
4,7 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.019
17,6 m²  / (0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.046
1 plass
15,2 m²  / (15 m²)

Forberedelse
08.01.038
steril oppdekning
19,0 m²  / (20 m²)

Pause
08.01.140
stort
36,6 m²  / (40 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.052
1,6 m²  / (2 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.054
2,1 m²  / (2 m²)

Pause
07.01.147
39,0 m²  / (40 m²)

Sengerom
07.01.023
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.007
intensiv
29,5 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.013
intensiv
26,5 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.028
intensiv
25,5 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.035
intensiv
31,6 m²  / (25 m²)

MTU/IKT
08.01.068
1,9 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
08.01.069
2,0 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
08.01.072
2,1 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
08.01.074
4,0 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
08.01.075
1,9 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
08.01.076
1,9 m²  / (2 m²)

WC
08.01.147
5,1 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.640
VVS
6,3 m²  / (0 m²)

Avfall
13.10.047
miljøstasjon
9,8 m²  / (10 m²)

Sjakt
93.03.635
VVS
6,0 m²  / (0 m²)

MTU/IKT
08.01.077
1,9 m²  / (2 m²)

Sengerom
07.01.037
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.007
1,5 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.008
1,4 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.009
1,4 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.012
1,7 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.017
1,8 m²  / (0 m²)

Laboratorium
07.01.191
CT
45,5 m²  / (46 m²)

Manøverrom
07.01.192
3 plasser
23,7 m²  / (18 m²)

Sluse
07.01.066
luftsmitte
5,2 m²  / (5 m²)

Sengerom
07.01.045
intensiv
26,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.043
intensiv
26,4 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.046
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.041
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.039
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.009
intensiv
25,4 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.038
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Heis 10
80.05.056
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Garderobe
08.01.156
personal
6,1 m²  / (15 m²)

Kontor
08.01.133
2 personer
12,1 m²  / (12 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.089
1,3 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.087
2,3 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.106
1,5 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.086
1,4 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.108
1,7 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.025
17,6 m²  / (0 m²)

Isolat
07.01.055
luftsmitte intensiv
24,2 m²  / (25 m²)

Lager
07.01.127
rent
14,5 m²  / (15 m²)

Trapperom
80.04.027
17,6 m²  / (0 m²)

MTU/IKT
08.01.071
1,9 m²  / (2 m²)

Arbeidsstasjon
08.01.159
kommandosentral
14,1 m²  / (12 m²)

Diktering
08.01.138
2,9 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.119
1,7 m²  / (0 m²)

WC
08.01.153
2,0 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.122
1,4 m²  / (0 m²)

Sengerom
07.01.004
intensiv
28,4 m²  / (25 m²)

WC
07.01.172
HC
1,5 m²  / (5 m²)

Sluse
80.03.157
12,2 m²  / (0 m²)

Sluse
80.03.171
34,8 m²  / (0 m²)

Verksted
13.03.028
medisinsk teknologi
37,7 m²  / (45 m²)

Laboratorium
10.03.014
PNA nisje
3,9 m²  / (3 m²)

Korridor
80.06.089
41,8 m²  / (0 m²)

Sengerom
07.01.031
intensiv
31,2 m²  / (25 m²)

Lager
07.01.122
rent, lite
1,8 m²  / (2 m²)

WC
08.01.145
1,9 m²  / (2 m²)

Rørpost
80.07.128
1,5 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.129
1,5 m²  / (0 m²)

Teknikk
07.01.193
CT
10,2 m²  / (8 m²)

Oppstillingsplass
80.07.005
agv
25,1 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.006
agv
26,3 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.018
61,8 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.019
27,2 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.023
61,8 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.024
27,2 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.021
41,3 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.016
94,2 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.014
17,0 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.081
19,3 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.020
6,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.895
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.603
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.639
VVS
4,0 m²  / (0 m²)

Sengeautomat
80.07.069
17,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.024
VVS
21,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.583
VVS
16,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.646
VVS
1,4 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.636
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.634
VVS
17,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.912
VVS
14,4 m²  / (0 m²)

Heis 01
80.05.316
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Heis 12
80.05.336
person
7,8 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.092
11,0 m²  / (0 m²)

MTU/IKT
08.01.073
2,0 m²  / (2 m²)

Lager
08.02.088
utstyr
14,3 m²  / (15 m²)

Opphold
07.01.137
pårørende
12,4 m²  / (10 m²)

Korridor
80.06.149
75,5 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.172
61,9 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.113
43,0 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.173
24,1 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.084
24,9 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.175
24,3 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.047
44,7 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.044
61,1 m²  / (0 m²)

Legemidler
08.01.179
3,9 m²  / (4 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.010
23,1 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.101
1,8 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.728
VVS
17,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.729
VVS
5,0 m²  / (0 m²)

Renhold
13.07.022
4,5 m²  / (4 m²)

Renhold
13.07.024
4,1 m²  / (4 m²)

Lager
07.01.188
utstyr
3,9 m²  / (5 m²)

Sjakt
93.03.143
VVS
9,3 m²  / (0 m²)

WC/dusj
08.01.151
3,2 m²  / (5 m²)

Samtale
07.01.139
12,5 m²  / (12 m²)

Nedkastsjakt
93.07.002
3,0 m²  / (0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.003
3,1 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.589
VVS
13,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.578
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Sengerom
07.01.034
intensiv
30,2 m²  / (25 m²)

WC
07.01.167
HC
4,6 m²  / (5 m²)

Lager
07.01.133
utstyr
16,6 m²  / (20 m²)

WC
07.01.180
4,5 m²  / (2 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.203
indre sone
20,1 m²  / (22 m²)

Grupperom
14.02.026
9,6 m²  / (10 m²)

Sjakt
93.03.725
VVS
5,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.760
VVS
5,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.754
VVS
1,5 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.170
2,1 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.177
2,6 m²  / (0 m²)

WC
07.01.177
4,9 m²  / (2 m²)

UF-EL
94.02.135
6,0 m²  / (0 m²)

Sluse
80.06.119
heis
20,1 m²  / (0 m²)

Arbeidsrom
07.01.107
tverrfaglig stort
20,0 m²  / (24 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.201
ytre sone
8,4 m²  / (6 m²)

Møte
08.01.186
stort
29,7 m²  / (40 m²)

Korridor
80.06.079
37,8 m²  / (0 m²)

Kontor
08.01.134
2 personer
19,5 m²  / (12 m²)

Lager
08.01.086
utstyr
26,3 m²  / (25 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.052
1,6 m²  / (0 m²)

WC
07.01.169
HC
6,3 m²  / (5 m²)

Forberedelse
08.01.045
anestesi
25,1 m²  / (20 m²)

WC
07.01.168
HC
4,9 m²  / (5 m²)

WC/dusj
08.01.148
1,8 m²  / (5 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.090
3,7 m²

Heis 19
80.05.274
seng og person
9,7 m²

Heis 18
80.05.070
seng og person
9,7 m²

Korridor
80.06.155
24,7 m²

Sluse brann
80.03.284
97,0 m²

Arbeidsrom
08.02.059
tverrfaglig
17,8 m²  / (18 m²)

Lager
08.02.064
rent
14,6 m²  / (15 m²)

Desinfeksjon
08.02.085
8,8 m²  / (8 m²)

Ekspedisjon
08.02.060
12,7 m²  / (12 m²)

Samtale
08.02.062
12,7 m²  / (12 m²)

Kontor
08.02.051
2 personer
10,9 m²  / (12 m²)

Pause
08.02.061
24,0 m²  / (25 m²)

WC
08.02.072
1,8 m²  / (2 m²)

Overvåkingsplass
08.02.014
6 plasser
83,4 m²  / (75 m²)

Overvåkingsplass
08.02.001
4 plasser
46,9 m²  / (50 m²)

Overvåkingsplass
08.02.041
1 plass
16,9 m²  / (15 m²)

Korridor
80.06.349
33,8 m²

Korridor
80.06.342
58,7 m²

Overvåkingsplass
08.02.044
1 plass
15,3 m²  / (15 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.095
1,4 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.088
1,8 m²

Kontor
07.01.156
2 personer
10,7 m²  / (12 m²)

Kontor
07.01.157
2 personer
13,5 m²  / (12 m²)

Møte
07.01.150
stort
37,8 m²  / (40 m²)

Pause
07.01.144
37,3 m²  / (40 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.104
indre sone
19,6 m²  / (22 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.202
ytre sone
7,8 m²  / (6 m²)

Desinfeksjon
07.01.098
11,6 m²  / (8 m²)

Lager
07.01.094
forbruksvarer
17,6 m²  / (15 m²)

Arbeidsrom
07.01.106
tverrfaglig stort
23,2 m²  / (24 m²)

Arbeidsrom
07.01.108
tverrfaglig stort
23,3 m²  / (24 m²)

WC
07.01.178
2,8 m²  / (2 m²)

Kontor
07.01.152
2 personer
11,8 m²  / (12 m²)

Lager
07.01.093
forbruksvarer
10,8 m²  / (15 m²)

Sengerom
07.01.002
intensiv
25,5 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.012
intensiv
25,5 m²  / (25 m²)

Arbeidsrom
07.01.109
tverrfaglig stort
18,5 m²  / (24 m²)

Kontor
07.01.153
2 personer
14,9 m²  / (12 m²)

Kontor
07.01.154
2 personer
12,8 m²  / (12 m²)

Laboratorium
10.03.011
PNA
9,2 m²  / (6 m²)

Korridor
80.06.131
18,5 m²

Operasjon
08.01.001
hybrid
81,3 m²  / (80 m²)

Operasjon
08.01.004
hybrid
81,5 m²  / (80 m²)

Operasjon
08.01.005
hybrid
81,5 m²  / (80 m²)

Operasjon
08.01.003
hybrid
81,5 m²  / (80 m²)

Operasjon
08.01.002
hybrid
84,5 m²  / (80 m²)

Operasjon
08.01.006
hybrid
82,9 m²  / (80 m²)

Manøverrom
08.01.026
2 plasser
11,8 m²  / (12 m²)

Manøverrom
08.01.025
2 plasser
11,8 m²  / (12 m²)

Manøverrom
08.01.027
2 plasser
15,2 m²  / (12 m²)

Manøverrom
08.01.024
2 plasser
15,1 m²  / (12 m²)

Manøverrom
08.01.028
2 plasser
14,7 m²  / (12 m²)

Manøverrom
08.01.029
2 plasser
15,9 m²  / (12 m²)

Teknikk
08.01.031
hybrid
14,7 m²  / (8 m²)

Teknikk
08.01.030
hybrid
7,9 m²  / (8 m²)

Teknikk
08.01.034
hybrid
8,0 m²  / (8 m²)

Teknikk
08.01.032
hybrid
8,2 m²  / (8 m²)

Teknikk
08.01.035
hybrid
4,2 m²  / (8 m²)

Operasjon
08.01.163
56,0 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.022
54,1 m²  / (60 m²)

Forberedelse
08.01.037
steril oppdekning
19,0 m²  / (20 m²)

Operasjon
08.01.018
56,4 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.016
56,4 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.023
58,6 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.013
59,4 m²  / (60 m²)

Forberedelse
08.01.036
steril oppdekning
18,9 m²  / (20 m²)

Arbeidsrom
08.01.127
tverrfaglig
18,3 m²  / (18 m²)

Overvåkingsplass
08.02.010
6 plasser
68,7 m²  / (75 m²)

Farmasitun
11.01.021
arbeidsrom/lager
46,8 m²  / (30 m²)

Farmasitun
11.01.020
tilberedning
13,8 m²  / (30 m²)

Stillerom
07.01.211
5,0 m²  / (5 m²)

Stillerom
07.01.212
5,5 m²  / (5 m²)

Kontor
07.01.160
2 personer
13,8 m²  / (12 m²)

Teknikk
08.01.033
hybrid
4,2 m²  / (8 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.027
1,5 m²

Forberedelse
08.01.043
anestesi
24,3 m²  / (20 m²)

Korridor
80.06.327
98,8 m²

Korridor
80.06.332
57,7 m²

Korridor
80.06.330
19,7 m²

Sjakt
93.03.727
VVS
9,5 m²

Sjakt
93.03.770
VVS
13,6 m²

Sjakt
93.03.730
VVS
5,3 m²

Sjakt
93.03.726
VVS
4,3 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.109
1,4 m²

Legemidler
08.02.079
2,4 m²  / (4 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.057
2,1 m²  / (2 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.058
1,8 m²  / (2 m²)

Lager
08.01.093
sterilt
47,4 m²  / (50 m²)

MTU/IKT
08.01.061
1,9 m²  / (2 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.059
0,9 m²  / (2 m²)

Laboratorium
08.01.183
preparatrom
18,4 m²  / (10 m²)

MTU/IKT
08.01.080
2,0 m²  / (2 m²)

Lager
08.01.185
væske
5,3 m²  / (6 m²)

Korridor
80.06.352
72,2 m²

Korridor
80.06.336
99,5 m²

Sjakt
93.03.107
VVS
11,0 m²

Oppstillingsplass
08.01.103
seng
2,3 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.106
seng
2,1 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.101
seng
2,2 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.124
utstyr
2,3 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.259
VVS
5,3 m²

Sjakt
93.03.147
VVS
5,3 m²

Sjakt
93.03.906
VVS
6,5 m²

Bad
07.01.073
luftsmitte
4,9 m²  / (6 m²)

WC
08.01.152
HC
1,9 m²  / (5 m²)

WC
07.01.175
2,3 m²  / (2 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.050
2,2 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.107
seng
2,3 m²  / (2 m²)

Lager
08.01.095
væske
4,5 m²  / (6 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.041
1,5 m²

Lager
08.01.087
utstyr
21,0 m²  / (25 m²)

WC
16.01.296
1,9 m²  / (2 m²)

Stillerom
07.01.214
lite
2,8 m²  / (2 m²)

WC
08.02.073
1,8 m²  / (2 m²)

Lager
08.01.189
forbruksvarer
12,1 m²  / (15 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.061
1,5 m²

Lager
07.01.119
tøy
2,2 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.022
1,3 m²

Korridor
80.06.066
61,2 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.029
1,6 m²

Overnatting
13.02.009
personal
10,4 m²  / (9 m²)

Korridor
80.06.375
77,8 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.117
1,5 m²

WC
07.01.181
1,5 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.334
VVS
3,1 m²

Sjakt
93.03.338
VVS
16,0 m²

Vognoppstilling
13.15.001
forsyning sterilt gods
16,8 m²  / (20 m²) Vognoppstilling

13.15.003
forsyning sterilt gods
16,6 m²  / (20 m²)

Sjakt
93.03.052
VVS
6,6 m²

WC
13.02.163
personal
1,5 m²  / (2 m²)

Forrom
13.15.011
forsyning sterilt gods
11,1 m²

Sjakt
93.03.351
VVS
5,7 m²

Sjakt
93.03.303
VVS
2,4 m²

Sjakt
93.03.095
VVS
6,3 m²

Oppstillingsplass
08.01.123
utstyr
3,6 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.190
utstyr
3,5 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.109
seng
2,3 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.104
seng
2,3 m²  / (2 m²)

WC
13.02.166
personal
2,4 m²  / (2 m²)

WC
13.02.167
personal
2,3 m²  / (2 m²)

WC
13.02.168
personal
2,0 m²  / (2 m²)

WC
13.02.169
personal
1,9 m²  / (2 m²)WC
13.02.170
personal
1,9 m²  / (2 m²)

WC
13.02.171
personal
2,4 m²  / (2 m²)

Nisje
80.06.276
sitte
2,9 m²

Renhold
08.01.191
10,4 m²  / (4 m²)

Oppstilling senger
80.07.207
14,4 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.040
1,4 m²

Kontor
07.01.163
2 personer
12,8 m²  / (12 m²)

Lager
08.02.066
væske
2,8 m²  / (6 m²)

Tekjøkken, pasient
07.01.221
6,2 m²  / (5 m²)

Nisje
80.06.408
sitte
3,0 m²

Lager
07.01.121
rent, lite
1,3 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.215
70,3 m²

Nisje
80.06.419
sitte
3,9 m²

Oppstillingsplass
07.02.007
akuttutstyr
2,1 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
07.02.010
akuttutstyr
1,0 m²  / (2 m²)

Legemidler
07.01.219
6,6 m²  / (4 m²)

Korridor
80.06.218
41,7 m²

Legemidler
08.01.180
1,6 m²  / (4 m²)

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.034
3,3 m²  / (3 m²)

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.038
2,2 m²  / (3 m²)

Sjakt
93.03.359
VVS
7,2 m²

Diktering
08.01.137
2,0 m²  / (2 m²)

Overnatting
13.02.008
personal
9,8 m²  / (9 m²)

Lager
07.01.132
utstyr
8,7 m²  / (20 m²)

Lagerautomat
80.07.217
25,0 m²

IA
99.99.190
4,7 m²
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Hovedfunksjon

Ikke-medisinsk service

Intensiv

Kontorarbeidsplasser og møterom

Kommunikasjonsarealer

Laboratoriemedisin

Operasjon og postoperativ

Midlertidig

OUS, forskning og undervisning

Tekniske arealer VVS

Tekniske arealer El

Tekniske arealer IKT

UF-EL
94.02.027
8,4 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.026
6,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.024
8,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.030
7,8 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.021
6,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.712
VVS
9,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.713
VVS
19,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.716
VVS
14,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.717
VVS
14,6 m²  / (0 m²)

Heis 09
80.05.015
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Heis 10
80.05.014
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.017
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 06
80.05.022
person
7,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.016
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 14
80.05.012
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 13
80.05.013
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.015
19,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.014
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 05
80.05.020
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 03
80.05.019
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Heis 08
80.05.023
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 07
80.05.024
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.013
17,6 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.012
17,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.720
VVS
21,1 m²  / (0 m²)

Heis 12
80.05.018
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 04
80.05.016
seng
8,6 m²  / (0 m²)Trapperom

80.04.011
17,6 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.010
17,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.710
VVS
6,3 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.012
44,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.731
VVS
7,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.711
VVS
6,3 m²  / (0 m²)

Heis 11
80.05.256
person
7,8 m²  / (0 m²)

Sluse
80.06.013
12,5 m²  / (0 m²)

Sluse
80.03.161
23,4 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.004
agv
25,1 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.032
agv
26,3 m²  / (0 m²)

Heis 15
80.05.238
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Heis 01
80.05.126
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.015
17,0 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.016
23,4 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.017
19,3 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.013
61,3 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.108
27,2 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.109
61,0 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.110
27,2 m²  / (0 m²)

Sluse
80.03.159
Not Enclosed  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.160
42,3 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.028
6,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.498
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.121
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.702
VVS
4,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.722
VVS
6,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.718
VVS
4,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.706
VVS
21,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.025
7,0 m²  / (0 m²)

Sengeautomat
80.07.067
17,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.495
VVS
16,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.708
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.721
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Isolat
07.01.050
luftsmitte intensiv
24,5 m²  / (25 m²)

Sluse
07.01.065
luftsmitte
5,5 m²  / (5 m²)

Sluse
07.01.063
luftsmitte
5,5 m²  / (5 m²)

Isolat
07.01.054
luftsmitte intensiv
24,8 m²  / (25 m²)

Sluse
07.01.067
luftsmitte
5,2 m²  / (5 m²)Isolat

07.01.053
luftsmitte intensiv
25,0 m²  / (25 m²)

Sluse
07.01.068
luftsmitte
5,2 m²  / (5 m²)

Sengerom
07.01.025
intensiv
28,2 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.001
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.102
ytre sone
7,7 m²  / (6 m²)

Sengerom
07.01.015
intensiv
25,4 m²  / (25 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.076
1,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.911
VVS
14,4 m²  / (0 m²)

Opphold
07.01.138
pårørende
17,1 m²  / (20 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.074
1,4 m²  / (0 m²)

WC
08.02.074
1,8 m²  / (2 m²)

Overvåkingsplass
08.02.002
4 plasser
46,9 m²  / (50 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.113
1,4 m²  / (0 m²)

Verksted
13.03.029
medisinsk teknologi
37,7 m²  / (40 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.006
1,4 m²  / (0 m²)

MTU/IKT
08.01.081
4,0 m²  / (2 m²)

Arbeidsrom
08.01.128
tverrfaglig
18,3 m²  / (18 m²)

MTU/IKT
08.01.064
2,0 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.004
1,8 m²  / (0 m²)

Forberedelse
08.01.046
anestesi
16,5 m²  / (20 m²)

MTU/IKT
08.01.082
2,0 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.065
1,8 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.080
22,7 m²  / (0 m²)

Grupperom
14.02.024
9,6 m²  / (10 m²)

Rørpost
80.07.130
1,5 m²  / (0 m²)

Desinfeksjon
08.01.047
9,9 m²  / (10 m²)

Arbeidsstasjon
08.01.158
kommandosentral
18,3 m²  / (12 m²)

Heis 17
80.05.325
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Heis 02
80.05.314
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.043
1 plass
15,3 m²  / (15 m²)

Desinfeksjon
08.02.070
8,8 m²  / (8 m²)

Lager
08.02.065
utstyr
14,3 m²  / (15 m²)

Arbeidsrom
08.02.058
tverrfaglig
17,8 m²  / (18 m²)

Isolat
07.01.056
luftsmitte intensiv
25,0 m²  / (25 m²)

Desinfeksjon
07.01.097
8,7 m²  / (8 m²)

Lager
07.01.126
rent
14,5 m²  / (15 m²)

WC
08.02.075
1,8 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
08.01.066
1,9 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.102
1,9 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.099
1,4 m²  / (0 m²)

MTU/IKT
08.01.065
1,9 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
08.01.063
2,1 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.001
1,4 m²  / (0 m²)

MTU/IKT
08.01.062
1,9 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.123
2,0 m²  / (0 m²)

Sluse
80.03.032
12,2 m²  / (0 m²)

Lager
08.02.087
rent
14,6 m²  / (15 m²)

WC
08.01.144
2,0 m²  / (2 m²)

WC
08.01.146
5,1 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
08.01.078
4,0 m²  / (2 m²)

Kontor
08.01.135
2 personer
12,3 m²  / (12 m²)

Kontor
08.01.132
2 personer
12,3 m²  / (12 m²)

Diktering
08.01.139
2,5 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.165
110,5 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.164
70,3 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.166
44,1 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.163
24,1 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.162
67,3 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.160
45,3 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.159
25,0 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.157
96,0 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.169
18,6 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.170
61,1 m²  / (0 m²)

Laboratorium
10.03.026
PNA lite
3,9 m²  / (4 m²)

Laboratorium
10.03.025
PNA
9,2 m²  / (6 m²)

Ekspedisjon
08.02.086
11,0 m²  / (12 m²)

Samtale
08.02.090
7,9 m²  / (12 m²)

Samtale
07.01.140
12,4 m²  / (12 m²)

Sluse
80.03.129
51,4 m²  / (0 m²)

Avfall
13.10.024
miljøstasjon
10,3 m²  / (10 m²)

Legemidler
08.01.182
5,2 m²  / (4 m²)

Renhold
13.07.006
4,5 m²  / (4 m²)

Diktering
08.01.136
2,4 m²  / (2 m²)

Pause
08.02.089
25,1 m²  / (25 m²)

Korridor
80.06.194
24,7 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.020
2,0 m²  / (0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.033
3,0 m²  / (0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.034
3,1 m²  / (0 m²)

Avfall
13.10.013
miljøstasjon
9,8 m²  / (10 m²)

Sjakt
93.03.648
VVS
17,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.520
VVS
13,7 m²  / (0 m²)

Sengerom
07.01.195
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Pause
08.01.141
stort
42,4 m²  / (40 m²)

WC
07.01.171
HC
4,8 m²  / (5 m²)

WC
07.01.174
HC
4,5 m²  / (5 m²)

WC
07.01.183
1,5 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.219
63,0 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.011
1,4 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.171
2,1 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.176
2,3 m²  / (0 m²)

WC
07.01.176
1,9 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.030
1,9 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.059
110,2 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.134
6,0 m²  / (0 m²)

WC/dusj
08.01.150
3,2 m²  / (5 m²)

Sluse
80.06.129
heis
20,1 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.079
1,4 m²  / (0 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.103
indre sone
20,2 m²  / (22 m²)

Forberedelse
08.01.044
anestesi
35,7 m²  / (20 m²)

Kontor
08.02.052
2 personer
11,5 m²  / (12 m²)

MTU/IKT
08.01.164
1,9 m²  / (2 m²)

WC
07.01.173
HC
6,3 m²  / (5 m²)

WC
07.01.185
4,9 m²  / (2 m²)

Garderobe
08.01.154
personal
6,1 m²  / (15 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.083
3,7 m²

Heis 19
80.05.270
seng og person
9,7 m²

Heis 18
80.05.062
seng og person
9,7 m²

Korridor
80.06.343
24,6 m²

Korridor
80.06.344
58,7 m²

Korridor
80.06.341
43,8 m²

Sjakt
93.03.281
VVS
6,6 m²

Sjakt
93.03.279
VVS
6,2 m²

Sjakt
93.03.099
VVS
16,0 m²

Overvåkingsplass
08.02.045
1 plass
17,0 m²  / (15 m²)

Overvåkingsplass
08.02.007
6 plasser
83,4 m²  / (75 m²)

Korridor
80.06.334
37,6 m²

MTU/IKT
08.01.079
2,1 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
08.01.067
2,0 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.071
2,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.085
2,1 m²

Pause
07.01.145
37,3 m²  / (40 m²)

Sengerom
07.01.010
intensiv
31,2 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.011
intensiv
30,2 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.016
intensiv
29,5 m²  / (25 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.101
ytre sone
7,9 m²  / (6 m²)

Sengerom
07.01.017
intensiv
27,2 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.194
intensiv
27,2 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.018
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.019
intensiv
26,5 m²  / (25 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.204
indre sone
20,2 m²  / (22 m²)

Sengerom
07.01.020
intensiv
26,5 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.030
intensiv
26,8 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.032
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.044
intensiv
26,0 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.048
intensiv
26,5 m²  / (25 m²)

Møte
07.01.149
stort
37,8 m²  / (40 m²)

Arbeidsrom
07.01.110
tverrfaglig stort
20,0 m²  / (24 m²)

Kontor
07.01.155
2 personer
11,1 m²  / (12 m²)

Kontor
07.01.158
2 personer
13,5 m²  / (12 m²)

Kontor
07.01.159
2 personer
11,6 m²  / (12 m²)

Lager
07.01.129
rent
19,2 m²  / (15 m²)

Desinfeksjon
07.01.099
11,3 m²  / (8 m²)

Lager
07.01.091
forbruksvarer
16,8 m²  / (15 m²)

Arbeidsrom
07.01.112
tverrfaglig stort
21,3 m²  / (24 m²)

Lager
07.01.131
utstyr
16,6 m²  / (20 m²)

Sengerom
07.01.006
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.008
intensiv
26,4 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.014
intensiv
26,4 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.021
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.022
intensiv
25,4 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.026
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.024
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.036
intensiv
25,4 m²  / (25 m²)

Arbeidsrom
07.01.111
tverrfaglig stort
22,5 m²  / (24 m²)

Pause
07.01.146
40,6 m²  / (40 m²)

Sengerom
07.01.196
intensiv
25,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.197
intensiv
25,5 m²  / (25 m²)

Renhold
13.07.026
4,1 m²  / (4 m²)

Lager
07.01.186
utstyr
3,7 m²  / (5 m²)WC

07.01.179
2,9 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.023
1,3 m²

Lager
07.01.189
utstyr
8,7 m²  / (5 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.025
1,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.010
1,6 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.013
2,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.014
1,3 m²

Arbeidsrom
07.01.113
tverrfaglig stort
23,3 m²  / (24 m²)

Lager
07.01.092
forbruksvarer
14,9 m²  / (15 m²)

Møte
08.01.142
stort
29,7 m²  / (40 m²)

Operasjon
08.01.012
55,9 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.011
59,9 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.007
55,9 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.008
59,9 m²  / (60 m²)

Forberedelse
08.01.039
steril oppdekning
31,8 m²  / (20 m²)

Operasjon
08.01.021
61,4 m²  / (60 m²)

Behandling
08.01.177
asfyksi
42,8 m²  / (20 m²)

Operasjon
08.01.019
61,6 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.009
62,1 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.010
62,0 m²  / (60 m²)

Sengerom
07.01.040
intensiv
25,8 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.042
intensiv
25,9 m²  / (25 m²)

Venteplass
08.03.001
11,7 m²  / (15 m²)

Kontor
07.01.151
2 personer
14,9 m²  / (12 m²)

Stillerom
07.01.209
4,9 m²  / (5 m²)

Stillerom
07.01.210
5,1 m²  / (5 m²)

Stillerom
07.01.213
lite
2,8 m²  / (2 m²)

Kontor
07.01.161
2 personer
12,1 m²  / (12 m²)

Operasjon
08.01.014
58,7 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.015
61,8 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.017
62,1 m²  / (60 m²)

Forberedelse
08.01.187
steril oppdekning
17,1 m²  / (20 m²)

Garderobe
08.03.002
pasienter
6,7 m²  / (11 m²)

Venteplass
08.03.003
29,5 m²  / (15 m²)

WC
08.03.006
HC
5,2 m²  / (5 m²)

WC
08.03.004
3,9 m²  / (2 m²)

Lager
08.03.010
pasienteiendeler
2,5 m²  / (4 m²)

Arbeidsstasjon
08.03.009
ytre sone
6,0 m²  / (12 m²)

Arbeidsrom
08.01.126
tverrfaglig
31,9 m²  / (18 m²)

Arbeidsrom
08.01.129
tverrfaglig
19,0 m²  / (18 m²)

WC
08.03.005
1,9 m²  / (2 m²)

Legemidler
08.02.080
2,4 m²  / (4 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.104
1,2 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.082
1,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.110
1,4 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.081
1,5 m²

Korridor
80.06.329
19,7 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.078
2,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.077
2,1 m²

Lager
08.01.085
utstyr
16,8 m²  / (25 m²)

Operasjon
08.01.020
62,1 m²  / (60 m²)

MTU/IKT
08.01.083
1,9 m²  / (2 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.055
2,5 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.075
1,7 m²

Laboratorium
08.01.084
preparatrom
13,9 m²  / (10 m²)

Korridor
80.06.333
117,7 m²

Oppstillingsplass
08.01.108
seng
1,8 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.111
seng
1,8 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.110
seng
2,2 m²  / (2 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.051
2,2 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.105
seng
2,7 m²  / (2 m²)

Lager
08.01.088
utstyr
26,3 m²  / (25 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.060
2,3 m²  / (2 m²)

Lager
08.01.096
væske
4,8 m²  / (6 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.114
1,3 m²

Sjakt
93.03.447
VVS
5,3 m²

Sjakt
93.03.549
VVS
5,3 m²

Korridor
80.06.358
24,5 m²

Sjakt
93.03.417
VVS
6,5 m²

Lager
08.01.094
sterilt
47,4 m²  / (50 m²)

WC/dusj
08.01.149
1,8 m²  / (5 m²)

WC
07.01.166
HC
1,9 m²  / (5 m²)

WC
07.01.184
2,3 m²  / (2 m²)

Legemidler
08.01.178
3,9 m²  / (4 m²)

Lager
08.01.184
væske
2,8 m²  / (6 m²)

Overvåkingsplass
08.02.042
1 plass
15,2 m²  / (15 m²)

Overvåkingsplass
08.02.006
6 plasser
69,0 m²  / (75 m²)

WC
16.01.319
2,1 m²  / (2 m²)

WC
16.01.318
2,1 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.042
1,9 m²

IA
99.99.012
2,6 m²

Lager
08.01.188
forbruksvarer
12,1 m²  / (15 m²)

Oppstillingsplass
08.01.102
seng
2,7 m²  / (2 m²)

Opphold
07.01.216
lek
21,8 m²  / (10 m²)

Undersøkelse og behandling
08.03.011
15,1 m²  / (16 m²)

WC
08.02.091
HC
6,4 m²  / (5 m²)

Bad
08.02.047
12,4 m²  / (10 m²)

Lager
08.01.193
leiringsutstyr
30,8 m²

Overnatting
13.02.007
personal
9,7 m²  / (9 m²)

Korridor
80.03.025
85,1 m²

IA
99.99.160
2,1 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.053
2,2 m²  / (2 m²)

Tekjøkken, pasient
07.01.220
8,2 m²  / (5 m²)

WC
07.01.182
1,5 m²  / (2 m²)

Vognoppstilling
13.15.002
forsyning sterilt gods
16,6 m²  / (30 m²)

Vognoppstilling
13.15.005
forsyning sterilt gods
16,8 m²  / (20 m²)

Sjakt
93.03.353
VVS
5,7 m²

Sjakt
93.03.304
VVS
2,4 m²

Sjakt
93.03.753
VVS
3,1 m²

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.036
3,5 m²  / (3 m²)

Oppstillingsplass
08.01.100
seng
2,7 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.125
utstyr
3,4 m²  / (2 m²)

IA
99.99.137
4,7 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.005
1,4 m²

IA
99.99.108
2,4 m²  / (0 m²)
IA
99.99.082
2,4 m²  / (0 m²)

IA
99.99.114
2,2 m²  / (0 m²)

IA
99.99.112
4,8 m²  / (0 m²)

Nisje
80.06.428
sitte
1,7 m²

Korridor
80.03.250
79,9 m²

Oppstilling senger
80.07.202
14,4 m²

Korridor
80.03.300
24,7 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.031
1,4 m²

Renhold
08.01.192
7,4 m²  / (4 m²)

Kontor
07.01.162
2 personer
9,2 m²  / (12 m²)

Korridor
80.06.394
60,7 m²

Nisje
80.06.421
sitte
3,0 m²

Nisje
80.06.409
sitte
3,8 m²

Legemidler
07.01.218
6,6 m²  / (4 m²)

Oppstillingsplass
07.02.009
akuttutstyr
2,0 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
07.02.008
akuttutstyr
1,0 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.340
25,7 m²

Sjakt
93.03.068
VVS
3,1 m²

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.037
1,9 m²  / (3 m²)

Sjakt
93.03.360
VVS
7,1 m²

Omkledning
08.03.012
1,7 m²  / (2 m²)

Omkledning
08.03.013
1,5 m²  / (2 m²)

Overnatting
13.02.006
personal
10,5 m²  / (9 m²)

IA
99.99.015
1,9 m²

Lager, rent
08.01.195
9,9 m²  / (10 m²)

450
0

450
0

Ferdighetsrom
14.02.035
simulering
(35 m²) /  36,1 m²

IA
99.99.006 8,4 m²

Avfall
13.10.057
miljøstasjon 20,2 m²

Lagerautomat
80.07.216
6,0 m²
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Funksjoner etasje 03



Hovedfunksjon

Apotek

Ikke-medisinsk service

Intensiv

Kontorarbeidsplasser og møterom

Kommunikasjonsarealer

Laboratoriemedisin

Operasjon og postoperativ

Midlertidig

OUS, forskning og undervisning

Tekniske arealer VVS

Tekniske arealer El

Tekniske arealer IKT

Avfall
13.10.017
miljøstasjon
10,3 m²  / (10 m²)

UF-EL
94.02.017
6,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.016
8,4 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.015
6,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.013
8,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.014
7,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.012
7,9 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.645
VVS
21,1 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.644
VVS
14,6 m²  / (0 m²)

Desinfeksjon
07.01.096
8,7 m²  / (8 m²)

Isolat
07.01.049
luftsmitte intensiv
25,0 m²  / (25 m²)

Isolat
07.01.051
luftsmitte intensiv
25,0 m²  / (25 m²)

Isolat
07.01.052
luftsmitte intensiv
24,8 m²  / (25 m²)

Sluse
07.01.061
luftsmitte
5,2 m²  / (5 m²)

Sluse
07.01.062
luftsmitte
5,5 m²  / (5 m²)

Sluse
07.01.064
luftsmitte
5,5 m²  / (5 m²)

Sjakt
93.03.643
VVS
14,6 m²  / (0 m²)

Heis 02
80.05.029
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Heis 09
80.05.030
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Heis 11
80.05.037
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 15
80.05.036
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.638
VVS
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 14
80.05.026
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 13
80.05.025
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.024
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 03
80.05.034
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Heis 07
80.05.028
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 08
80.05.027
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.023
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 05
80.05.033
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 06
80.05.032
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 04
80.05.031
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.022
19,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.021
19,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.655
VVS
7,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.020
17,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.656
VVS
4,7 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.019
17,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.657
VVS
6,3 m²  / (0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.046
1 plass
15,2 m²  / (15 m²)

Forberedelse
08.01.038
steril oppdekning
19,0 m²  / (20 m²)

Pause
08.01.140
stort
36,6 m²  / (40 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.052
1,6 m²  / (2 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.054
2,1 m²  / (2 m²)

Pause
07.01.147
39,0 m²  / (40 m²)

Sengerom
07.01.023
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.007
intensiv
29,5 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.013
intensiv
26,5 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.028
intensiv
25,5 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.035
intensiv
31,6 m²  / (25 m²)

MTU/IKT
08.01.068
1,9 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
08.01.069
2,0 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
08.01.072
2,1 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
08.01.074
4,0 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
08.01.075
1,9 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
08.01.076
1,9 m²  / (2 m²)

WC
08.01.147
5,1 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.640
VVS
6,3 m²  / (0 m²)

Avfall
13.10.047
miljøstasjon
9,8 m²  / (10 m²)

Sjakt
93.03.635
VVS
6,0 m²  / (0 m²)

MTU/IKT
08.01.077
1,9 m²  / (2 m²)

Sengerom
07.01.037
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.007
1,5 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.008
1,4 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.009
1,4 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.012
1,7 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.017
1,8 m²  / (0 m²)

Manøverrom
07.01.192
3 plasser
23,7 m²  / (18 m²)

Sluse
07.01.066
luftsmitte
5,2 m²  / (5 m²)

Sengerom
07.01.045
intensiv
26,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.043
intensiv
26,4 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.046
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.041
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.039
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.009
intensiv
25,4 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.038
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Heis 10
80.05.056
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Garderobe
08.01.156
personal
6,1 m²  / (15 m²)

Kontor
08.01.133
2 personer
12,1 m²  / (12 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.089
1,3 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.087
2,3 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.106
1,5 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.086
1,4 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.108
1,7 m²  / (0 m²)

Sluse
80.03.015
23,1 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.025
17,6 m²  / (0 m²)

Isolat
07.01.055
luftsmitte intensiv
24,2 m²  / (25 m²)

Lager
07.01.127
rent
14,5 m²  / (15 m²)

Trapperom
80.04.027
17,6 m²  / (0 m²)

MTU/IKT
08.01.071
1,9 m²  / (2 m²)

Arbeidsstasjon
08.01.159
kommandosentral
14,1 m²  / (12 m²)

Diktering
08.01.138
2,9 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.119
1,7 m²  / (0 m²)

WC
08.01.153
2,0 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.122
1,4 m²  / (0 m²)

Sengerom
07.01.004
intensiv
28,4 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.047
intensiv
26,5 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.003
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.005
intensiv
26,0 m²  / (25 m²)

WC
07.01.172
HC
1,5 m²  / (5 m²)

Sluse
80.03.157
12,2 m²  / (0 m²)

Sluse
80.03.171
34,8 m²  / (0 m²)

Verksted
13.03.028
medisinsk teknologi
37,7 m²  / (45 m²)

Laboratorium
10.03.014
PNA nisje
3,9 m²  / (3 m²)

Korridor
80.06.089
41,8 m²  / (0 m²)

Sengerom
07.01.031
intensiv
31,2 m²  / (25 m²)

WC
08.01.145
1,9 m²  / (2 m²)

Rørpost
80.07.128
1,5 m²  / (0 m²)

Teknikk
07.01.193
CT
10,2 m²  / (8 m²)

Oppstillingsplass
80.07.005
agv
25,1 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.006
agv
26,3 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.018
61,8 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.019
27,2 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.023
61,8 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.024
27,2 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.021
41,3 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.016
94,2 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.014
17,0 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.095
23,4 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.081
19,3 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.020
6,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.895
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.603
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.639
VVS
4,0 m²  / (0 m²)

Sengeautomat
80.07.069
17,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.024
VVS
21,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.583
VVS
16,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.646
VVS
1,4 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.636
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.634
VVS
17,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.912
VVS
14,4 m²  / (0 m²)

Heis 01
80.05.316
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Heis 12
80.05.336
person
7,8 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.092
11,0 m²  / (0 m²)

MTU/IKT
08.01.073
2,0 m²  / (2 m²)

Lager
08.02.088
utstyr
14,3 m²  / (15 m²)

Opphold
07.01.137
pårørende
12,4 m²  / (10 m²)

Korridor
80.06.149
75,5 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.172
61,9 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.113
43,0 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.173
24,1 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.104
48,4 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.084
24,9 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.175
24,3 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.047
44,7 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.044
61,1 m²  / (0 m²)

Legemidler
08.01.179
3,9 m²  / (4 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.010
23,1 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.101
1,8 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.728
VVS
17,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.729
VVS
5,0 m²  / (0 m²)

Renhold
13.07.022
4,5 m²  / (4 m²)

Renhold
13.07.024
4,1 m²  / (4 m²)

Lager
07.01.188
utstyr
3,9 m²  / (5 m²)

Sjakt
93.03.143
VVS
9,3 m²  / (0 m²)

WC/dusj
08.01.151
3,2 m²  / (5 m²)

Samtale
07.01.139
12,5 m²  / (12 m²)

Nedkastsjakt
93.07.002
3,0 m²  / (0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.003
3,1 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.589
VVS
13,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.578
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Sengerom
07.01.034
intensiv
30,2 m²  / (25 m²)

WC
07.01.167
HC
4,6 m²  / (5 m²)

Lager
07.01.133
utstyr
16,6 m²  / (20 m²)

WC
07.01.180
4,5 m²  / (2 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.203
indre sone
20,1 m²  / (22 m²)

Grupperom
14.02.026
9,6 m²  / (10 m²)

Sjakt
93.03.725
VVS
5,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.760
VVS
5,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.754
VVS
1,5 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.170
2,1 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.177
2,6 m²  / (0 m²)

WC
07.01.177
4,9 m²  / (2 m²)

UF-EL
94.02.135
6,0 m²  / (0 m²)

Sluse
80.06.119
heis
20,1 m²  / (0 m²)

Arbeidsrom
07.01.107
tverrfaglig stort
20,0 m²  / (24 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.201
ytre sone
8,4 m²  / (6 m²)

Møte
08.01.186
stort
29,7 m²  / (40 m²)

Korridor
80.06.079
37,8 m²  / (0 m²)

Kontor
08.01.134
2 personer
19,5 m²  / (12 m²)

Lager
08.01.086
utstyr
26,3 m²  / (25 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.052
1,6 m²  / (0 m²)

WC
07.01.169
HC
6,3 m²  / (5 m²)

Forberedelse
08.01.045
anestesi
25,1 m²  / (20 m²)

WC
07.01.168
HC
4,9 m²  / (5 m²)

WC/dusj
08.01.148
1,8 m²  / (5 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.090
3,7 m²

Heis 19
80.05.274
seng og person
9,7 m²

Heis 18
80.05.070
seng og person
9,7 m²

Korridor
80.06.155
24,7 m²

Sluse brann
80.03.284
97,0 m²

Arbeidsrom
08.02.059
tverrfaglig
17,8 m²  / (18 m²)

Lager
08.02.064
rent
14,6 m²  / (15 m²)

Desinfeksjon
08.02.085
8,8 m²  / (8 m²)

Bad
08.02.048
12,4 m²  / (10 m²)

Ekspedisjon
08.02.060
12,7 m²  / (12 m²)

Samtale
08.02.062
12,7 m²  / (12 m²)

Kontor
08.02.051
2 personer
10,9 m²  / (12 m²)

Pause
08.02.061
24,0 m²  / (25 m²)

WC
08.02.072
1,8 m²  / (2 m²)

Overvåkingsplass
08.02.014
6 plasser
83,4 m²  / (75 m²)

Overvåkingsplass
08.02.001
4 plasser
46,9 m²  / (50 m²)

Overvåkingsplass
08.02.041
1 plass
16,9 m²  / (15 m²)

Korridor
80.06.349
33,8 m²

Korridor
80.06.342
58,7 m²

Overvåkingsplass
08.02.044
1 plass
15,3 m²  / (15 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.095
1,4 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.088
1,8 m²

Kontor
07.01.156
2 personer
10,7 m²  / (12 m²)

Kontor
07.01.157
2 personer
13,5 m²  / (12 m²)

Møte
07.01.150
stort
37,8 m²  / (40 m²)

Pause
07.01.144
37,3 m²  / (40 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.104
indre sone
19,6 m²  / (22 m²)

Sengerom
07.01.027
intensiv
26,5 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.029
intensiv
26,5 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.033
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.202
ytre sone
7,8 m²  / (6 m²)

Desinfeksjon
07.01.098
11,6 m²  / (8 m²)

Lager
07.01.128
rent
20,3 m²  / (15 m²)

Lager
07.01.094
forbruksvarer
17,6 m²  / (15 m²)

Arbeidsrom
07.01.106
tverrfaglig stort
23,2 m²  / (24 m²)

Arbeidsrom
07.01.108
tverrfaglig stort
23,3 m²  / (24 m²)

WC
07.01.178
2,8 m²  / (2 m²)

Kontor
07.01.152
2 personer
11,8 m²  / (12 m²)

Lager
07.01.093
forbruksvarer
10,8 m²  / (15 m²)

Sengerom
07.01.002
intensiv
25,5 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.012
intensiv
25,5 m²  / (25 m²)

Arbeidsrom
07.01.109
tverrfaglig stort
18,5 m²  / (24 m²)

Kontor
07.01.153
2 personer
14,9 m²  / (12 m²)

Kontor
07.01.154
2 personer
12,8 m²  / (12 m²)

Laboratorium
10.03.011
PNA
9,2 m²  / (6 m²)

Korridor
80.06.131
18,5 m²

Operasjon
08.01.001
hybrid
81,3 m²  / (80 m²)

Operasjon
08.01.004
hybrid
81,5 m²  / (80 m²)

Operasjon
08.01.005
hybrid
81,5 m²  / (80 m²)

Operasjon
08.01.003
hybrid
81,5 m²  / (80 m²)

Operasjon
08.01.002
hybrid
84,5 m²  / (80 m²)

Operasjon
08.01.006
hybrid
82,9 m²  / (80 m²)

Manøverrom
08.01.026
2 plasser
11,8 m²  / (12 m²)

Manøverrom
08.01.025
2 plasser
11,8 m²  / (12 m²)

Manøverrom
08.01.027
2 plasser
15,2 m²  / (12 m²)

Manøverrom
08.01.024
2 plasser
15,1 m²  / (12 m²)

Manøverrom
08.01.028
2 plasser
14,7 m²  / (12 m²)

Manøverrom
08.01.029
2 plasser
15,9 m²  / (12 m²)

Teknikk
08.01.031
hybrid
14,7 m²  / (8 m²)

Teknikk
08.01.030
hybrid
7,9 m²  / (8 m²)

Teknikk
08.01.034
hybrid
8,0 m²  / (8 m²)

Teknikk
08.01.032
hybrid
8,2 m²  / (8 m²)

Teknikk
08.01.035
hybrid
4,2 m²  / (8 m²)

Operasjon
08.01.163
56,0 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.022
54,1 m²  / (60 m²)

Forberedelse
08.01.037
steril oppdekning
19,0 m²  / (20 m²)

Operasjon
08.01.018
56,4 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.016
56,4 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.023
58,6 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.013
59,4 m²  / (60 m²)

Forberedelse
08.01.036
steril oppdekning
18,9 m²  / (20 m²)

Arbeidsrom
08.01.127
tverrfaglig
18,3 m²  / (18 m²)

Overvåkingsplass
08.02.010
6 plasser
68,7 m²  / (75 m²)

Farmasitun
11.01.021
arbeidsrom/lager
46,8 m²  / (30 m²)

Farmasitun
11.01.020
tilberedning
13,8 m²  / (30 m²)

Stillerom
07.01.211
5,0 m²  / (5 m²)

Stillerom
07.01.212
5,5 m²  / (5 m²)

Kontor
07.01.160
2 personer
13,8 m²  / (12 m²)

Teknikk
08.01.033
hybrid
4,2 m²  / (8 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.027
1,5 m²

Forberedelse
08.01.043
anestesi
24,3 m²  / (20 m²)

Korridor
80.06.327
98,8 m²

Korridor
80.06.332
57,7 m²

Korridor
80.06.330
19,7 m²

Sjakt
93.03.727
VVS
9,5 m²

Sjakt
93.03.770
VVS
13,6 m²

Sjakt
93.03.730
VVS
5,3 m²

Sjakt
93.03.726
VVS
4,3 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.109
1,4 m²

Legemidler
08.02.079
2,4 m²  / (4 m²)

WC
08.02.071
HC
6,4 m²  / (5 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.057
2,1 m²  / (2 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.058
1,8 m²  / (2 m²)

Lager
08.01.093
sterilt
47,4 m²  / (50 m²)

MTU/IKT
08.01.061
1,9 m²  / (2 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.059
0,9 m²  / (2 m²)

Laboratorium
08.01.183
preparatrom
18,4 m²  / (10 m²)

Desinfeksjon
08.01.048
9,9 m²  / (10 m²)

MTU/IKT
08.01.080
2,0 m²  / (2 m²)

Lager
08.01.185
væske
5,3 m²  / (6 m²)

Korridor
80.06.352
72,2 m²

Korridor
80.06.336
99,5 m²

Sjakt
93.03.107
VVS
11,0 m²

Oppstillingsplass
08.01.103
seng
2,3 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.106
seng
2,1 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.101
seng
2,2 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.124
utstyr
2,3 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.259
VVS
5,3 m²

Sjakt
93.03.147
VVS
5,3 m²

Sjakt
93.03.906
VVS
6,5 m²

Bad
07.01.073
luftsmitte
4,9 m²  / (6 m²)

WC
08.01.152
HC
1,9 m²  / (5 m²)

WC
07.01.175
2,3 m²  / (2 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.050
2,2 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.107
seng
2,3 m²  / (2 m²)

Lager
08.01.095
væske
4,5 m²  / (6 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.041
1,5 m²

Lager
08.01.087
utstyr
21,0 m²  / (25 m²)

WC
16.01.296
1,9 m²  / (2 m²)

Stillerom
07.01.214
lite
2,8 m²  / (2 m²)

WC
08.02.073
1,8 m²  / (2 m²)

Lager
08.01.189
forbruksvarer
12,1 m²  / (15 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.061
1,5 m²

Lager
07.01.119
tøy
2,2 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.022
1,3 m²

Korridor
80.06.066
61,2 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.029
1,6 m²

Overnatting
13.02.009
personal
10,4 m²  / (9 m²)

Korridor
80.06.375
77,8 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.117
1,5 m²

WC
07.01.181
1,5 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.334
VVS
3,1 m²

Sjakt
93.03.338
VVS
16,0 m²

Vognoppstilling
13.15.001
forsyning sterilt gods
16,8 m²  / (20 m²) Vognoppstilling

13.15.003
forsyning sterilt gods
16,6 m²  / (20 m²)

Sjakt
93.03.052
VVS
6,6 m²

WC
13.02.163
personal
1,5 m²  / (2 m²)

Forrom
13.15.011
forsyning sterilt gods
11,1 m²

Sjakt
93.03.351
VVS
5,7 m²

Sjakt
93.03.303
VVS
2,4 m²

Sjakt
93.03.095
VVS
6,3 m²

Oppstillingsplass
08.01.123
utstyr
3,6 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.190
utstyr
3,5 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.109
seng
2,3 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.104
seng
2,3 m²  / (2 m²)

WC
13.02.166
personal
2,4 m²  / (2 m²)

WC
13.02.167
personal
2,3 m²  / (2 m²)

WC
13.02.168
personal
2,0 m²  / (2 m²)

WC
13.02.169
personal
1,9 m²  / (2 m²)WC
13.02.170
personal
1,9 m²  / (2 m²)

WC
13.02.171
personal
2,4 m²  / (2 m²)

Nisje
80.06.276
sitte
2,9 m²

Renhold
08.01.191
10,4 m²  / (4 m²)

Oppstilling senger
80.07.207
14,4 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.040
1,4 m²

Kontor
07.01.163
2 personer
12,8 m²  / (12 m²)

Lager
08.02.066
væske
2,8 m²  / (6 m²)

Tekjøkken, pasient
07.01.221
6,2 m²  / (5 m²)

Nisje
80.06.408
sitte
3,0 m²

Korridor
80.06.215
70,3 m²

Nisje
80.06.419
sitte
3,9 m²

Oppstillingsplass
07.02.007
akuttutstyr
2,1 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
07.02.010
akuttutstyr
1,0 m²  / (2 m²)

Legemidler
07.01.219
6,6 m²  / (4 m²)

Korridor
80.06.218
41,7 m²

Legemidler
08.01.180
1,6 m²  / (4 m²)

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.034
3,3 m²  / (3 m²)

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.038
2,2 m²  / (3 m²)

IA
99.99.043
2,6 m²

Sjakt
93.03.359
VVS
7,2 m²

Diktering
08.01.137
2,0 m²  / (2 m²)

Overnatting
13.02.008
personal
9,8 m²  / (9 m²)

Lager
07.01.132
utstyr
8,7 m²  / (20 m²)

Lager, rent
08.01.194
9,9 m²  / (10 m²)

Avfall
13.10.056
miljøstasjon
20,2 m² 21
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Avdelinger

Personalfunksjoner Intensiv

Pasientfunksjoner Intensiv

Støttefunksjoner Intensiv

Personalfunksjoner Operasjon

Pasientfunksjoner Operasjon

Støttefunksjoner Operasjon

Laboratoriemedisin

Forskning og undervisning, OUS

Personalfunksjoner Ikke-medisinsk service

Støttefunksjoner Ikke-medisinsk service

Støttefunksjoner Kontor og møterom

Kommunikasjonsarealer

Teknikk

UF-EL
94.02.027
8,4 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.026
6,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.024
8,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.030
7,8 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.021
6,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.712
VVS
9,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.713
VVS
19,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.716
VVS
14,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.717
VVS
14,6 m²  / (0 m²)

Heis 09
80.05.015
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Heis 10
80.05.014
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.017
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 06
80.05.022
person
7,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.016
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 14
80.05.012
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 13
80.05.013
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.015
19,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.014
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 05
80.05.020
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 03
80.05.019
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Heis 08
80.05.023
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 07
80.05.024
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.013
17,6 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.012
17,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.720
VVS
21,1 m²  / (0 m²)

Heis 12
80.05.018
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 04
80.05.016
seng
8,6 m²  / (0 m²)Trapperom

80.04.011
17,6 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.010
17,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.710
VVS
6,3 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.012
44,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.731
VVS
7,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.711
VVS
6,3 m²  / (0 m²)

Heis 11
80.05.256
person
7,8 m²  / (0 m²)

Sluse
80.06.013
12,5 m²  / (0 m²)

Sluse
80.03.161
23,4 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.004
agv
25,1 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.032
agv
26,3 m²  / (0 m²)

Heis 15
80.05.238
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Heis 01
80.05.126
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.015
17,0 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.016
23,4 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.017
19,3 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.013
61,3 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.108
27,2 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.109
61,0 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.110
27,2 m²  / (0 m²)

Sluse
80.03.159
Not Enclosed  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.160
42,3 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.028
6,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.498
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.121
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.702
VVS
4,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.722
VVS
6,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.718
VVS
4,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.706
VVS
21,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.025
7,0 m²  / (0 m²)

Sengeautomat
80.07.067
17,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.495
VVS
16,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.708
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.721
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Isolat
07.01.050
luftsmitte intensiv
24,5 m²  / (25 m²)

Sluse
07.01.065
luftsmitte
5,5 m²  / (5 m²)

Sluse
07.01.063
luftsmitte
5,5 m²  / (5 m²)

Isolat
07.01.054
luftsmitte intensiv
24,8 m²  / (25 m²)

Sluse
07.01.067
luftsmitte
5,2 m²  / (5 m²)Isolat

07.01.053
luftsmitte intensiv
25,0 m²  / (25 m²)

Sluse
07.01.068
luftsmitte
5,2 m²  / (5 m²)

Sengerom
07.01.025
intensiv
28,2 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.001
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Lager
07.01.116
tøy
2,1 m²  / (2 m²) Arbeidsstasjon

07.01.102
ytre sone
7,7 m²  / (6 m²)

Sengerom
07.01.015
intensiv
25,4 m²  / (25 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.076
1,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.911
VVS
14,4 m²  / (0 m²)

Opphold
07.01.138
pårørende
17,1 m²  / (20 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.074
1,4 m²  / (0 m²)

WC
08.02.074
1,8 m²  / (2 m²)

Overvåkingsplass
08.02.002
4 plasser
46,9 m²  / (50 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.113
1,4 m²  / (0 m²)

Verksted
13.03.029
medisinsk teknologi
37,7 m²  / (40 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.006
1,4 m²  / (0 m²)

MTU/IKT
08.01.081
4,0 m²  / (2 m²)

Arbeidsrom
08.01.128
tverrfaglig
18,3 m²  / (18 m²)

MTU/IKT
08.01.064
2,0 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.004
1,8 m²  / (0 m²)

Forberedelse
08.01.046
anestesi
16,5 m²  / (20 m²)

MTU/IKT
08.01.082
2,0 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.065
1,8 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.080
22,7 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.130
1,5 m²  / (0 m²)

Desinfeksjon
08.01.047
9,9 m²  / (10 m²)

Arbeidsstasjon
08.01.158
kommandosentral
18,3 m²  / (12 m²)

Heis 17
80.05.325
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Heis 02
80.05.314
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.043
1 plass
15,3 m²  / (15 m²)

Desinfeksjon
08.02.070
8,8 m²  / (8 m²)

Lager
08.02.065
utstyr
14,3 m²  / (15 m²)

Arbeidsrom
08.02.058
tverrfaglig
17,8 m²  / (18 m²)

Isolat
07.01.056
luftsmitte intensiv
25,0 m²  / (25 m²)

Desinfeksjon
07.01.097
8,7 m²  / (8 m²)

Lager
07.01.126
rent
14,5 m²  / (15 m²)

WC
08.02.075
1,8 m²  / (2 m²)

Rørpost
80.07.132
1,5 m²  / (0 m²)

MTU/IKT
08.01.066
1,9 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.102
1,9 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.099
1,4 m²  / (0 m²)

MTU/IKT
08.01.065
1,9 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
08.01.063
2,1 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.001
1,4 m²  / (0 m²)

MTU/IKT
08.01.062
1,9 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.123
2,0 m²  / (0 m²)

Sluse
80.03.032
12,2 m²  / (0 m²)

Lager
08.02.087
rent
14,6 m²  / (15 m²)

WC
08.01.144
2,0 m²  / (2 m²)

WC
08.01.146
5,1 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
08.01.078
4,0 m²  / (2 m²)

Kontor
08.01.135
2 personer
12,3 m²  / (12 m²)

Kontor
08.01.132
2 personer
12,3 m²  / (12 m²)

Diktering
08.01.139
2,5 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.165
110,5 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.164
70,3 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.166
44,1 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.163
24,1 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.162
67,3 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.160
45,3 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.159
25,0 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.157
96,0 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.169
18,6 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.170
61,1 m²  / (0 m²)

Laboratorium
10.03.026
PNA lite
3,9 m²  / (4 m²)

Laboratorium
10.03.025
PNA
9,2 m²  / (6 m²)

Ekspedisjon
08.02.086
11,0 m²  / (12 m²)

Samtale
08.02.090
7,9 m²  / (12 m²)

Samtale
07.01.140
12,4 m²  / (12 m²)

Lager
08.02.068
rent, lite
2,4 m²  / (2 m²)

Lager
08.02.083
tøy
1,3 m²  / (2 m²)

Sluse
80.03.129
51,4 m²  / (0 m²)

Avfall
13.10.024
miljøstasjon
10,3 m²  / (10 m²)

Legemidler
08.01.182
5,2 m²  / (4 m²)

Renhold
13.07.006
4,5 m²  / (4 m²)

Diktering
08.01.136
2,4 m²  / (2 m²)

Pause
08.02.089
25,1 m²  / (25 m²)

Korridor
80.06.194
24,7 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.020
2,0 m²  / (0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.033
3,0 m²  / (0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.034
3,1 m²  / (0 m²)

Avfall
13.10.013
miljøstasjon
9,8 m²  / (10 m²)

Sjakt
93.03.648
VVS
17,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.520
VVS
13,7 m²  / (0 m²)

Sengerom
07.01.195
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Pause
08.01.141
stort
42,4 m²  / (40 m²)

WC
07.01.171
HC
4,8 m²  / (5 m²)

WC
07.01.174
HC
4,5 m²  / (5 m²)

WC
07.01.183
1,5 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.219
63,0 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.011
1,4 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.171
2,1 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.176
2,3 m²  / (0 m²)

WC
07.01.176
1,9 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.030
1,9 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.059
110,2 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.134
6,0 m²  / (0 m²)

WC/dusj
08.01.150
3,2 m²  / (5 m²)

Sluse
80.06.129
heis
20,1 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.079
1,4 m²  / (0 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.103
indre sone
20,2 m²  / (22 m²)

Forberedelse
08.01.044
anestesi
35,7 m²  / (20 m²)

Kontor
08.02.052
2 personer
11,5 m²  / (12 m²)

MTU/IKT
08.01.164
1,9 m²  / (2 m²)

WC
07.01.173
HC
6,3 m²  / (5 m²)

WC
07.01.185
4,9 m²  / (2 m²)

Garderobe
08.01.154
personal
6,1 m²  / (15 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.083
3,7 m²

Heis 19
80.05.270
seng og person
9,7 m²

Heis 18
80.05.062
seng og person
9,7 m²

Korridor
80.06.343
24,6 m²

Korridor
80.06.344
58,7 m²

Korridor
80.06.341
43,8 m²

Sjakt
93.03.281
VVS
6,6 m²

Sjakt
93.03.279
VVS
6,2 m²

Sjakt
93.03.099
VVS
16,0 m²

Overvåkingsplass
08.02.045
1 plass
17,0 m²  / (15 m²)

Overvåkingsplass
08.02.007
6 plasser
83,4 m²  / (75 m²)

Korridor
80.06.334
37,6 m²

MTU/IKT
08.01.079
2,1 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
08.01.067
2,0 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.071
2,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.085
2,1 m²

Pause
07.01.145
37,3 m²  / (40 m²)

Sengerom
07.01.010
intensiv
31,2 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.011
intensiv
30,2 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.016
intensiv
29,5 m²  / (25 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.101
ytre sone
7,9 m²  / (6 m²)

Sengerom
07.01.017
intensiv
27,2 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.194
intensiv
27,2 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.018
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.019
intensiv
26,5 m²  / (25 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.204
indre sone
20,2 m²  / (22 m²)

Sengerom
07.01.020
intensiv
26,5 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.030
intensiv
26,8 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.032
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.044
intensiv
26,0 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.048
intensiv
26,5 m²  / (25 m²)

Møte
07.01.149
stort
37,8 m²  / (40 m²)

Arbeidsrom
07.01.110
tverrfaglig stort
20,0 m²  / (24 m²)

Kontor
07.01.155
2 personer
11,1 m²  / (12 m²)

Kontor
07.01.158
2 personer
13,5 m²  / (12 m²)

Kontor
07.01.159
2 personer
11,6 m²  / (12 m²)

Lager
07.01.129
rent
19,2 m²  / (15 m²)

Desinfeksjon
07.01.099
11,3 m²  / (8 m²)

Lager
07.01.091
forbruksvarer
16,8 m²  / (15 m²)

Arbeidsrom
07.01.112
tverrfaglig stort
21,3 m²  / (24 m²)

Lager
07.01.131
utstyr
16,6 m²  / (20 m²)

Sengerom
07.01.006
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.008
intensiv
26,4 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.014
intensiv
26,4 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.021
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.022
intensiv
25,4 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.026
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.024
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.036
intensiv
25,4 m²  / (25 m²)

Arbeidsrom
07.01.111
tverrfaglig stort
22,5 m²  / (24 m²)

Pause
07.01.146
40,6 m²  / (40 m²)

Sengerom
07.01.196
intensiv
25,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.197
intensiv
25,5 m²  / (25 m²)

Renhold
13.07.026
4,1 m²  / (4 m²)

Lager
07.01.123
rent, lite
0,9 m²  / (2 m²)

Lager
07.01.186
utstyr
3,7 m²  / (5 m²)WC

07.01.179
2,9 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.023
1,3 m²

Lager
07.01.189
utstyr
8,7 m²  / (5 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.025
1,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.010
1,6 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.013
2,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.014
1,3 m²

Arbeidsrom
07.01.113
tverrfaglig stort
23,3 m²  / (24 m²)

Lager
07.01.092
forbruksvarer
14,9 m²  / (15 m²)

Møte
08.01.142
stort
29,7 m²  / (40 m²)

Operasjon
08.01.012
55,9 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.011
59,9 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.007
55,9 m²  / (60 m²) Operasjon

08.01.008
59,9 m²  / (60 m²)

Forberedelse
08.01.039
steril oppdekning
31,8 m²  / (20 m²)

Operasjon
08.01.021
61,4 m²  / (60 m²)

Behandling
08.01.177
asfyksi
42,8 m²  / (20 m²)

Operasjon
08.01.019
61,6 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.009
62,1 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.010
62,0 m²  / (60 m²)

Sengerom
07.01.040
intensiv
25,8 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.042
intensiv
25,9 m²  / (25 m²)

Venteplass
08.03.001
11,7 m²  / (15 m²)

Kontor
07.01.151
2 personer
14,9 m²  / (12 m²)

Stillerom
07.01.209
4,9 m²  / (5 m²)

Stillerom
07.01.210
5,1 m²  / (5 m²)

Stillerom
07.01.213
lite
2,8 m²  / (2 m²)

Kontor
07.01.161
2 personer
12,1 m²  / (12 m²)

Operasjon
08.01.014
58,7 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.015
61,8 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.017
62,1 m²  / (60 m²)

Forberedelse
08.01.187
steril oppdekning
17,1 m²  / (20 m²)

Garderobe
08.03.002
pasienter
6,7 m²  / (11 m²)

Venteplass
08.03.003
29,5 m²  / (15 m²)

WC
08.03.006
HC
5,2 m²  / (5 m²)

WC
08.03.004
3,9 m²  / (2 m²)

Lager
08.03.010
pasienteiendeler
2,5 m²  / (4 m²)

Arbeidsstasjon
08.03.009
ytre sone
6,0 m²  / (12 m²)

Arbeidsrom
08.01.126
tverrfaglig
31,9 m²  / (18 m²)

Arbeidsrom
08.01.129
tverrfaglig
19,0 m²  / (18 m²)

WC
08.03.005
1,9 m²  / (2 m²)

Legemidler
08.02.080
2,4 m²  / (4 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.104
1,2 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.082
1,1 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.110
1,4 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.081
1,5 m²

Korridor
80.06.329
19,7 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.078
2,0 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.077
2,1 m²

Lager
07.01.118
tøy
1,8 m²  / (2 m²)

Lager
07.01.124
rent, lite
1,3 m²  / (2 m²)

Lager
08.01.085
utstyr
16,8 m²  / (25 m²)

Operasjon
08.01.020
62,1 m²  / (60 m²)

MTU/IKT
08.01.083
1,9 m²  / (2 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.055
2,5 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.075
1,7 m²

Laboratorium
08.01.084
preparatrom
13,9 m²  / (10 m²)

Korridor
80.06.333
117,7 m²

Oppstillingsplass
08.01.108
seng
1,8 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.111
seng
1,8 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.110
seng
2,2 m²  / (2 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.051
2,2 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.105
seng
2,7 m²  / (2 m²)

Lager
08.01.088
utstyr
26,3 m²  / (25 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.060
2,3 m²  / (2 m²)

Lager
08.01.096
væske
4,8 m²  / (6 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.114
1,3 m²

Sjakt
93.03.447
VVS
5,3 m²

Sjakt
93.03.549
VVS
5,3 m²

Korridor
80.06.358
24,5 m²

Sjakt
93.03.417
VVS
6,5 m²

Lager
08.01.094
sterilt
47,4 m²  / (50 m²)

WC/dusj
08.01.149
1,8 m²  / (5 m²)

WC
07.01.166
HC
1,9 m²  / (5 m²)

WC
07.01.184
2,3 m²  / (2 m²)

Legemidler
08.01.178
3,9 m²  / (4 m²)

Lager
08.01.184
væske
2,8 m²  / (6 m²)

Overvåkingsplass
08.02.042
1 plass
15,2 m²  / (15 m²)

Overvåkingsplass
08.02.006
6 plasser
69,0 m²  / (75 m²)

WC
16.01.319
2,1 m²  / (2 m²)

WC
16.01.318
2,1 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.042
1,9 m²

IA
99.99.012
2,6 m²

Oppstillingsplass
08.01.102
seng
2,7 m²  / (2 m²)

Opphold
07.01.216
lek
21,8 m²  / (10 m²)

Undersøkelse og behandling
08.03.011
15,1 m²  / (16 m²)

WC
08.02.091
HC
6,4 m²  / (5 m²)

Bad
08.02.047
12,4 m²  / (10 m²)

Lager
08.01.193
leiringsutstyr
30,8 m²

Overnatting
13.02.007
personal
9,7 m²  / (9 m²)

Korridor
80.03.025
85,1 m²

IA
99.99.160
2,1 m²

Kirurgisk håndvask
08.01.053
2,2 m²  / (2 m²)

Tekjøkken, pasient
07.01.220
8,2 m²  / (5 m²)

WC
07.01.182
1,5 m²  / (2 m²)

Vognoppstilling
13.15.002
forsyning sterilt gods
16,6 m²  / (30 m²)

Vognoppstilling
13.15.005
forsyning sterilt gods
16,8 m²  / (20 m²)

Sjakt
93.03.353
VVS
5,7 m²

Sjakt
93.03.304
VVS
2,4 m²

Sjakt
93.03.753
VVS
3,1 m²

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.036
3,5 m²  / (3 m²)

Oppstillingsplass
08.01.100
seng
2,7 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.125
utstyr
3,4 m²  / (2 m²)

IA
99.99.137
4,7 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.005
1,4 m²

IA
99.99.108
2,4 m²  / (0 m²)
IA
99.99.082
2,4 m²  / (0 m²)

IA
99.99.114
2,2 m²  / (0 m²)

IA
99.99.112
4,8 m²  / (0 m²)

Nisje
80.06.428
sitte
1,7 m²

Korridor
80.03.250
79,9 m²

Oppstilling senger
80.07.202
14,4 m²

Korridor
80.03.300
24,7 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.031
1,4 m²

Renhold
08.01.192
7,4 m²  / (4 m²)

Kontor
07.01.162
2 personer
9,2 m²  / (12 m²)

Korridor
80.06.394
60,7 m²

Nisje
80.06.421
sitte
3,0 m²

Nisje
80.06.409
sitte
3,8 m²

Legemidler
07.01.218
6,6 m²  / (4 m²)

Oppstillingsplass
07.02.009
akuttutstyr
2,0 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
07.02.008
akuttutstyr
1,0 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.340
25,7 m²

Sjakt
93.03.068
VVS
3,1 m²

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.037
1,9 m²  / (3 m²)

Sjakt
93.03.360
VVS
7,1 m²

Omkledning
08.03.012
1,7 m²  / (2 m²)

Omkledning
08.03.013
1,5 m²  / (2 m²)

Overnatting
13.02.006
personal
10,5 m²  / (9 m²)

IA
99.99.015
1,9 m²

Lager, rent
08.01.195
9,9 m²  / (10 m²)

Lager
08.01.188
forbruksvarer
12,1 m²  / (15 m²)

Grupperom
14.02.024
9,6 m²  / (10 m²)

Korridor
80.03.331
23,8 m²

IA
99.99.003
2,9 m²

Avfall
13.10.057
miljøstasjon
20,2 m²

Ferdighetsrom
14.02.035
simulering
36,1 m²  / (35 m²)
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Avdelinger

Personalfunksjoner Intensiv

Pasientfunksjoner Intensiv

Støttefunksjoner Intensiv

Personalfunksjoner Operasjon

Pasientfunksjoner Operasjon

Støttefunksjoner Operasjon

Laboratoriemedisin

Forskning og undervisning, OUS

Personalfunksjoner Ikke-medisinsk service

Støttefunksjoner Ikke-medisinsk service

Støttefunksjoner Kontor og møterom

Kommunikasjonsarealer

Teknikk

Avfall
13.10.017
miljøstasjon
10,3 m²  / (10 m²)

UF-EL
94.02.017
6,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.016
8,4 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.015
6,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.013
8,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.014
7,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.012
7,9 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.645
VVS
21,1 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.644
VVS
14,6 m²  / (0 m²)

Desinfeksjon
07.01.096
8,7 m²  / (8 m²)

Isolat
07.01.049
luftsmitte intensiv
25,0 m²  / (25 m²)

Isolat
07.01.051
luftsmitte intensiv
25,0 m²  / (25 m²)

Isolat
07.01.052
luftsmitte intensiv
24,8 m²  / (25 m²)

Sluse
07.01.061
luftsmitte
5,2 m²  / (5 m²)

Sluse
07.01.062
luftsmitte
5,5 m²  / (5 m²)

Sluse
07.01.064
luftsmitte
5,5 m²  / (5 m²)

Sjakt
93.03.643
VVS
14,6 m²  / (0 m²)

Heis 02
80.05.029
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Heis 09
80.05.030
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Heis 11
80.05.037
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 15
80.05.036
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.638
VVS
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 14
80.05.026
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 13
80.05.025
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.024
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 03
80.05.034
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Heis 07
80.05.028
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 08
80.05.027
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.023
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 05
80.05.033
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 06
80.05.032
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 04
80.05.031
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.022
19,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.021
19,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.655
VVS
7,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.020
17,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.656
VVS
4,7 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.019
17,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.657
VVS
6,3 m²  / (0 m²)

Overvåkingsplass
08.02.046
1 plass
15,2 m²  / (15 m²)

Forberedelse
08.01.038
steril oppdekning
19,0 m²  / (20 m²)

Pause
08.01.140
stort
36,6 m²  / (40 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.052
1,6 m²  / (2 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.054
2,1 m²  / (2 m²)

Pause
07.01.147
39,0 m²  / (40 m²)

Sengerom
07.01.023
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.007
intensiv
29,5 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.013
intensiv
26,5 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.028
intensiv
25,5 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.035
intensiv
31,6 m²  / (25 m²)

MTU/IKT
08.01.068
1,9 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
08.01.069
2,0 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
08.01.072
2,1 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
08.01.074
4,0 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
08.01.075
1,9 m²  / (2 m²)

MTU/IKT
08.01.076
1,9 m²  / (2 m²)

WC
08.01.147
5,1 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.640
VVS
6,3 m²  / (0 m²)

Avfall
13.10.047
miljøstasjon
9,8 m²  / (10 m²)

Sjakt
93.03.635
VVS
6,0 m²  / (0 m²)

MTU/IKT
08.01.077
1,9 m²  / (2 m²)

Sengerom
07.01.037
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.007
1,5 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.008
1,4 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.009
1,4 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.012
1,7 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.017
1,8 m²  / (0 m²)

Laboratorium
07.01.191
CT
45,5 m²  / (46 m²)

Manøverrom
07.01.192
3 plasser
23,7 m²  / (18 m²)

Sluse
07.01.066
luftsmitte
5,2 m²  / (5 m²)

Sengerom
07.01.045
intensiv
26,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.043
intensiv
26,4 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.046
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.041
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.039
intensiv
25,6 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.009
intensiv
25,4 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.038
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Heis 10
80.05.056
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Garderobe
08.01.156
personal
6,1 m²  / (15 m²)

Kontor
08.01.133
2 personer
12,1 m²  / (12 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.089
1,3 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.087
2,3 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.106
1,5 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.086
1,4 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.108
1,7 m²  / (0 m²)

Sluse
80.03.015
23,1 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.025
17,6 m²  / (0 m²)

Isolat
07.01.055
luftsmitte intensiv
24,2 m²  / (25 m²)

Lager
07.01.127
rent
14,5 m²  / (15 m²)

Trapperom
80.04.027
17,6 m²  / (0 m²)

MTU/IKT
08.01.071
1,9 m²  / (2 m²)

Arbeidsstasjon
08.01.159
kommandosentral
14,1 m²  / (12 m²)

Diktering
08.01.138
2,9 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.119
1,7 m²  / (0 m²)

WC
08.01.153
2,0 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.122
1,4 m²  / (0 m²)

Sengerom
07.01.004
intensiv
28,4 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.047
intensiv
26,5 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.003
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.005
intensiv
26,0 m²  / (25 m²)

WC
07.01.172
HC
1,5 m²  / (5 m²)

Sluse
80.03.157
12,2 m²  / (0 m²)

Sluse
80.03.171
34,8 m²  / (0 m²)

Verksted
13.03.028
medisinsk teknologi
37,7 m²  / (45 m²)

Laboratorium
10.03.014
PNA nisje
3,9 m²  / (3 m²)

Korridor
80.06.089
41,8 m²  / (0 m²)

Sengerom
07.01.031
intensiv
31,2 m²  / (25 m²)

Lager
07.01.122
rent, lite
1,8 m²  / (2 m²)

WC
08.01.145
1,9 m²  / (2 m²)

Rørpost
80.07.128
1,5 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.129
1,5 m²  / (0 m²)

Teknikk
07.01.193
CT
10,2 m²  / (8 m²)

Oppstillingsplass
80.07.005
agv
25,1 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.006
agv
26,3 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.018
61,8 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.019
27,2 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.023
61,8 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.024
27,2 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.021
41,3 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.016
94,2 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.014
17,0 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.095
23,4 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.081
19,3 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.020
6,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.895
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.603
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.639
VVS
4,0 m²  / (0 m²)

Sengeautomat
80.07.069
17,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.024
VVS
21,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.583
VVS
16,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.646
VVS
1,4 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.636
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.634
VVS
17,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.912
VVS
14,4 m²  / (0 m²)

Heis 01
80.05.316
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Heis 12
80.05.336
person
7,8 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.092
11,0 m²  / (0 m²)

MTU/IKT
08.01.073
2,0 m²  / (2 m²)

Lager
08.02.088
utstyr
14,3 m²  / (15 m²)

Opphold
07.01.137
pårørende
12,4 m²  / (10 m²)

Korridor
80.06.149
75,5 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.172
61,9 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.113
43,0 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.173
24,1 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.104
48,4 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.084
24,9 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.175
24,3 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.047
44,7 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.044
61,1 m²  / (0 m²)

Legemidler
08.01.179
3,9 m²  / (4 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.010
23,1 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.101
1,8 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.728
VVS
17,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.729
VVS
5,0 m²  / (0 m²)

Renhold
13.07.022
4,5 m²  / (4 m²)

Renhold
13.07.024
4,1 m²  / (4 m²)

Lager
07.01.188
utstyr
3,9 m²  / (5 m²)

Sjakt
93.03.143
VVS
9,3 m²  / (0 m²)

WC/dusj
08.01.151
3,2 m²  / (5 m²)

Samtale
07.01.139
12,5 m²  / (12 m²)

Nedkastsjakt
93.07.002
3,0 m²  / (0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.003
3,1 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.589
VVS
13,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.578
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Sengerom
07.01.034
intensiv
30,2 m²  / (25 m²)

WC
07.01.167
HC
4,6 m²  / (5 m²)

Lager
07.01.133
utstyr
16,6 m²  / (20 m²)

WC
07.01.180
4,5 m²  / (2 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.203
indre sone
20,1 m²  / (22 m²)

Grupperom
14.02.026
9,6 m²  / (10 m²)

Sjakt
93.03.725
VVS
5,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.760
VVS
5,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.754
VVS
1,5 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.170
2,1 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.177
2,6 m²  / (0 m²)

WC
07.01.177
4,9 m²  / (2 m²)

UF-EL
94.02.135
6,0 m²  / (0 m²)

Sluse
80.06.119
heis
20,1 m²  / (0 m²)

Arbeidsrom
07.01.107
tverrfaglig stort
20,0 m²  / (24 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.201
ytre sone
8,4 m²  / (6 m²)

Møte
08.01.186
stort
29,7 m²  / (40 m²)

Korridor
80.06.079
37,8 m²  / (0 m²)

Kontor
08.01.134
2 personer
19,5 m²  / (12 m²)

Lager
08.01.086
utstyr
26,3 m²  / (25 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.052
1,6 m²  / (0 m²)

WC
07.01.169
HC
6,3 m²  / (5 m²)

Forberedelse
08.01.045
anestesi
25,1 m²  / (20 m²)

WC
07.01.168
HC
4,9 m²  / (5 m²)

WC/dusj
08.01.148
1,8 m²  / (5 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.090
3,7 m²

Heis 19
80.05.274
seng og person
9,7 m²

Heis 18
80.05.070
seng og person
9,7 m²

Korridor
80.06.155
24,7 m²

Sluse brann
80.03.284
97,0 m²

Arbeidsrom
08.02.059
tverrfaglig
17,8 m²  / (18 m²)

Lager
08.02.064
rent
14,6 m²  / (15 m²)

Desinfeksjon
08.02.085
8,8 m²  / (8 m²)

Bad
08.02.048
12,4 m²  / (10 m²)

Ekspedisjon
08.02.060
12,7 m²  / (12 m²)

Samtale
08.02.062
12,7 m²  / (12 m²)

Kontor
08.02.051
2 personer
10,9 m²  / (12 m²)

Pause
08.02.061
24,0 m²  / (25 m²)

WC
08.02.072
1,8 m²  / (2 m²)

Lager
08.02.082
tøy
1,4 m²  / (2 m²)

Lager
08.02.067
rent, lite
2,4 m²  / (2 m²)

Overvåkingsplass
08.02.014
6 plasser
83,4 m²  / (75 m²)

Overvåkingsplass
08.02.001
4 plasser
46,9 m²  / (50 m²)

Overvåkingsplass
08.02.041
1 plass
16,9 m²  / (15 m²)

Korridor
80.06.349
33,8 m²

Korridor
80.06.342
58,7 m²

Overvåkingsplass
08.02.044
1 plass
15,3 m²  / (15 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.095
1,4 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.088
1,8 m²

Kontor
07.01.156
2 personer
10,7 m²  / (12 m²)

Kontor
07.01.157
2 personer
13,5 m²  / (12 m²)

Møte
07.01.150
stort
37,8 m²  / (40 m²)

Pause
07.01.144
37,3 m²  / (40 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.104
indre sone
19,6 m²  / (22 m²)

Sengerom
07.01.027
intensiv
26,5 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.029
intensiv
26,5 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.033
intensiv
26,3 m²  / (25 m²)

Arbeidsstasjon
07.01.202
ytre sone
7,8 m²  / (6 m²)

Desinfeksjon
07.01.098
11,6 m²  / (8 m²)

Lager
07.01.128
rent
20,3 m²  / (15 m²)

Lager
07.01.094
forbruksvarer
17,6 m²  / (15 m²)

Arbeidsrom
07.01.106
tverrfaglig stort
23,2 m²  / (24 m²)

Arbeidsrom
07.01.108
tverrfaglig stort
23,3 m²  / (24 m²)

WC
07.01.178
2,8 m²  / (2 m²)

Kontor
07.01.152
2 personer
11,8 m²  / (12 m²)

Lager
07.01.093
forbruksvarer
10,8 m²  / (15 m²)

Sengerom
07.01.002
intensiv
25,5 m²  / (25 m²)

Sengerom
07.01.012
intensiv
25,5 m²  / (25 m²)

Arbeidsrom
07.01.109
tverrfaglig stort
18,5 m²  / (24 m²)

Kontor
07.01.153
2 personer
14,9 m²  / (12 m²)

Lager
07.01.117
tøy
1,8 m²  / (2 m²)

Lager
07.01.121
rent, lite
1,3 m²  / (2 m²)

Kontor
07.01.154
2 personer
12,8 m²  / (12 m²)

Laboratorium
10.03.011
PNA
9,2 m²  / (6 m²)

Korridor
80.06.131
18,5 m²

Operasjon
08.01.001
hybrid
81,3 m²  / (80 m²)

Operasjon
08.01.004
hybrid
81,5 m²  / (80 m²)

Operasjon
08.01.005
hybrid
81,5 m²  / (80 m²)

Operasjon
08.01.003
hybrid
81,5 m²  / (80 m²)

Operasjon
08.01.002
hybrid
84,5 m²  / (80 m²)

Operasjon
08.01.006
hybrid
82,9 m²  / (80 m²)

Manøverrom
08.01.026
2 plasser
11,8 m²  / (12 m²)

Manøverrom
08.01.025
2 plasser
11,8 m²  / (12 m²)

Manøverrom
08.01.027
2 plasser
15,2 m²  / (12 m²)

Manøverrom
08.01.024
2 plasser
15,1 m²  / (12 m²)

Manøverrom
08.01.028
2 plasser
14,7 m²  / (12 m²)

Manøverrom
08.01.029
2 plasser
15,9 m²  / (12 m²)

Teknikk
08.01.031
hybrid
14,7 m²  / (8 m²)

Teknikk
08.01.030
hybrid
7,9 m²  / (8 m²)

Teknikk
08.01.034
hybrid
8,0 m²  / (8 m²)

Teknikk
08.01.032
hybrid
8,2 m²  / (8 m²)

Teknikk
08.01.035
hybrid
4,2 m²  / (8 m²)

Operasjon
08.01.163
56,0 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.022
54,1 m²  / (60 m²)

Forberedelse
08.01.037
steril oppdekning
19,0 m²  / (20 m²)

Operasjon
08.01.018
56,4 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.016
56,4 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.023
58,6 m²  / (60 m²)

Operasjon
08.01.013
59,4 m²  / (60 m²)

Forberedelse
08.01.036
steril oppdekning
18,9 m²  / (20 m²)

Arbeidsrom
08.01.127
tverrfaglig
18,3 m²  / (18 m²)

Overvåkingsplass
08.02.010
6 plasser
68,7 m²  / (75 m²)

Farmasitun
11.01.021
arbeidsrom/lager
46,8 m²  / (30 m²)

Farmasitun
11.01.020
tilberedning
13,8 m²  / (30 m²)

Stillerom
07.01.211
5,0 m²  / (5 m²)

Stillerom
07.01.212
5,5 m²  / (5 m²)

Kontor
07.01.160
2 personer
13,8 m²  / (12 m²)

Teknikk
08.01.033
hybrid
4,2 m²  / (8 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.027
1,5 m²

Forberedelse
08.01.043
anestesi
24,3 m²  / (20 m²)

Korridor
80.06.327
98,8 m²

Korridor
80.06.332
57,7 m²

Korridor
80.06.330
19,7 m²

Sjakt
93.03.727
VVS
9,5 m²

Sjakt
93.03.770
VVS
13,6 m²

Sjakt
93.03.730
VVS
5,3 m²

Sjakt
93.03.726
VVS
4,3 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.109
1,4 m²

Legemidler
08.02.079
2,4 m²  / (4 m²)

WC
08.02.071
HC
6,4 m²  / (5 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.057
2,1 m²  / (2 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.058
1,8 m²  / (2 m²)

Lager
08.01.093
sterilt
47,4 m²  / (50 m²)

MTU/IKT
08.01.061
1,9 m²  / (2 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.059
0,9 m²  / (2 m²)

Laboratorium
08.01.183
preparatrom
18,4 m²  / (10 m²)

MTU/IKT
08.01.080
2,0 m²  / (2 m²)

Lager
08.01.185
væske
5,3 m²  / (6 m²)

Korridor
80.06.352
72,2 m²

Korridor
80.06.336
99,5 m²

Sjakt
93.03.107
VVS
11,0 m²

Oppstillingsplass
08.01.103
seng
2,3 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.106
seng
2,1 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.101
seng
2,2 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.124
utstyr
2,3 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.259
VVS
5,3 m²

Sjakt
93.03.147
VVS
5,3 m²

Sjakt
93.03.906
VVS
6,5 m²

Bad
07.01.073
luftsmitte
4,9 m²  / (6 m²)

WC
08.01.152
HC
1,9 m²  / (5 m²)

WC
07.01.175
2,3 m²  / (2 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.050
2,2 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.107
seng
2,3 m²  / (2 m²)

Lager
08.01.095
væske
4,5 m²  / (6 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.041
1,5 m²

Lager
08.01.087
utstyr
21,0 m²  / (25 m²)

WC
16.01.296
1,9 m²  / (2 m²)

Stillerom
07.01.214
lite
2,8 m²  / (2 m²)

WC
08.02.073
1,8 m²  / (2 m²)

Lager
08.01.189
forbruksvarer
12,1 m²  / (15 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.061
1,5 m²

Lager
07.01.119
tøy
2,2 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.022
1,3 m²

Korridor
80.06.066
61,2 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.029
1,6 m²

Overnatting
13.02.009
personal
10,4 m²  / (9 m²)

Korridor
80.06.375
77,8 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.117
1,5 m²

WC
07.01.181
1,5 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.334
VVS
3,1 m²

Sjakt
93.03.338
VVS
16,0 m²

Vognoppstilling
13.15.001
forsyning sterilt gods
16,8 m²  / (20 m²)

Vognoppstilling
13.15.003
forsyning sterilt gods
16,6 m²  / (20 m²)

Sjakt
93.03.052
VVS
6,6 m²

WC
13.02.163
personal
1,5 m²  / (2 m²)

Forrom
13.15.011
forsyning sterilt gods
11,1 m²

Sjakt
93.03.351
VVS
5,7 m²

Sjakt
93.03.303
VVS
2,4 m²

Sjakt
93.03.095
VVS
6,3 m²

Oppstillingsplass
08.01.123
utstyr
3,6 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.190
utstyr
3,5 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.109
seng
2,3 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
08.01.104
seng
2,3 m²  / (2 m²)

WC
13.02.166
personal
2,4 m²  / (2 m²)

WC
13.02.167
personal
2,3 m²  / (2 m²)

WC
13.02.168
personal
2,0 m²  / (2 m²)

WC
13.02.169
personal
1,9 m²  / (2 m²)WC
13.02.170
personal
1,9 m²  / (2 m²)

WC
13.02.171
personal
2,4 m²  / (2 m²)

Nisje
80.06.276
sitte
2,9 m²

Renhold
08.01.191
10,4 m²  / (4 m²)

Oppstilling senger
80.07.207
14,4 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.040
1,4 m²

Kontor
07.01.163
2 personer
12,8 m²  / (12 m²)

Lager
08.02.066
væske
2,8 m²  / (6 m²)

Tekjøkken, pasient
07.01.221
6,2 m²  / (5 m²)

Nisje
80.06.408
sitte
3,0 m²

Korridor
80.06.215
70,3 m²

Nisje
80.06.419
sitte
3,9 m²

Oppstillingsplass
07.02.007
akuttutstyr
2,1 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
07.02.010
akuttutstyr
1,0 m²  / (2 m²)

Legemidler
07.01.219
6,6 m²  / (4 m²)

Korridor
80.06.218
41,7 m²

Legemidler
08.01.180
1,6 m²  / (4 m²)

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.034
3,3 m²  / (3 m²)

Laboratorium, PNA, nisje
10.03.038
2,2 m²  / (3 m²)

IA
99.99.043
2,6 m²

Sjakt
93.03.359
VVS
7,2 m²

Diktering
08.01.137
2,0 m²  / (2 m²)

Overnatting
13.02.008
personal
9,8 m²  / (9 m²)

Lager
07.01.132
utstyr
8,7 m²  / (20 m²)

Lagerautomat
80.07.217
25,0 m²

Avfall
13.10.056
miljøstasjon
20,2 m²

Desinfeksjon
08.01.048
9,9 m²  / (10 m²)

Lager, rent
08.01.194
9,9 m²  / (10 m²)

IA
99.99.190
4,7 m²
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Funksjonstyper Etasje 04



Operasjon
08.01.015
61,8 m² /  (60 m²)

[073.003]
PC tralle

[017.001.03]
Pasientovervåking nivå 3
- avansert

[031.027]
Prosedyrevogn

36375844

9481

11
50

58
59

69
96

Areal for C-bue

[GSA.001.01]
Høyskap på hjul
kasse-bakke

[042.001]
Varmeskap

[UKZ.009]
Styre/alarm-panel

[031.027]
Prosedyrevogn

[039.015]
Kompressoppsamler

[061.001]
Trillebord

[062.015]
Sekkestativ

[090.006.01.3]
Skjerm 65"

[012.031]
Infusjonsrack

[012.037]
Anestesiapparat

[017.001.03]
Pasientovervåking nivå 3

- avansert

[031.021]
Anestesivogn

[061.002]
Assistansebord

[061.002]
Assistansebord

[061.003]
Modulbord

[073.003]
PC tralle

[GPZ.004]
Arbeidsstol

[GPZ.004]
Arbeidsstol

[015.005]
Operasjonsbord

[039.012]
Opptrinn

[GPZ.005]
Kontorstol
[091.007]
PC standard
kontorløsning

[015.001.01.2]
Uttakssentral, anestesi,
to armer[015.001.02]

Uttakssentral kirurgi

[015.001.02]
Uttakssentral kirurgi

[015.002.07]
Operasjonslampe med
monitorarm

[015.002.07]
Operasjonslampe med
monitorarm

[090.006.01.2]
Skjerm 55"

[090.039]
Display operasjon stor

Mål:  1 : 50 Dato: 14-11-2023
Rom 08.01.015_a -  Operasjon, endoskopi - Plan



Mål: Dato: 14-11-2023
Rom 08.01.015_b -  Operasjon, endoskopi - 3D



Forberedelse
08.01.187
steril oppdekning
17,1 m² /  (20 m²)

[061.002]
Assistansebord

[GSA.001.02]
Høyskap på hjul
kasse-bakke

[062.015]
Sekkestativ

[061.002]
Assistansebord

[061.001]
Trillebord

[GPZ.004]
Arbeidsstol
[073.003]
PC tralle

[062.015]
Sekkestativ

3287

52
38

Mål:  1 : 50 Dato: 14-11-2023
Rom 08.01.187 -  Forberedelse, steril oppdekning



Operasjon
08.01.016
56,4 m² /  (60 m²)

Forberedelse
08.01.038
steril oppdekning
19,0 m² /  (20 m²)

[061.001]
Trillebord
[031.027]
Prosedyrevogn

[062.015]
Sekkestativ

Kirurgisk håndvask
08.01.054
2,1 m² /  (2 m²)

MTU/IKT
08.01.075
1,9 m² /  (2 m²)

[012.021.05]
Diatermiapparat øye

[012.031]
Infusionsrack

[042.001]
Varmeskap

[061.002]
Assistansebord

[061.001]
Trillebord

[073.003]
PC tralle

[GPZ.004]
Arbeidsstol

[031.027]
Prosedyrevogn

[062.015]
Sekkestativ

[GSA.001.02]
Høyskap på hjul
kasse-bakke

[061.002]
Assistansebord

[039.015]
Kompressoppsamler

[073.003]
PC tralle

9474 163 3300

56
20

11
17

67
37

P-plass for konsol

[015.005]
Operasjonsbord
[015.001.01.2]
Uttakssentral, anestesi,
to armer

[039.012]
Opptrinn[012.031]

Infusjonsrack

[015.001.02]
Uttakssentral kirurgi

[015.002.07]
Operasjonslampe med
monitorarm

[015.002.07]
Operasjonslampe med
monitorarm

[015.001.02]
Uttakssentral kirurgi

[061.003]
Modulbord

[073.003]
PC tralle
[GPZ.004]
Arbeidsstol

[031.021]
Anestesivogn

[012.037]
Anestesiapparat
[061.002]
Assistansebord

[GSA.001.01]
Høyskap på hjul
kasse-bakke

[090.006.01.2]
Skjerm 55"
[GPZ.004]
Arbeidsstol

[FBA.068.02]
PC hev/senk med lite

bord
[091.007]

PC standard
kontorløsning
[GPZ.005]
Kontorstol
[090.039]

Display operasjon stor

Mål:  1 : 50 Dato: 14-11-2023
Rom 08.01.016_a -  Operasjon Robot - Plan



Mål: Dato: 14-11-2023
Rom 08.01.016_b -  Operasjon - 3D

08.01.016_Operasjon  |



Operasjon
08.01.018
56,4 m² /  (60 m²)

Forberedelse
08.01.038
steril oppdekning
19,0 m² /  (20 m²)

Kirurgisk håndvask
08.01.054
2,1 m² /  (2 m²)

MTU/IKT
08.01.077
1,9 m² /  (2 m²)

[UKZ.009]
Styre/alarm-panel

[061.001]
Trillebord

[031.027]
Prosedyrevogn

[062.015]
Sekkestativ

[039.015]
Kompressoppsamler

[090.006.01.3]
Skjerm 65"

[031.027]
Prosedyrevogn

[012.021.05]
Diatermiapparat øye

[061.001]
Trillebord
[061.002]
Assistansebord

[061.002]
Assistansebord

[GSA.001.02]
Høyskap på hjul
kasse-bakke
[062.015]
Sekkestativ

[073.003]
PC tralle

[GPZ.004]
Arbeidsstol

[073.003]
PC tralle

3300 163 9500

56
00

11
37

67
37

P-plass for mobil C-bue

[090.006.01.2]
Skjerm 55"
[GPZ.004]
Arbeidsstol
[012.031]
Infusjonsrack
[FBA.068.02]
PC hev/senk med lite
bord
[GPZ.005]
Kontorstol
[090.039]
Display operasjon stor

[042.001]
Varmeskap

[012.037]
Anestesiapparat
[061.002]
Assistansebord

[015.005]
Operasjonsbord

[039.012]
Opptrinn

[015.001.01.2]
Uttakssentral, anestesi,
to armer

[031.021]
Anestesivogn

[073.003]
PC tralle
[GPZ.004]
Arbeidsstol

[015.001.02]
Uttakssentral kirurgi

[012.031]
Infusionsrack

[015.002.07]
Operasjonslampe med
monitorarm

[061.003]
Modulbord

[061.002]
Assistansebord

[015.001.02]
Uttakssentral kirurgi

[GSA.001.01]
Høyskap på hjul
kasse-bakke

Mål:  1 : 50 Dato: 14-11-2023
Rom 08.01.018_a -  Operasjon urologi - Plan



Mål: Dato: 14-11-2023
Rom 08.01.018_b -  Operasjon - 3D

08.01.018 - Operasjon  |



Operasjon
08.01.019
61,6 m² /  (60 m²)

43
00

22
87

67
37

16
3

65
87

[015.005]
Operasjonsbord

[015.001.01.2]
Uttakssentral, anestesi,
to armer

[012.037]
Anestesiapparat

[061.003]
Modulbord

[015.002.07]
Operasjonslampe med

monitorarm

[073.003]
PC tralle
[GPZ.004]
Arbeidsstol

[015.002.07]
Operasjonslampe med
monitorarm

[061.002]
Assistansebord

[015.001.02]
Uttakssentral kirurgi

[039.012]
Opptrinn

[090.006.01.2]
Skjerm 55"

[091.007]
PC standard
kontorløsning

[GPZ.004]
Arbeidsstol

[012.031]
Infusjonsrack

[HCZ.001.06]
AGV vogn
forbruksvarer/avfall

[061.002]
Assistansebord

8570 1167

Behandling
08.01.177
asfyksi
42,8 m² /  (20 m²)

[015.001.02]
Uttakssentral kirurgi

[GPZ.005]
Kontorstol

[090.039]
Display operasjon stor

[031.021]
Anestesivogn

[GSA.001.01]
Høyskap på hjul
kasse-bakke
[042.001]
Varmeskap

Mål:  1 : 50 Dato: 14-11-2023
Rom 08.01.019_a -  Operasjon sectio - Plan



Mål: Dato: 14-11-2023
Rom 08.01.019_b -  Operasjon - 3D



Operasjon
08.01.007
55,9 m² /  (60 m²)

[UKZ.009]
Styre/alarm-panel

[061.001]
Trillebord
[031.027]
Prosedyrevogn

[062.015]
Sekkestativ

[039.015]
Kompressoppsamler

[090.006.01.3]
Skjerm 65"

[015.002.07]
Operasjonslampe med
monitorarm

[015.001.02]
Uttakssentral kirurgi

[015.001.02]
Uttakssentral kirurgi

[061.002]
Assistansebord

[015.002.07]
Operasjonslampe med
monitorarm

[061.003]
Modulbord

[015.005]
Operasjonsbord

[073.003]
PC tralle
[GPZ.004]
Arbeidsstol

[031.021]
Anestesivogn

[015.001.01.2]
Uttakssentral, anestesi,
to armer

[039.012]
Opptrinn

[031.027]
Prosedyrevogn

[GSA.001.01]
Høyskap på hjul
kasse-bakke

[GSA.001.01]
Høyskap på hjul
kasse-bakke

[GSA.001.01]
Høyskap på hjul
kasse-bakke

[GPZ.004]
Arbeidsstol

[012.031]
Infusjonsrack

[GPZ.005]
Kontorstol

[042.001]
Varmeskap

[FBA.068.02]
PC hev/senk med lite

bord

[061.002]
Assistansebord

[012.037]
Anestesiapparat

[FXB.002]
Stativ hansker

MTU/IKT
08.01.078
4,0 m² /  (2 m²)

[012.031]
Infusionsrack

[090.006.01.2]
Skjerm 55"

[073.003]
PC tralle

[012.021.05]
Diatermiapparat øye

9474

56
20

11
17

67
37

6512 2962

[090.039]
Display operasjon stor

P-plass for mobil C-bue

Mål:  1 : 50 Dato: 14-11-2023
Rom 08.01.007_a -  Operasjon implantat - Plan



08.01.007_Operasjon  |

Mål: Dato:14-11-2023
Rom 08.01.007_b -  Operasjon - 3D



Desinfeksjon
08.01.047
9,9 m² /  (10 m²)

[062.015.02]
Sekkestativ 4 hjul

[054.052.04]
Dekontaminator spyl
gjennomgående

[054.054]
Dekontaminator vask

gjennomgående

[FBC.008.01]
Arbeidsbenk på ben med
kum og skap Låsbart
skap for oppbevaring av
kjemikalier

4239

[061.001.02]
Trillebord med vulstkant

[FSH.001]
Høyskap kasse-bakke

[FSH.003]
Underskap kasse-bakke
[FBA.041.16]
Benkeplate
høytrykkslaminat

[FHA.002.03]
Hylle

[FHB.001.01]
Hyllereol rustfri

ø 1500

23
50

15
0

23
50

Lager, rent
08.01.195
9,9 m² /  (10 m²)

Mål:  1 : 50 Dato: 14-11-2023
Rom 08.01.047 -  Desinfeksjon



Laboratorium
08.01.183
preparatrom
18,4 m² /  (10 m²)

[FSH.003.02]
Underskap kasse-bakke

[FSH.002]
Overskap kasse-bakke

[FBC.002.03]
Benkeplate med kum

3050

60
90

[FSH.001]
Høyskap kasse-bakke

[USZ.002]
Rørpoststasjon

[FAC.006.02]
Avtrekksskap
[GPZ.001]
Stol

[022.050]
Fikseringsinstrument
med vakuum for
vevsprøver

[FBA.068.02]
PC hev/senk med lite
bord

[041.009]
Ismaskin knust is

[GFA.005.03]
Kjøleskap medisin ca
200 cm

[062.015]
Sekkestativ

[FAC.011]
Kjemikalieskap

[NYZ.006]
Håndvask

Mål:  1 : 50 Dato: 14-11-2023
Rom 08.01.183 -  Laboratorium preparat
Preparatrom



[NYZ.010]
Utslagsvask

3050

[038.014]
Renholdsvogn

[038.001.01]
Gulvvaskemaskin liten

[038.014]
Renholdsvogn

[FSA.013.01]
Overskap
[FBA.041.34]
Benkeplate
[FSA.011.02]
Underskap

Renhold
08.01.191
10,4 m² /  (4 m²)

[FHA.002]
Hylle vegghengt tre i
høyden på skinner

35
00

Dato:Mål:  1 : 50 14-11-2023
Rom 08.01.191 -  Renhold



Lager
08.01.185
væske
5,3 m² /  (6 m²)

2250

24
00

[FBA.068.02]
PC hev/senk med lite
bord

[GSA.001.01]
Høyskap på hjul
kasse-bakke

Høyskap varmeskap
kasse-bakke system

Mål:  1 : 50 Dato: 14-11-2023
Rom 08.01.185 -  Lager væske

08.01.185 - Lager  |  1 : 50

3D - 08.01.185 - Lager  |



Lager
08.01.088
utstyr
26,3 m² /  (25 m²)

[GSA.001.01]
Høyskap på hjul
kasse-bakke

[FHA.002]
Hylle vegghengt tre i
høyden på skinner

5607

521
7

[FHA.002]
Hylle vegghengt tre i
høyden på skinner

[KSA.002]
Veggskinne utstyr

Mål:  1 : 50 Dato: 14-11-2023
Rom 08.01.094 -  Lager sterilt



Lager
08.01.188
forbruksvarer
12,1 m² /  (15 m²)

[061.001]
Trillebord

[FSH.001.01]
Høyskap kasse-bakke

3050

40
50

Mål:  1 : 50 Dato: 14-11-2023
Rom 08.01.188 -  Lager forbruksvarer
Forbruksvarer

3D - 08.01.188 - Lager  |



Lager
08.01.193
leiringsutstyr
30,8 m² /

96
50

2652

Mål:  1 : 50 Dato: 14-11-2023
Rom 08.01.193 -  Lager, leiringsutstyr



Garderobe
08.01.154
personal
6,1 m² /  (15 m²)

[FOZ.001.02]
Sittebenk garderobe

3600

6750

28
16

23
50

2200 150 2650 150 1600

6750

Garderobe
08.01.157
personal
7,9 m² /  (15 m²)

[062.015.02]
Sekkestativ 4 hjul

[FOZ.001.02]
Sittebenk garderobe

[FSA.021]
Garderobeskap

[FHA.001]
Hylle bad

[FIZ.004]
Dusjpanel

[FOZ.001.02]
Sittebenk garderobe

[FSA.021]
Garderobeskap

WC/dusj
08.01.150
3,2 m² /  (5 m²)

WC/dusj
08.01.149
1,8 m² /  (5 m²)

IA
99.99.213
6,2 m² /

[NYZ.005]
Håndvask liten

[NXZ.001]
Toalett

[NYZ.005]
Håndvask liten

[NXZ.001]
Toalett

[NYZ.006]
Håndvask

Mål:  1 : 50 Dato: 14-11-2023
Rom 08.01.154 -  Garderobe
Personal



4125

55
19

31
49

2750

[GBA.005.01]
Bord
[GPZ.001.01]
Stol møte

[091.007]
PC standard
kontorløsning

Møte
08.01.186
stort
29,7 m² /  (40 m²)
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Rom 08.01.186 -  Møte stort

08.01.186 - Møte  |  1 : 50

3D - 08.01.186 - Møte  |


	03001-F3-J0-H_a - Forside
	03001-F3-J0-H_b - Innhold
	03001-F3-J0-H_c - Oversikt av rom til medvirkning etasje 03
	03001-F3-J0-H_d - Oversikt av rom til medvirkning etasje 04
	03001-F3-J0-H_e - Funksjoner etasje 03
	03001-F3-J0-H_f - Funksjoner etasje 04
	03001-F3-J0-H_h - CFU diagram
	03001-J0-H_uff_104 - Funksjonstyper Etasje 03
	03001-J0-H_uff_105 - Funksjonstyper Etasje 04
	Rom 08.01.015_a - Operasjon, endoskopi - Plan
	Rom 08.01.015_b - Operasjon, endoskopi - 3D
	Rom 08.01.187 - Forberedelse, steril oppdekning
	Rom 08.01.016_a - Operasjon Robot - Plan
	Rom 08.01.016_b - Operasjon - 3D
	Rom 08.01.018_a - Operasjon urologi - Plan
	Rom 08.01.018_b - Operasjon - 3D
	Rom 08.01.019_a - Operasjon sectio - Plan
	Rom 08.01.019_b - Operasjon - 3D
	Rom 08.01.007_a - Operasjon implantat - Plan
	Rom 08.01.007_b - Operasjon - 3D
	Rom 08.01.047 - Desinfeksjon
	Rom 08.01.183 - Laboratorium preparat
	Rom 08.01.191 - Renhold
	Rom 08.01.185 - Lager væske
	Rom 08.01.094 - Lager sterilt
	Rom 08.01.188 - Lager forbruksvarer
	Rom 08.01.193 - Lager, leiringsutstyr
	Rom 08.01.154 - Garderobe
	Rom 08.01.186 - Møte stort

